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Markierung maximale Fillmenge
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BESCHREIBUNG DES GERATES Anleitung bitte sorgfdltig aufbewahren!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch,
bevor Sie das Gerét zum ersten Mal verwenden.

Vielen Dank fir den Kauf des Promed UC-50 Ultraschallreinigungsgerdtes. Dieses Gerdt
wurde speziell entworfen und hergestellt, um die Qualitét fir die Ultraschallreinigung zu
garantieren, und darf sowohl von qualifizierten Fachkréften als auch von privaten Personen
nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung benutzt werden. Dieses Gerdt ist zum Reinigen
aller Gegenstande, die fir die Reinigung in einem Ultraschallreiniger vorgesehen sind,
geeignet. Wir, der Hersteller, kdnnen in keiner Weise fir Verletzungen bzw. Schaden
an Personen oder Sachen, die sich aus Nichtbeachten dieser Anleitung ergeben, haftbar
gemacht werden.

Wir wiinschen lhnen mit lhrem neuen Promed UC-50 viel Freude. Im Folgenden mdchten
wir Sie mit dem Gerdt vertraut machen. Lesen Sie bitte vor der ersten Anwendung die
Gebrauchsanweisung.

[GERI\TEINFORMATION / ZUBEHOR ]

Bitte Uberprifen Sie vor Inbetriebnahme die Vollstandigkeit der Lieferung und die korrekte
Netzspannung, indem Sie Gberprifen, ob die fir das Gerat benétigte Netzspannung (Sie kdnnen
diese dem Typenschild entnehmen) der &rilichen Versorgung entspricht (Betriebsspannung
230V~ Anschluss an einer vorschriftsgemaf installierten Steckdose mit einer Versorgungsspannung
von 230V~

® Das Ultraschallreinigungsgerat Promed UC-50 eignet sich mit den mitgelieferten
Reinigungshaltern hervorragend fir die Reinigung aller Gegenstéande, die in einem
Ultraschallreiniger gereinigt werden dirfen.

e Das Promed UC-50 darf auch mit speziellen, fir Ultraschallreiniger zugelassene,
Reinigungs- / Desinfektionsldsungen befiillt werden (z.B. Pure-ID).

¢ Das Promed UC-50 darf nur mittels Wischdesinfektion desinfiziert werden.

* Informationen iber geeignete Desinfektionsmittel sowie geeignete Reinigungsprodukte fir
Instrumente und Schleifkdrper kénnen Sie bei Promed erhalten;

Zur Instrumenten- und Schleifkérperdesinfektion:

Promed Pure-ID (Art-Nr. 330810)
Zur Flachen- und Gerdtedesinfektion:

Promed Pure-FD (Art-Nr. 330815)
Den Bithalter (Art-Nr. 198916) kénnen Sie bei Bedarf bei Promed nachkaufen.
¢ Lieferumfang: UC-50, Bithalter, CD/DVD-Halter, Reinigungskorb, Uhrenhalter




INBETRIEBNAHME DES GERATES

A. Prijfen Sie, bevor Sie das Gerdt in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem

B.
C.

D.

E.
F.

G.

H.

Gerét mit der érilichen Netzspannung Ubereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker (A) in die
Steckdose.

Offnen Sie das Gerdt, indem Sie die Abdeckung (B) nach oben anheben.

Fillen Sie das Reinigungsbecken (C) bis zur maximalen Fillhche (H) mit Wasser oder einer
zugelassenen Reinigungsflissigkeit auf.

Legen Sie den zu reinigenden Gegenstand entweder direkt in den Reinigungskorb (1) oder
verwenden Sie einen dafir vorgesehenen Halter (J - L) und schlieBen Sie die Abdeckung (B).
Driicken Sie nun den Netzschaltknopf (E) um das Geréit einzuschalten.

Wahlen Sie nun, durch Driicken des Zeitwahlschaltknopfs (F) die gewiinschte Reinigungszeit
(1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30 Minuten) aus. Die Zeiten werden im LCD-Display (D) angezeigt.

Um den Reinigungsvorgang zu starten driicken Sie nun den Startknopf (G). Die
ausgewdhlte Reinigungszeit lauft nun Rickwarts, sobald die Zeit abgelaufen ist stoppt das
Gerdt automatisch.
Nun kénnen Sie die Abdeckung (B) wieder 6ffnen und den zu reinigenden Gegenstand
wieder entnehmen.

Bei Funktionsstérung:

Uberpriifen Sie die korrekte Stromzufuhr.
Kontrollieren Sie, ob sich eine Flissigkeit im Reinigungsbecken (C) befindet.

Kontrollieren Sie, ob die Flussigkeit im Reinigungsbecken (€) die maximalen Fillhéhe (H)
nicht Uberschreitet.

Sollten damit die Probleme noch nicht behoben sein, wenden Sie sich bitte an lhre
Servicestelle.



ANWENDUNGSBEISPIELE

Mit dem Ultraschallreinigungsgerct Promed UC-50 kannen Sie folgende Gegenstande reinigen:

* Arbeitsgerdte von Nageldesignern: (Schleifkérper / Bits, Instrumente, efc.)

o Schmuck (Halsketten, Ringe, Ohrringe, Armbéander, Keften etc.)

*  MetallGegenstande (Uhren, Miinzen, Medaillen, Abzeichen, Ventile, Teile von Geraten, efc.)
® Kanzleiwaren (Schreibfedern, Kugelschreiber, Druckerdisen, Unterschrift Stempel, efc.)

e Hygiene Artikel (Zahnbiirsten, Zahnersatz, Zahnspangen, etc.)

Die folgenden Gegensténde diirfen nicht mit dem Promed UC-50 gereinigt werden:
e Holz

® echte Perlen

® lederwaren

* Nicht wasserdichte Uhren

e Uhrwerke

Reinigen von Schleifkérpern (Bits):

1. Stecken Sie die Bits in den Bithalter (L) und stellen ihn
mit dem Reinigungskorb (I) in das mit Wasser oder
Reinigungsflissigkeit (z.B. Promed Pure ID (Art-Nr.
330810)) gefillte Reinigungsbecken (C).

2. Starten Sie den Reinigungsvorgang, wie bereits

beschrieben.

3. Wenn der Reinigungsvorgang beendet ist, entnehmen
Sie den Bithalter (L) und den Reinigungskorb (I) und
lassen die Bits gut abtrocknen.

Reinigen von Instrumenten:

1. legen Sie die Instrumente in den Reinigungskorb
(I) und stellen Sie ihn in das mit Wasser oder
Reinigungsflissigkeit (z.B. Promed Pure ID (Art-Nr.
330810)) gefillte Reinigungsbecken (C).

2, Starten Sie den Reinigungsvorgang, wie bereits
beschrieben.

Wenn der Reinigungsvorgang beendet ist, entnehmen
Sie den Reinigungskorb (I) und lassen die Instrumente
gut abtrocknen.




ANWENDUNGSBEISPIELE

Reinigen von Schmuck:

1. Legen Sie den Schmuck in den Reinigungskorb
(1) und stellen Sie ihn in das mit Wasser gefillte
Reinigungsbecken (C).

2. Starten Sie den Reinigungsvorgang, wie bereits
beschrieben.

3. Wenn der Reinigungsvorgang beendet ist, entnehmen
Sie den Reinigungskorb (1) und trocknen Sie den
Schmuck mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.

Reinigen von Uhren:

1. Legen Sie die Uhr Gber den Uhrenhalter (J) und stellen
ihn mit dem Reinigungskorb (1) in das mit Wasser
gefillte Reinigungsbecken (C).

2, Starten Sie den Reinigungsvorgang, wie bereits
beschrieben.

3. Wenn der Reinigungsvorgang beendet ist, entnehmen
Sie den Uhrenhalter (J) und den Reinigungskorb (1)
und trocknen Sie die Uhr mit einem sauberen und
trockenen Tuch ab.

Hinweis!

Es dirfen nur Uhren, die wasserdicht sind und
ein Metall- oder Kunststoffarmband haben mit
dem Gerdat gereinigt werden!

Reinigen von CDs / DVDs:

1. Stecken Sie die CD / DVD auf den CD / DVD
Halter (K) und stellen ihn in das mit Wasser gefillte
Reinigungsbecken (C).

2. Starten Sie den Reinigungsvorgang, wie bereits
beschrieben.

3. Wenn der Reinigungsvorgang beendet ist, entnehmen
Sie den den CD / DVD Halter (K) und trocknen Sie
die CD / DVD mit einem sauberen und trockenen Tuch
ab. Sie kénnen Bis zu 2 CDs / DVDs gleichzeitig
reinigen.




PFLEGEHINWEISE

A. Halten Sie das Reinigungsbecken (C) soweit es lhnen méglich ist, frei von Staub und

Reinigungsriicksténden.

B. Achten Sie darauf, dass das Gerét nie ohne Flissigkeit im Reinigungsbecken (C)

eingeschaltet wird.

C. Entfernen Sie Schmutz am Geré&t mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch. Falls das

Gerdt beschadigt ist, schicken Sie es umgehend zur Reparatur ein.

[A SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

)

Vor Inbetriebnahme bitte beachten:

Das Gerat niemals in direkten Kontakt mit Feuer, Gas oder Sauerstoff, sowie heiflen

Gegenstanden, wie z. B. Herdplatten bringen.

Bitte bei der Anwendung beachten:

A. Spannungsversorgung des Gerdtes: 230V~.

B. Schalten Sie das Gerdt ab, bevor Sie ein zu reinigendes Obijekt einlegen.

C. Treffen Sie jede moégliche Vorkehrung, damit das Gerét nicht herunterfdllt oder
anderweitig beschadigt wird.

D. Falls Probleme am Gerét auftreten, geben Sie es bitte umgehend in die Reparatur.

E. Schalten Sie das Gerdt nicht an, wéhrend die Abdeckung (B) gedffnet ist.

F. Schalten Sie das Gerdt nicht an, wenn keine Flissigkeit im Reinigungsbecken (C) ist.

G. Schalten Sie das Gerdt nicht an, wenn die maximalen Fillhdhe (H) Gberschritten ist.

H. Nur fir den Gebrauch in Innenrgumen.

I. Bei Verwendung eines Gerdtes in der Nahe von Kindern ist eine gewissenhafte
Beaufsichtigung erforderlich.

A GEFAHR!
. Das Gerdt niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung platzieren
oder verwenden.

e Berishren Sie das Gerdt nicht mit nassen Hénden.
® Betreiben Sie das Gerdt nur mit der vorgegebenen Netzspannung.




A SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A WARNUNG!

Kinder dirfen nicht mit dem Gerdt spielen.

Lassen Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder ungeibte Personen
im Umgang mit diesem Gerdt in der Nahe befinden.

Verwenden Sie das Gerat nur fir Anwendungen, wie in dieser Gebrauchsanweisung
beschrieben.

Verwenden Sie das Gerat niemals, nachdem das Stromkabel beschadigt wurde, das Gerat
heruntergefallen ist, oder es mit Wasser in Kontakt kam.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder geistigen Féhigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet
werden, wenn sie durch eine fir lhre Sicherheit zustdndige Person beaufsichtigt werden
oder von dieser Person eine ausfihrliche Anleitung zur Benutzung des Gerdtes in der Art
und Weise erhalten haben, dass Sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen, es besteht Erstickungsgefahr.
Ein Elekirogerdt ist kein Kinderspielzeug. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim
Umgang mit Elekirogeréten entstehen kénnen. Das Gerét deshalb auf3er Reichweite von
Kindern benutzen und aufbewahren.

Das Gerdt nicht auf heile Oberfléchen oder in Néahe von offenen Gasflammen abstellen
oder benutzen, damit das Gehduse nicht schmilzt.

Das Gerdt niemals mit Wasser in Verbindung bringen. Zum Reinigen des Gerdtes einen
feuchten Lappen benutzen. Keine Lésungsmittel verwenden.

Das Gerdt niemals am Netzkabel tragen oder ziehen. Ziehen Sie das Kabel am Stecker
und niemals am Kabel aus der Steckdose.

Das Netzkabel nicht Gber scharfe Kanten ziehen oder einklemmen, nicht herunterhdngen
lassen und nicht Uber heiBe Gegensténde (z.B. Herdplatten) oder offene Flammen legen
oder héngen, sowie vor Hitze oder Ol schijtzen.

Verléngerungskabel nur dann verwenden, wenn Sie sich vorher von deren einwandfreiem
Zustand Uberzeugt haben.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerdtes beschadigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt werden,
um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Bewahren Sie das Gerdt nicht in der Nahe eines Waschbeckens oder einer Badewanne
auf, da die Gefahr besteht, dass es ins Waschbecken oder die Badewanne fallen oder
gezogen werden kann.




ENTSORGUNG

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.
Nur fir EU-Lédnder:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmilll GemaB der Europdischen
E Richtlinie 2012/19/EU Gber Elekiro- und Elektronikaltgerdate und ihrer Umsetzung

in nationales Recht missen nicht mehr gebrauchsféhige Elekirowerkzeuge getrennt
Emmm  gesommelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.
Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht iber den Hausmiill
entsorgt werden darf. Altgeréte enthalten wertvolle recyclingféhige Materialien, die einer
Wiederverwertung zugefihrt werden sollten und um der Umwelt bzw. d er menschlichen
Gesundheit nicht durch unkontrollierte Millbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie
Altgerdte deshalb Gber geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerat zur Entsorgung
an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerét der stofflichen

Verwertung zufihren.

[GARANTIELEISTUNGEN ]

Dieses Produkt wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und vor Verlassen des Werkes eingehend

geprift. Deshalb leisten wir auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Promed Produkfe entsprechen ihrer Beschreibung und den jeweiligen Spezifikationen; es obliegt

lhrer Verantwortlichkeit, sicher zu stellen, dass die Produkte, die Sie kaufen, fiir die von lhnen

beabsichtigte Nutzung ausgelegt sind.

* Bei nachweisbaren Material- und/oder Herstellerfehlern, die bei vorschriftsméBigem Gebrauch
aufireten und die wdhrend der Garantiezeit erkannt werden, ersetzen wir innerhalb der
Garantiezeitkostenlos sémtliche mangelhaften Teile des Produktes, inklusive des Lohnkostenanteils
der Garantiereparaturen.

e Die Garantie umfasst nicht:
®  den normalen Verschleil des Produktes. Mdngel, die durch den Transport oder die

Lagerung des Produktes verursacht werden. Mangel oder Beschadigungen, die durch
unvorschriftsméfige  Verwendung oder mangelhafte  Wartung  verursacht werden.
Schéden auf Grund der Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung.
Schéden auf Grund von Modifikationen des Produktes, die nicht von Promed
durchgefihrt wurden.

e Beschadigungen durch scharfe Gegenstdnde, in Folge von Torsion, Stauchung, Fall, eines
anormalen Stof3es oder sonstiger Handlungen, die auferhalb der angemessenen Kontrolle
von Promed liegen.

e VerschleiBteile (z.B. bewegliche Teile wie Kugellager, Motoren, Motorkohlebiirsten etc.,
Verschlisse) sind generell von der Garantie ausgeschlossen.

¢ Ein Garantieanspruch ist nicht durchsetzbar, wenn:
das Produkt nicht in seiner Originalverpackung oder einer addquaten sicheren Verpackung
zurick gesandt wird; es durch eine andere Person oder ein Unternehmen, ausgenommen
Promed oder eines von Promed autorisierten Héndlers, modifiziert oder repariert wurde; das
Produkt mit nicht von Promed genehmigten Ersatzteilen repariert wurde; die Seriennummer /
LOT-Nummer des Produkts entfernt, geldscht, gedndert oder unleserlich gemacht wurde.




GARANTIELEISTUNGEN

Aus hygienischen Griinden missen Produkte, die einem direkten Kérperkontakt bzw. einem
Kontakt mit Kérperflissigkeiten (z.B. Blut) ausgesetzt sind, vor der Ricksendung in einen extra
Kunststoffbeutel verpackt werden. In diesen Féllen muss in dem Paket bzw. in den Begleitpapieren
ein spezieller Hinweis auf diesen Sachstand gegeben werden.

Fur wahrend der Garantiezeit instandgesetzte Komponenten oder ausgetauschte Produkte
wird die Garantie nur fir die verbleibende urspriingliche Garantiezeit gewdhrt; vorausgesetzt,
dass dieser Austausch oder diese Instandsetzung durch Promed oder einem von Promed
autorisierten Héndler vorgenommen wurde.

Die Garantiezeit beginnt am Tage des Kaufs. Garantieanspriiche miissen innerhalb der
Garantiezeit gelfend gemacht werden. Nach Ablauf der Garantiezeit auftretende Reklamationen
kénnen nicht beriicksichtigt werden. Die Garantie tritt im Rahmen dieser Garantiebedingungen
nur dann in Kraft, wenn das Kaufdatum durch einen Kaufbeleg oder éhnliches nachgewiesen
wird. Technische und optische Anderungen, sowie Anderungen der Ausstattung sind vorbehalten!
Diese Garantie ist nur in dem Land rechtsgiltig und durchsetzbar, in dem das Produkt durch
den Erstkéufer erworben wurde, vorausgesetzt, dass die Absicht von Promed war, dass
das Produkt fir den Verkauf in diesem Land angeboten wird. Diese Garantie ist ebenfalls in
jedwedem Land im Europdischen Wirtschaftsraum durchsetzbar, in dem Promed iber einen
autorisierten Importeur oder einen Vertriebspartner verfigt. Es kénnen, in Abhéngigkeit von dem
jeweiligen Land, besondere und abweichende Garantien und Gewdhrleistungen aufgrund der
jeweils anwendbaren Gesetzgebung einschlégig sein. Diese Rechtsvorschriften werden durch
diese Garantiebedingungen weder ausgeschlossen noch beschrankt. Soweit durch nationales
Recht zulassig, wird die Garantiezeit nicht verlangert, erneuert oder anderweitig beeintrachtigt
durch einen nachfolgenden Wiederverkauf, eine Instandsetzung oder einen Austausch des
Produkis.

Die Bestimmungen des UN Kaufrechts finden keine Anwendung. Die gesetzliche
Gewdhrleistungspflicht des Verkdufers bleibt von unseren Garantiebedingungen unberihrt. In
dem, durch die anwendbare zwingende Gesetzgebung gréBBtméglichen Umfang, stellen diese
Garantiebedingungen |hr einziges und ausschlieBliches Rechtsmittel dar und gelten anstelle
samtlicher sonstiger ausdriicklicher oder konkludenter Garantiebedingungen. Promed haftet
nicht fir ungewdhnliche, beiléufig entstandene, Straf- oder Folgeschaden, einschlieBlich, aber
ohne Beschrénkung auf, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Einnahmeausfall, Kosten fir
Ersatzausristung oder -einrichtungen, Versicherungsanspriiche Dritter, Eigentumsverletzungen,
die sich aufgrund des Erwerbs oder Gebrauchs des Produktes oder wegen einer
Garantieverletzung, eines Vertragsbruchs, Fahrléssigkeit, Produkifehlern oder anderen
rechtlichen oder gesetzlichen Umstdnden ergeben, auch wenn Promed von der Méglichkeit
solcher Schaden wusste. Promed haftet nicht fir eine Verzgerung bei der Inanspruchnahme
der Garantieleistungen.

Fir evil. Ubersetzungsfehler kann Promed nicht haftbar gemacht werden.

Fir eine reibungslose Bearbeitung sind folgende Angaben unerldsslich:
1. Originalkaufbeleg/Quittung oder Handlerstempel mit Kaufdatum

2. Festgestellter Mangel
3. Gerdtebezeichnung / Typ



GETTING STARTED

A. Power plug

B. Cover

C. Cleaning tank

D. LCD display

E. Power switch button
F. Timer button

G. Start button

H. Maximum filling level
I. Cleaning basket

J. Waitch holder

K. CD / DVD holder
L. Bit holder




DESCRIPTION OF THE UNIT Please keep this user manual in a safe place!

Please read the user manual thoroughly before using
the appliance for the first time.

Thank you for purchasing the Promed UC-50 ultrasonic cleaner. This device was espe-
cially designed and manufactured to ensure the quality of ultrasonic cleaning and may be
used by both qualified personnel and private individuals after reading these instructions. This
device is designed for cleaning all objects that are suitable for cleaning in an ultrasonic cleaner.
We, the manufacturer, cannot be held liable in any way for any injuries or damage to any
persons or objects resulting from failure to follow this warning.

We wish you a lot of enjoyment with your new Promed UC-50 unit. We would like to
familiarize you with the unit in the following sections. Please read the user manual thoroughly
before using the unit for the first time.

DE [lNFORMATION ON THE UNIT / ACCESSORIES }

. Before operating the unit for the first time, please check that all contents have been
EN

delivered and that the line voltage is correct. This is done by checking whether the
= line voltage required for the unit (you can find this information on the specification
fp| Plate) corresponds to the local power supply (operating voltage of 230V~
connected to a correctly installed wall socket with a supply voltage of 230V~).
® The ultrasonic cleaner Promed UC-50, together with the supplied cleaning holders, is
T highly suitable for cleaning all objects that may be cleaned in an ultrasonic cleaner.
__/ e Promed UC-50 may also be filled with special cleaning / disinfection solutions
approved for ultrasonic cleaners.

S|« Promed UC-50 may only be disinfected using disinfectant wipes.
==« Information on suitable disinfectants and cleaning products for instruments and grinding
NL heads can be obtained from Promed:
For disinfection of instruments and grinding heads:

Promed Pure ID (Product No. 330810)
RU For disinfection of surfaces and devices:
— Promed Pure FD (Product No. 330815)
The bit holder (Product No. 198916) can be purchased additionally from Promed,

oL if necessary.

[— . . .

—— ¢ Scope of delivery: UC-50, Bit holder, CD / DVD holder, Cleaning basket,
SE Watch holder

:/
Fl




OPERATING THE UNIT

A. Before using the device, make sure that the voltage indicated on the device corresponds to the
local mains voltage. Insert the power plug (A) into the power socket.

B. Open the device by lifting the cover (B) upward.

C. Fill the cleaning tank (€) with water or approved cleaning liquid fo the maximum filling level (H).

D. Place the object to be cleaned directly into the cleaning basket (I) or use one of the provided
holders (J - L) and close the cover (B).

E. Press the power switch button (E) to switch on the device.

F. Select the desired cleaning time (1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30 minutes) by pressing the timer
button (F). The times will be shown on the LCD display (D).

ULTRAS
"1
(1

G. To start the cleaning process, press the start button (G). The selected cleaning time will now
be counted backwards and the device will stop automatically when the time runs out.
H. Now you can open the cover (B) again and take out the cleaned object.

In the event of malfunction:

o Check if the power supply is good.

o Check if there is a liquid in the cleaning tank (C).

e Check if there is the liquid in the cleaning tank (€) does not exceed the maximum filling
level (H).

e |f this does not solve the problems, please immediately contact your service center.




APPLICATION EXAMPLES

With the Promed UC-50 ultrasonic cleaner you can clean the following objects:
® ools of nail designers: (grinding heads / bits, instruments, etc.)

* jewelry (necklaces, rings, earrings, bracelets, chains, efc.)

* metal objects (watches, mints, medals, badges, valves, parts of devices, efc.)
e office supplies: (pens, ball pens, printer nozzles, signature stamps, efc.)

* hygiene products: (toothbrushes, dental prostheses, braces, etc.)

The following objects must not be cleaned with Promed UC-50:
* wood

* real pearls

® leather goods

* non-waterproof watches

e clockworks

Cleaning of grinding heads (bits):

1. Put the bits into the bit holder (L) and place it with
the cleaning basket (I) into the cleaning tank (C) filled
with water or cleaning liquid (e.g. Promed Pure ID

(Product No. 330810)).

2. Start the cleaning process as described above.

3. When the cleaning process is finished, take out the bit
holder (L) and the cleaning basket (I) and let the bits dry
well.

Cleaning of instruments:

1. Putthe instruments into the cleaning basket (I}, and place
it into the cleaning tank (C) filled with water or cleaning

liquid (e.g. Promed Pure ID (Product No. 330810)).

2. Start the cleaning process as described above. When
the cleaning process is finished, take out the cleaning
basket (I) and let the instruments dry well.




APPLICATION EXAMPLES

Cleaning of jewelry:

1. Put the jewelry into the cleaning basket (I) and place it
info the cleaning tank (C) filled with water.

2. Start the cleaning process as described above.

3. When the cleaning process is finished, take out the
jewelry from the cleaning basket (I) and dry it with a
clean and dry cloth.

Cleaning of watches:

1. Put the watch on the watch holder (J) and place it with the
cleaning basket (I) info the cleaning tank (C) filled with
water.

2. Start the cleaning process as described above.

3. When the cleaning process is finished, take out the
watch holder (J) and the cleaning basket (I) and dry the
watch with a clean and dry cloth.

Note!
A Clean with this device only the watches that are

waterproof and have a metal or plastic wristband!

Cleaning of CDs / DVDs:

1. Put the CD / DVD on the CD / DVD holder (K) and
place it into the cleaning tank (C) filled with water.

2. Start the cleaning process as described above.

3. When the cleaning process is finished, take out the CD
/ DVD from the CD / DVD holder (K) and dry it with a
clean and dry cloth. You can clean up to 2 CDs / DVDs
at the same time.




MAINTENANCE TIPS

A. Keep the cleaning tank (C) free of dust and cleaning residues as good as you can.

B. Make sure that you never switch on the device without liquid in the cleaning tank (C).

C. Remove dirt from the device using a cloth moistened with alcohol. If the device is damaged,
send it immediately for repair.

[A SAFETY INSTRUCTIONS }

Please pay attention to the following before first time operation:
Never place the unit in direct contact with fire, gas, oxygen or hot objects such as hot plates.

5 Please observe the following during operation:

A. Supply voltage of the device: 230V~.
B. Switch off the device before inserting an object for cleaning.
C. Take every possible precaution to protect the device from falling and other damage.

E
z m

D. In the event of any problems, give it immediately for repair.
FR| E. Do not switch on the device with the cover (B) open.
) F. Do not switch on the device with no liquid in the cleaning tank (C).
") G. Do not switch on the device if the maximum filling level (H) is exceeded.
IT'1" H. For indoor use only.
—— L. Scrupulous supervision is required when the device is being used in the vicinity of children.

ES
/\ DANGER!
—
NL| o Never place or use the unit in a wet or moist environment.
[—

* Do not touch the unit with wet hands.
*  Only operate the unit with the specified line voltage.




/N SAFETY INSTRUCTIONS

A WARNING!

Children must not play with the device.

Never leave the unit unattended when children or inexperienced persons are in its vicinity.
Only use the unit for the applications described in this manual.

Never use the unit after the electrical lead has been damaged, when the unit has fallen
down or when it has come in contact with water.

This device can be used by children from the age of 8 years and by persons with reduced
physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are
supervised by persons responsible for their safety or if they were instructed in detail on how
to use this device so that they understand the risks associated with the device.

Never let children play with the packaging material; there is a risk of suffocation.

An electrical appliance is not a toy. Children do not recognize the risks that could develop
when using electrical appliances. Therefore, operate and store the unit out of the reach of
children.

Do not place or use the unit on hot surfaces or near naked gas flames to ensure that the
casing does not melt.

Never let the unit come into contact with water. Use a moist cloth to clean the unit. Do not
use solvents.

Never carry or pull the unit by the power cord. Use the plug to pull the power cord out of
the wall socket. Do not pull on the power cord itself.

Do not pull the power cord over sharp edges, wedge it in between objects, hang it down
or position or hang it over hot objects (e.g., hot plates) or naked flames. Protect the power
cord from heat or oil.

Only use extension cords when you have satisfied yourself beforehand that they are not
defect or damaged.

If the supply cable of this unit is damaged, you must get it replaced from the manufacturer
or its service agent or similarly a qualified person to avoid hazards.

Do not store the unit near a wash basin or bath tub as there is the danger that the unit may
fall or be pulled into the wash basin or the bath tub.

DE
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DisposaL

Power tools, accessories, and packaging should be recycled in an environmentally suitable
manner.
Only for EU countries:
Do not dispose of power tools with the domestic waste! In accordance with the
ﬁ European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and
its implementation info national law, nonfunctioning power tools must be collected
B scporately and recycled in an environmentally suitable manner.
This symbol indicates that disposal of this product in the domestic waste is not permitted within
the EU. Waste devices contain valuable recyclable material that should be recycled. Recycling
also prevents uncontrolled waste disposal from damaging the environment and human health.
Therefore, please dispose of all waste devices in the appropriate collection systems or send the
device to the place where you bought the device for disposal. They will then recycle the device.

[GUARANTEE ]

This product was produced with the utmost care and was thoroughly tested before it left the factory.

Therefore, we provide a warranty period of 24 months from the date of purchase for this product.

Promed products conform to their description and the relevant specifications; it is your responsibility

to ensure that the product which you have purchased is designed for your intended use.

* In the event of material defects and/or manufacturing errors which appear during proper use
and are detected during the warranty period, we will replace all defective parts of the product
free of charge within the warranty period, including the labour costs for warranty repairs.

¢ The warranty does not cover:
®  Normal wear on the product

Defects which were caused during transportation or storage of the product

Defects or damage which were caused through improper use or inadequate maintenance

Damage resulting from disregarding the notes in the operating manual

Damage resulting from modifications fo the product which were not carried out by

Promed.
®  Damage caused by sharp obijects or as a result of torsion, compression, being dropped,

an abnormal impact or other actions which are beyond Promed's reasonable control.
®  Parts which are subject to wear (e.g. moving parts such as ball bearings, Motors,
motor carbon brushes etc., fasteners, etc.) are generally excluded from the warranty.
¢ A claim under the warranty is not enforceable if:
e the product is not sent back in its original packaging or in adequately secure packaging;
e it has been modified or repaired by a person or company other than Promed or one of
Promed's authorised dealers;
the product has been repaired using parts which are not approved by Promed;
the serial number / LOT number of the product has been removed, deleted, changed or made
illegible.

* Forreasonsofhygiene, any products which have been exposed to direct contactwith a body or with
bodilyfluids (e.g. blood) mustbe packaged in an additional plastic bag before they are sentback. In
this case, a specific note of this situation must be made in the package or in the accompanying
documents.




GUARANTEE

For components or products which are replaced during the warranty period, a warranty is only
provided for the remainder of the original warranty period; provided that the product or part
replacement was carried out by Promed or one of Promed’s authorised dealers.
The warranty period begins on the day of purchase. Claims under the warranty must be
established within the warranty period. Complaints arising after the expiry of the warranty
period cannot be considered.
®  Under these warranty conditions, the warranty shall only apply if the date of purchase can
be proven by means of a sales receipt or similar.
*  We reserve the right to make technical and visual changes as well as changes to the
features.
This warranty is only valid and enforceable in the country in which it was purchased by the
original buyer, provided that it was Promed's intention that the product should be offered
for sale in this country. This warranty is also enforceable in any country within the European
Economic Area in which Promed has an authorised importer or sales partner. Depending on
each country, specific and differing warranties and guarantees may be applicable owing to the
particular applicable legislation. These legal provisions are neither excluded nor limited by these
warranty conditions. To the extent permissible under national law, the warranty period shall not
be extended, renewed or otherwise affected by any subsequent resale, repair or replacement
of the product.
The provisions of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not
apply.
Our warranty conditions do not affect the seller’s legal warranty obligation.
To the fullest extent possible under the applicable mandatory legislation, these warranty conditions
constitute your sole and exclusive legal remedy and shall apply in place of any other express
or implied warranty conditions. Promed is not liable for any unusual, incidental, punitive or
consequential damages including, but not limited to loss of profits, loss of use, loss of revenue,
costs of replacement equipment or facilities, third party insurance claims, and damage to
property which are the result of the purchase or use of the product or occur owing to a breach
of warranty, a breach of confract, negligence, product defects or any other legal or statutory
circumstances, even though Promed was aware of the possibility of such damages. Promed
is not liable for any delay in warranty claims.
Promed cannot be held liable for any possible translation errors.

The following information is vital for problem-free processing:
1. Original sales slip/receipt or dealer’s stamp with the date of purchase
2. Defect detected

3. Unit name / type

DE




AVANT LA MISE EN SERVICE

F

A. Fiche secteur

I8 - E3EY

B. Couvercle
ES C. Bac de nettoyage K
D. Ecran ACL

—
E. Interrupteur secteur
NL F. Sélecteur de durée
— G. Bouton de démarrage
RU H. Marquage quantité maximale de remplissage p
I. Panier de nettoyage
[—
- J. Support pour montres L
PL K. Support CD/DVD
y L. Support pour embouts
-
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL Conserver soigneusement ce manuel!

Veuvillez lire aftentivement le mode d’emploi avant la premiére utilisation de
I'appareil.

Merci d'avoir acheté le nettoyeur ultrasons Promed UC-50. Cet appareil a été spécialement
congu et fabriqué afin de garantir la qualité du nettoyage par ultrasons et peut aussi bien étre
utilisé par des professionnels qualifiés que par des personnes privées aprés la lecture de ce
mode d’emploi. Cet appareil convient pour nettoyer tous les objets congus pour un nettoyage
par ultrasons. Le fabricant ne saurait en aucun cas étre tenu responsable pour les blessures ou
dommages personnels ou matériels résultants du non-respect des avertissements.

Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau Promed UC-50. Nous
désirons & présent vous présenter votre nouvel appareil. Avant la premiére utilisation, veuillez
lire ce mode d’emploi.

[INFORMATIONS PRODUIT/ACCESSOIRES ]

Avant la mise en service, veuillez contrdler que le matériel livré est au complet et que la
tension secteur est correcte en vérifiant que la tension secteur requise pour I'appareil (voir la
plaque signalétique) correspond & celle de I'alimentation secteur locale (tension de service :
230V~ branchement sur une prise de courant correctement installée avec une tension
d’alimentation de 230V~)
* Le nettoyeur ultrasons Promed UC-50 est concu avec ses supports de nettoyage ci-joints,
pour le nettoyage de tous les objets pouvant étre nettoyés dans un nettoyeur ultrasons.
* le Promed UC-50 peut aussi &tre rempli avec des solutions spéciales de neftoyage et de
désinfection autorisées pour les nettoyeurs ultrasons.
* le Promed UC-50 doit uniquement étre désinfecté par essuyage.
* Promed vous informera avec plaisir sur les produits de nettoyage et de désinfection
adéquats pour les instruments et embouts :
Pour la désinfection des instruments et embouts :
Promed Pure ID (n° d’art. 330810)
Pour la désinfection des surfaces et de I'appareil :
Promed Pure FD (n° d’art. 330815)
Le support d’embout (n° dart. 198916) peut étre acheté ultérieurement auprés de Promed.
* Fourniture: UC-50, support pour embouts, support CD/DVD, panier de nettoyage,
support pour montres
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MISE EN SERVICE DE L’ APPAREIL

A. Avant la mise en marche, contréler que la tension indiquée sur |'appareil corresponde & la
tension secteur locale. Brancher la fiche secteur (A) dans la prise de courant.

B. Ouvrir 'appareil en soulevant le couvercle (B) vers le haut.

C. Remplir le bac de nettoyage (€) jusqu’au niveau de remplissage maximal (H) avec de I'eau ou un
liquide de nettoyage homologué.

D. Placer I'objet devant étre nettoyé soit directement dans le panier de nettoyage (l) ou utiliser un
des supports (J @ L) et refermer le couvercle (B).

E. Appuyer sur l'interrupteur secteur (E) pour allumer |'appareil.

F. Appuyer sur le sélecteur de durée (F) pour sélectionner la durée de nettoyage désirée
(1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30 minutes). Les durées sont affichées dans I'écran ACL (D).

ULTRASON - 1 EAN

G. Pour lancer le nettoyage, appuyer sur le bouton de démarrage (G). La durée de neftoyage
sélectionnée est décomptée et dés qu’elle est terminée, |'appareil s'arréte automatiquement.
H. Vous pouvez alors soulever le couvercle (B) et retirer |'objet nettoyé.

En cas de panne :

e Contréler si I'alimentation électrique est correcte.

e Contrdler si le bac de nettoyage (€) est rempli.

e Contrdler que le liquide du bac de nettoyage (€) ne dépasse pas la quantité maximale (H).
* Sile probléme persiste, veuillez immédiatement contacter votre S.A.V.



EXEMPLES D’APPLICATION

Le neftoyeur ultrasons Promed UC-50 permet de nettoyer les objets suivants :

*  Appareils de travail pour onglerie : embouts, instruments, etc.

® Bijoux : colliers, bagues, boucles doreille, bracelets, chaines, efc.

e Objets en métal : montres, piéces de monnaie, médailles, insignes, valves,
piéces mécaniques, etc.

®  Aricles de bureau : plumes, stylos, buses d'imprimante, tampons, efc.

* Articles d’hygiéne : brosses & dent, dentiers, appareils, etc.

Les objefs suivants ne doivent pas étre netioyés avec le Promed UC-50:
e Bois

o Perles véritables

e Articles en cuir

® Montres non étanches

* Horlogerie

E
Nettoyage d’embouts (bits) : plmm—
1. Placer les embouts dans leur support (L) et déposer . ‘\\\‘ P
H . . i ‘\\\ ".
celui<i avec le panier de nettoyage (1) dans le bac de e 1%
nettoyage (C) rempli d’eau ou de solution nettoyante
(par ex. Promed Pure ID F

(n° d'art. 330810)).

2. Llancer le neftoyage comme plus haut décrit.

3. lorsque le nettoyage est terminé, refirer le support
d’embouts (L) et le panier de nettoyage (1) et laisser les
embouts sécher correctement.

Nettoyage d‘instruments :

1. Placer les instruments dans le panier de nettoyage (l)
et déposer celui<i dans le bac de nettoyage (€) rempli
d’eau ou de solution neftoyante (par ex. Promed Pure
ID (n° d‘art. 330810)).

2. Lancer le nettoyage comme plus haut décrit. Lorsque le

[HEEEN B

neffoyage est terminé, refirer le panier de nettoyage (1) SE
et laisser les instruments sécher correctement.
—
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APPLICATION EXAMPLES

Nettoyage de bijoux :

1. Placer le bijou dans le panier de nettoyage (I) et le
mettre dans  le bac de nettoyage (€) rempli d’eau.

2. Lancer le nettoyage comme plus haut décrit.

3. lorsque le nettoyage est terminé, retirer le bac de
nettoyage (l) et sécher le bijou avec un chiffon propre
et sec.

Nettoyage de montres :

1. Placer la montre sur le support de montres (J) et déposer
celuici avec le panier de netioyage (I) dans le bac de
netioyage (C) rempli d'eau.

2. Llancer le neftoyage comme plus haut décrit.

3. lorsque le nettoyage est terming, refirer le support de
montres (J) et le panier de nettoyage (l) et sécher la
montre avec un chiffon propre et sec.

Note
A Seules des montres étanches et un bracelet en

étal ou en plastique doivent étre neftoyées dans
I'appareil !

Nettoyage de disques compacts :

1. Placer le CD/DVD sur son support (K) et le déposer
dans le bac de nettoyage (€) rempli d‘eau.

2. Llancer le nettoyage comme plus haut décrit.

3. lorsque le nettoyage est terminé, refirer le support de
CD/DVD (K) et sécher le disque avec un chiffon propre
et sec. Vous pouvez neftoyer jusque 2 CD/DVD en
méme femps.




CONSEILS D’ENTRETIEN

A. Dans la mesure du possible, tenir le bac de nettoyage (C) exempt de poussiéres et de
résidus de neftoyage

B. Veiller a ne jamais allumer I'appareil sans la présence de liquide dans le bac de nettoyage (C).

C. Essuyer les saletés sur I'appareil avec un chiffon imbibé d'alcool. Si I‘appareil est
endommagé, il doit étre immédiatement envoyé pour réparation.

[A CONSIGNES DE SECURITE }

A tenir compte avant la mise en service :

Ne jamais mettre I'appareil en contact direct avec une flamme, du gaz ou de 'oxygéne, ainsi
que tout objet chaud, par ex. plague de four.

Pendant l'application :

A. Alimentation électrique de I'appareil : 230V ~.

B. Eteindre |'appareil avant de déposer un objet & nettoyer.

C. Prendre les mesure requises pour éviter toute chute de |‘appareil ou tout autre
endommagement.

D. En cas de panne de 'appareil, il faut immédiatement |'envoyer pour réparation.

E. Ne pas allumer 'appareil tant que le couvercle (B) est ouvert.

F. Ne pas allumer ‘appareil en |'absence de liquide dans le bac de nettoyage (C).

G. Ne pas allumer I'appareil si la hauteur de remplissage maximale (H) est dépassée.

H. Uniquement pour usage domestique.

I. Appliquer la vigilance requise en cas d'utilisation d’un appareil & proximité d’enfants.

A DANGER!
] Ne jamais ranger ou utiliser I'appareil dans un environnement mouillé ou humide.

* Ne pas manipuler I'appareil avec des mains mouillées.
® Uniquement faire fonctionner I'appareil avec la tension secteur spécifiée
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/\ CONSIGNES DE SECURITE

A AVERTISSEMENT !

Les enfants ne doivent pas jouer avec |'appareil.

Ne jamais laisser I'appareil sans surveillance en présence d’enfants ou de personnes sans
expérience dans sa manipulation & proximité.

Uniquement utiliser I'appareil dans le cadre des applications décrites dans ce manuel.
Ne jamais utiliser I'appareil si le cordon secteur est endommagé, ni aprés une chute ou un
contact avec de |'eau.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants & partir de 8 ans et des personnes présentant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou une expérience et une
connaissance insuffisantes, s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur
sécurité ou ont regu des instructions détaillées de cette personne pour utiliser I'appareil de
facon & comprendre les risques qui y sont liés.

Ne pas laisser les enfants jouer avec le matériel d’emballage en raison du risque
d'étouffement.

Un appareil électrique n’est pas un jouet. Les enfants ne reconnaissent pas les dangers
pouvant survenir lors de la manipulation des appareils électriques. Pour cette raison,
utiliser et ranger I'appareil hors de portée des enfants.

Ne pas poser ou utiliser I'appareil sur des surfaces chaudes, ni a proximité de flammes
ouvertes, pour éviter que le boitier fonde.

Absolument éviter tout contact de |'appareil avec de I'eau. Utiliser un chiffon bien essoré
pour nettoyer |'appareil. Ne pas utiliser de solvants.

Ne jamais porter I"appareil par son cordon secteur, ni tirer sur celui-ci. Toujours débrancher
le cable d’une prise de courant en saisissant la fiche et non pas le céble.

Ne pas tirer le céble secteur sur des arétes tranchantes, ni le pincer, ne pas le laisser
pendre, ni le poser ou suspendre au-dessus de surfaces chaudes (par ex. plaques de
cuisiniére) ou des flammes nues et le protéger contre la chaleur et I'huile.

Uniquement utiliser un céble de rallonge aprés avoir vérifié son état irréprochable.

Si la ligne de branchement sur secteur de cet appareil est endommagée, il faut la faire
remplacer par le fabricant ou son service client ou une personne disposant des mémes
qualifications pour éviter les risques.

Ne pas poser |'appareil & proximité d'un lavabo ou d’unebaignoire en raison du risque
de chute dans le lavabo ou la baignoire.




MISE AU REBUT

Les outils é

ectriques, les accessoires et emballage doivent étre recyclés de maniére écophile.

Uniquement pour les pays de I’UE :

Ne pas jeter les outils électriques dans les ordures ménagéres | Conformément & la
Directive Européenne 2012/19/EU relative aux appareils électriques et électroniques
usés et & son application dans le cadre de la législation nationale, les outils électriques
inutilisables doivent étre collectés séparément et recyclés de maniére écophile.

Dans I'Union Européenne, ce symbole indique que ce produit ne doit pas étre mis au rebut dans les

ordures ménageres. Les appareils usés contiennent de précieux matériaux recyclables qui doivent
étre collectés en vue de leur réutilisation et afin de ne pas polluer I'environnement, ni affecter la
santé par une élimination incorrecte. Veuillez pour cela mettre les appareils usés au rebut dans les

déchetteries adéquates ou rapporter |'appareil ob vous I'avez acheté. L'appareil sera alors recyclé.

PRESTATIONS DE GARANTIE

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin et soumis & un contréle approfondi avant de quitter

I'usine. C’est pourquoi nous fournissons une garantie de 24 mois & partir de la date d’achat. Les

produits Promed sont conformes & leur description et aux spécifications respectives ; il est de votre

responsabilité de vous assurer que les produits que vous achefez soient concus pour I'utilisation que

vous prévoyez d'en faire.

® En cas de vice de matériel ou de fabrication survenant au cours d'une utilisation respectant
les consignes et détecté pendant la période de garantie, nous vous remplagons gratuitement
I'ensemble des piéces défectueuses du produit pendant la période de validité de la garantie, y
compris le colt de la main d’ceuvre pour les réparations sous garantie.

¢ La garantie ne couvre pas :

I'usure normale du produit

Les vices provoqués par le transport ou le stockage du produit

Les vices ou dommages provoqués par une utilisation non conforme aux consignes ou par
un entrefien inadapté

Les dommages résultant du non-respect des consignes indiquées dans la notice d'utilisation
Les dommages résultant de modifications du produit non effectuées par Promed.

Les détériorations entrainées par des obijets coupants, résultant d’une torsion, d'une
compression, d'une chute, d'un choc anormal ou de foute autre manipulation indépendante
de la volonté de Promed.

Les piéces d'usure (par ex. les piéces mobiles telles que les roulements & billes, Moteurs,
brosses de moteurs, efc., les fermetures) sont en général exclues de la garantie.

¢ Le droit a la garantie ne s’applique pas si :

le produit n’est pas renvoyé dans son emballage d’origine ou dans un emballage sécurisé
adéquat,

il a été modifié ou réparé par une autre personne ou par une enfreprise autre que
Promed ou autre qu'un revendeur agréé par Promed ;

le produit a été réparé & I'aide de piéces de rechange non approuvées par Promed ;
le numéro de série / de lot du produit a été retiré, supprimé, modifié ou rendu illisible.
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PRESTATIONS DE GARANTIE

Pour des raisons d'hygiéne, les produits exposés & un contact corporel direct ou & un contact
avec des fluides corporels (par ex. du sang) doivent &tre emballés dans un sachet en plastique
individuel avant d'étre renvoyés. Dans ce cas, le colis ou les documents d’accompagnement
doivent porter une mention spéciale & ce sujet.

Pour les composants réparés ou les produits échangés pendant la période de garantie, cefte
derniére nest assurée que pour la durée de garantie d’origine restante ; & condition que
cet échange ou cette réparation soit réalisée par Promed ou par un revendeur agréé par
Promed.

La durée de garantie débute le jour de I'achat. Les réclamations de garantie doivent &tre
effectuées pendant la période de garantie. Toute réclamation effectuée aprés expiration de la
garantie ne pourra étre prise en compte.

Dans le cadre de ces conditions de garantie, la garantie entre en vigueur uniquement si la dafe
d’achat est justifiée par une preuve d'achat ou assimilé.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que de modifications de I'équipement |
Cette garantie est uniquement valable et recevable dans le pays dans lequel le produit a été
acquis par le premier acheteur, & condition que Promed avait pour intention de proposer ce
produit a la vente dans ce pays. Cette garantie est également applicable dans tout pays de
I'Espace Economique Européen dans lequel Promed dispose d'un importateur autorisé ou d’un
partenaire commercial. En fonction du pays concerné, des garanties spécifiques et différentes
peuvent s'appliquer conformément & la égislation applicable le cas échéant. Ces dispositions
légales ne sont ni exclues ni limitées par ces conditions de garantie. Dans la mesure ouU la
loi nationale le permet, la période de garantie n’est pas prolongée, renouvelée ou autrement
affectée par une revente ultérieure, une réparation ou un remplacement du produit.

Les dispositions du droit d’achat des Nations Unies ne s’appliquent pas.

L'obligation légale de garantie du vendeur n’est pas limitée par nos conditions de garantie.
Dans la plus large mesure possible de la législation contraignante applicable, ces conditions
de garantie constituent votre seul et exclusif recours et remplacent toutes les autres conditions de
garantie explicites ou implicites. Promed ne peut étre tenu pour responsable des dommages
punififs ou consécutifs inhabituels ou accessoires, y compris mais ne se limitant pas & la perte
de profit, la privation de jouissance, la perte de recettes, les frais pour I'équipement ou les
dispositifs de remplacement, les droits aux prestations d'assurance de tiers, la violation de
propriété résultant de |'acquisition ou de I'utilisation du produit ou suite & une violation de la
garantie, une rupture de contrat, une négligence grossiére, un produit défectueux ou d’autres
circonsfances juridique ou réglementaire, méme si Promed avait connaissance de |'éventualité
de tels dommages. Promed ne peut étre tenu pour responsable pour les retards lors de la
revendication des prestations de garantie.

Promed ne peut étre tenu pour responsable pour les éventuelles erreurs de traduction.

Les données suivantes sont indispensables pour un traitement rapide de la demande :

1. Justificatif d’achat / recu d'origine ou tampon du revendeur avec date d’achat

2. Défaut constaté

3. Description du produit / type / numéro de série / de lot



PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

rFrR--IOM

Spina

Copertura

Vaschetta di lavaggio

Display LCD

Interruttore di rete

Pulsante di selezione della durata
Pulsante di avvio

Marcatura livello max. di riempimento
Cestello di lavaggio

Supporto per orologio

Supporto per CD / DVD
Supporto per bit
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DESCRIZIONE DELL’ APPARECCHIO Conservare accuratamente le istruzionil

é Si prega di leggere accuratamente le istruzioni per |'uso, prima di utilizzare
I'apparecchio per la prima volta.

Vi ringraziamo per aver acquistato |"apparecchio di lavaggio a ultrasuoni Promed UC-50.
Questo apparecchio & stato progettato e realizzato in particolare per garantire la qualita della
pulizia a ultrasuoni e, dopo la lettura delle istruzioni per |'uso, pud essere utilizzato sia da
personale qualificato che da privati. L'apparecchio & adatto alla pulitura di qualsiasi oggetto
che possa essere trattato in un dispositivo a ultrasuoni. Il produttore, non pud essere ritenuto
responsabile per qualsiasi lesione o danno a persone o cose derivante dall’inosservanza di
tale avvertimento.

Il nuovo Promed UC-50 vi dard grandi soddisfazioni. Quanto riportato qui di seguito ha lo
scopo di farvi acquisire dimestichezza con |'apparecchio. Prima di usare I'apparecchio per la
prima volta, leggere le istruzioni per |'uso.

[lNFORMAZIONI SULL’APPARECCHIO / ACCESSORI J
Prima della messa in funzione verificare che la fornitura sia completa e la tensione di refe
adeguata, ovvero che la tensione richiesta dall’apparecchio (riportata sulla targhetta dati)
corrisponda all’alimentazione locale (tensione di esercizio 230V~ collegamento a una presa
installata a norma con una tensione di 230V~)

* |'apparecchio di lavaggio a ultrasuoni Promed UC-50 si presta perfettamente, anche
grazie ai supporti inclusi nella fornitura, alla pulitura di qualsiasi oggetto che possa essere
trattato in un dispositivo a ultrasuoni.

e |l Promed UC-50 pud essere riempito anche con soluzioni speciali, detergenti /
disinfettanti, specifiche per un dispositivo a ultrasuoni.

* |l Promed UC-50 deve essere disinfettato solo strofinando un apposito prodotto di
disinfezione.

e Per informazioni sui disinfettanti ovvero sui detergenti adatti, rivolgersi a Promed:

Per la disinfezione di strumenti ed elementi leviganti

Promed Pure ID (codice art. 330810)

Per la disinfezione di superfici ed apparecchi:

Promed Pure FD (codice art. 330815)

All'occorrenza & possibile acquistare anche successivamente il supporto bit (codice art.
198916) da Promed.

* Materiale consegnato: UC-50, supporto per bit, supporto per CD / DVD , cestello di
lavaggio, supporto per orologio.



MESSA IN FUNZIONE DELL’APPARECCHIO

A.

B.
C.

D.

E.
F.

G.

H.

Prima di mettere in funzione |'apparecchio verificare che l'indicazione di tensione
sull’'apparecchio stesso coincida con la tensione di rete locale. Inserire la spina (A) nella presa.
Aprire I"apparecchio, sollevando la copertura (0) verso I‘alto.

Riempire la vaschetta di lavaggio (€) con acqua o con un detergente liquido consentito
fino al limite max. di riempimento (H).

Adagiare I'oggetto da pulire direttamente nel cestello di lavaggio () o utilizzare un
apposito supporto (J - L), quindi chiudere la copertura (B).

Ora premere 'interruttore di refe (E) per accendere |'apparecchio.

A questo punfo, tenendo premuto il pulsante di selezione della durata (F), scegliere

la durata di lavaggio desiderata (1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30 minuti). | tempi sono
visualizzati sul display LCD (D).

ULTRAS(N 1 1 EANER
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Per iniziare il processo di pulitura, premere il pulsante di awvio (G). La durata selezionata scorre
all'indiefro e non appena si esaurisce il tempo impostato, 'apparecchio si spegne automaticamente.
Ora é possibile riaprire la copertura (B) e togliere I'oggetto da pulire.

In caso di anomalie di funzionamento:

Verificare che I'alimentazione eleftrica sia corretta.

Controllare che la vaschetta di lavaggio (€) contenga una sostanza liquida.
Controllare che il liquido nella vaschetta di lavaggio (€) non superi il limite max.
di riempimento (H).

Se i problemi persistono, rivolgersi immediatamente al centro di assistenza clienti
competente.




ESEMPI DI APPLICAZIONE

Conl'apparecchio dilavaggio a ultrasuoni Promed UC-50 si possono pulire i seguenti oggetti:

e Strumenti di lavoro per design delle unghie: (elementi leviganti / bit, strumenti, ecc.)

e Gioielli (catenine, anelli, orecchini, braccialetti, collane, ecc.)

e Oggetti in metallo (orologi, monete, medaglie, insegne, valvole, parti di apparecchi, ecc.)

e Oggetti di cancelleria: (penne stilografiche, penne a sfera, ugelli di stampanti, timbri
firmati, ecc.)

* Articoli igienici: (spazzolini da denti, protesi dentarie, apparecchi per i denti, ecc.)

| seguenti oggetti non possono essere puliti con il Promed UC-50:
® legno

® Perle vere

® Articoli in pelle

* Orologi non resistenti all’acqua

*  Meccanismi di orologi

DE
— Pulitura di corpi leviganti (bit): o b
T
EN LN\ ‘\\\\ ‘ ‘

1. Infilare i bit nell'apposito supporto (L) e inserirlo,
unitamente al cestello di lavaggio (1), nella vaschetta
(C) riempita d’acqua o di detergente (ad es. Promed
Pure ID (codice art. 330810)).

:/
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_
"l 2. Awviare il processo di lavaggio come descritto sopra.
3. Quando il processo di lavaggio é ultimato, togliere
ES
—
—

il supporto per bit (L) e il cestello di lavaggio (1), poi
lasciare asciugare bene i bit.

NL
—= Pulitura di strumenti:
RU
1. Infilare gli strumenti nel cestello di lavaggio (I) e

inserire quest'ultimo nella vaschetta (C) riempita
PL d’acqua o di detergente (ad es. Promed Pure ID
— (codice art. 330810)).

2. Awviare il processo di lavaggio come descritto sopra.

SE . . o S
Quando il processo di lavaggio é ultimato, togliere il
— cestello (l)e lasciare asciugare bene gli strumenti.
Fl




ESEMPI DI APPLICAZIONE

Pulitura di gioielli:

1. Adagiare i gioielli nel cestello di lavaggio (1) e inserire
quest’ultimo nella vaschetta (€) riempita d’acqua.
2. Awviare il processo di lavaggio come descritto sopra.

3. Quando il processo di lavaggio & ultimato, togliere
il cestello di lavaggio (l) e asciugare i gioielli con un
panno pulito e asciutto

CLL]

e
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Pulitura di orologi:

1. Adagiare |'orologio sull’‘apposito supporto (J) e
inserirlo, unitamenteal cestello di lavaggio (1), nella
vaschetta (€) riempita d’acqua.

2. Awviare il processo di lavaggio come descritto sopra.

3. Quando il processo di lavaggio & ultimato, togliere
il supporto dell’orologio (J) e il cestello di lavaggio
(1), quindi asciugare |'orologio con un panno pulito e
asciutto.

Nota!

Con questo apparecchio si possono pulire
solo orologi resistenti all’acqua e un cinturino
in metallo o plastica.

Pulitura di CD / DVD:

1. Infilare i CD / DVD nell'apposito supporto (K) e
inserirlo nella vaschetta di lavaggio (€) riempita
d’acqua.

2. Awviare il processo di lavaggio come descritto sopra.

3. Quando il processo di lavaggio & ultimato, togliere il
supporto (K) e asciugare i CD / DVD con un panno
pulito e asciutto. Si possono pulire fino a 2 CD / DVD
contemporaneamente.
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CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

A. Rimuovere, per quanto possibile, polvere e residui dalla vaschetta di lavaggio (C)

B. Prestare attenzione a non accendere mai |'apparecchio in assenza di liquido nella
vaschetta di lavaggio (C)

C. Pulire I'apparecchio con un panno inumidito con alcol. Se I'apparecchio risulta
danneggiato, provvedere imme-diatamente alla sua riparazione.

[A NORME DI SICUREZZA J

Prima della messa in funzione tenere presente quanto segue:
Non mettere mai |'apparecchio a contatto diretto con fuoco, gas od ossigeno e oggetti caldi
come ad es. piastre eleftriche.

Controlli da effettuare durante 'uso:

A. Alimentazione elettrica dell’apparecchio: 230V~.

B. Spegnere |'apparecchio prima di inserirvi un oggetto da pulire.

C. Prendere tutti i provvedimenti possibili, affinché |'apparecchio non cada o non venga
danneggiato in altro modo.

D. Se insorgono problemi inerenti I"apparecchio, provvedere immediatamente alla sua
riparazione.

E. Non accendere |'apparecchio quando la copertura (B) & aperta.

F. Non accendere |'apparecchio in assenza di liquido nella vaschetta di lavaggio (C).

G. Non accendere |'apparecchio, se si & superato il limite max. di riempimento (H).

H. Non usare I'apparecchio sotto |'acqua, ovvero nella doccia.

I. Solo per uso domestico.

A ATTENZIONE: PERICOLO !

J Quando si utilizza un apparecchio in presenza di bambini, & necessaria

un’attenta sorveglianza.
® Non toccare |'apparecchio con le mani bagnate.
e Far funzionare I"apparecchio solo con la tensione di refe indicata.



/\ NORME DI SICUREZZA

A AVVERTENZE !

Controllare che i bambini non giochino con I'apparecchio.

Non lasciare mai I'apparecchio incustodito, se nelle vicinanze ci sono bambini o persone
inesperte.

Usare |'apparecchio solo per gli usi indicati in queste istruzioni.

Non utilizzare I'apparecchio se il cavo di alimentazione & danneggiato, se I'apparecchio
stesso & caduto o & entrato a contatto con 'acqua.

Questo strumento pud essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di eta e da
persone dalle ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o carenti di esperienza e
conoscenze, se essi sono sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza
oppure se hanno ricevuto da questa persona esaurienti indicazioni sull'utilizzo dello
strumento in modo tale che capiscano i pericoli ad esso collegati.

Non far giocare i bambini con I'imballaggio per evitare rischi di soffocamento.

Gli apparecchi elettrici non sono giocattoli. | bambini non riconoscono i pericoli che
possono insorgere maneggiando apparecchiature eletiriche, quindi utilizzare e riporre
I'apparecchio lontano dalla loro portata.

Non appoggiare o utilizzare |'apparecchio su superfici calde o in prossimita di fiamme
libere, in modo da non causare la fusione della struttura esterna.

Non mettere mai |'apparecchio a contatto con I'acqua. Per pulirlo utilizzare un panno
umido. Non usare solventi.

Non sorreggere o tirare |'apparecchio mediante il cavo di rete. Togliere il cavo afferrando
la spina e non tirandolo dalla presa.

Non tirare o stringere il cavo su spigoli taglienti, non lasciarlo penzoloni e non appoggiarlo
o appenderlo su oggetti caldi (per es. piastra elettrica) o su fiamme libere, inoltre,
proteggerlo dal calore o dall’olio.

Utilizzare una prolunga solo dopo averne verificato il perfetto stato d'uso.

Per eliminare qualsiasi pericolo, il cavo di allacciamento alla refe dell’apparecchio, se
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo centro di assistenza o da una
persona quadlificata.

Non riporre |'apparecchio vicino a un lavabo o a una vasca da bagno, perché sussiste il
rischio che cada o ci finisca dentro.
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SMALTIMENTO

Utensili elettrici, accessori e imballi devono essere raccolti per il riciclo nel rispetto dell’ambiente.
Solo per Paesi UE:

Non gettare utensili elettrici nei rifiuti domesticil La direttiva europea 2012/19/EU
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronichee la sua successiva adozione
stabilisce che gli utensili elettrici non piv utilizzabili rientrino nella raccolta
differenziata e siano raggruppati per il riciclo nel rispetto dell’ambient.

Nell’'ambito dell'lUE questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito
come rifiuto domestico. Gli apparecchi usati contengono materiali utili riciclabili da
inviare al riutilizzo, anche per non danneggiare |'ambiente e la salute dell'vomo con lo
smaltimento incontrollato. Quindi smaltire gli apparecchi usati mediante adeguati sistemi
di raccolta oppure consegnare |'apparecchio al punto vendita, in cui lo si & acquistato.
Il rivenditore provvedera a inviarlo per il riutilizzo dei materiali.

[CONDIZIONI DI GARANZIA ]

Questo prodotto & stato realizzato con la massima cura e sottoposto ad approfonditi controlli
prima dell'uscita dalla fabbrica. Pertanto offriamo per questo prodotto una garanzia di 24
mesi a partire dalla data d’acquisto. | prodotti Promed corrispondono alla descrizione degli
stessi e alle relative specifiche; & Sua responsabilitd accertarsi che i prodotti che acquista
siano adatti all’'uso che Lei intende farne.

® In casi di difetti dimostrabili del materiale o di produzione che si presentino nell'ambito

di un

utilizzo conforme alle disposizioni e che vengano riconosciuti durante il periodo di

garanzia, entro tale periodo provvederemo a sostituire gratuitamente tutte le parti difettose
del prodotto, facendoci carico anche dei costi del lavoro per le riparazioni in garanzia.
¢ La garanzia non comprende:

e Non

la normale usura del prodotto;

difetti causati dal trasporto o dall'immagazzinamento del prodotto;

difetti o danneggiamenti causati da un utilizzo non conforme alle disposizioni oppure da
un’insufficiente manutenzione;

danni causati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate nelle istruzioni per
|"uso;

danni causati da modifiche del prodotto non effettuate da Promed;
danniprovocatidaoggettiaffilati,inconseguenzaditorsione, compressione, caduta, urti
anormali o altre azioni al di fuori del ragionevole controllo di Promed.

Le parti soggette ad usura (ad es. parti in movimento come cuscinetti a sfera, Motori,
spazzole a motore ecc., chiusure) sono generalmente esclude dalla garanzia.

é possibile esercitare il diritto di garanzia se:

il prodotto non viene rispedito nella sua confezione originale o in una confezione
adeguata e sicura;

il prodotto & stato modificato o riparato da una un’altra persona o impresa, ad esclusione
di Promed e dei rivenditori autorizzati Promed;

il prodotto & stato riparato con pezzi di ricambio non autorizzati da Promed;

il numero di serie / di lotto del prodotto & stato rimosso, cancellato, modificato o reso
illeggibile.



CONDIZIONI DI GARANZIA

Per ragioni di igiene, i prodotti che sono sottoposti a contatto diretto con il corpo o con
fluidi corporei (ad es. sangue), prima della rispedizione devono essere confezionati in una
busta di plastica a parte. In questi casi, nel pacchetto o nei documenti di spedizione deve
essere fatta una nota specifica su questa circostanza.

Per i componenti riparati o per i prodotti sostituiti durante il periodo di garanzia, viene
offerta la garanzia soltanto relativamente al periodo di garanzia originale rimanente, a
condizione che la sostituzione o la riparazione sia stata eseguita da Promed o da un
rivenditore autorizzato Promed.

Il periodo di garanzia inizia il giorno dell’acquisto. | diritti di garanzia devono essere fatti
valere entro il periodo di garanzia. | reclami presentati dopo lo scadere del periodo di
garanzia non potranno essere considerati.

La garanzia entra in vigore nell’'ambito delle presenti condizioni di garanzia soltanto se la
data d’acquisto pud essere comprovata da una ricevuta d’acquisto o documento simile.
Ci riserviamo la facoltd di apportare modifiche tecniche od oftiche e modifiche della
dotazionel!

La presente garanzia ha valore legale ed é attuabile soltanto nel Paese nel quale il prodotto
¢ stato acquistato dal primo acquirente, con il presupposto che I'intenzione di Promed
fosse quella di offrire il prodotto per la vendita in quel Paese. La presente garanzia & altresi
attuabile in ogni Paese dello spazio economico europeo nel quale Promed disponga di
un importatore autorizzato o di un partner per la distribuzione. E possibile, a seconda
del rispettivo Paese, che siano applicabili garanzie particolari e diverse, in base alla
legislazione applicabile nel caso specifico. Queste prescrizioni di legge non vengono né
escluse né limitate dalle presenti condizioni di garanzia. Per quanto ammissibile in base al
diritto nazionale, il periodo di garanzia non viene prolungato, rinnovato né in altro modo
condizionato da una successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto.

Non si applicano le convenzioni sulla vendita internazionale di beni delle Nazioni Unite.
Le nostre condizioni di garanzia non toccano I'obbligo legale di garanzia del venditore.
Nella massima estensione possibile detftata dalla legislazione obbligatoria applicabile, le
presenti condizioni di garanzia rappresentano il Suo unico ed esclusivo mezzo legale e
valgono al posto di tutte le altre condizioni di garanzia, espresse o concludenti. Promed
non risponde per danni punitivi o conseguenti inusuali, emersi casualmente, come, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, mancato guadagno, interruzione dell’uso, interruzione
dei proventi, spese per attrezzatura o impianti sostitutivi, diritti di assicurazione di terzi,
danni alla proprieta, risultanti dall’acquisto o dall’uso del prodotto oppure causati da una
violazione della garanzia, un’inadempienza contrattuale, negligenza, difetti del prodotto
o dltre circostanze previste dal diritto o dalla legge, anche qualora Promed fosse a
conoscenza della possibilita che tali danni potessero verificarsi. Promed non risponde di
ritardi nel ricorso alle prestazioni di garanzia.

Promed non pud essere ritenuta responsabile di eventuali errori di traduzione.

Per intervenire senza difficolta & indispensabile attenersi alle seguenti indicazioni:

1. Originale dello scontrino di acquisto / Ricevuta o timbro del commerciante
con data di acquisto

2. Difetto rilevato

3. Denominazione dell’apparecchio / Tipo




ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

A. enchufe de

B.

C. recipiente de limpieza

D. pantalla LCD (pantalla de crista liquido)
E. interruptor de alimentacién

F. interruptor de ajuste de tiempo

G. botén

H. marca de volumen méximo de llenado
I. cesta de limpieza

J. soporte de relojes

K. soporte de CD / DVD

L. porta-brocas (porta-bits)

red
tapa

inicio



INFORMACION DEL APARATO Lea atentamente estas instrucciones.

A Debe leer el manual de instrucciones con atencién, antes de utilizar el aparato
por primera vez.

Muchas gracias por la compra del aparato de limpieza por ultrasonido Promed UC-50.
Este aparato ha sido proyectado y fabricado especialmente para garantizar la calidad de
la limpieza por ultrasonido, y puede ser utilizado tanto por personal técnico cualificado
como también por personas particulares una vez leido este manual de instrucciones. Este
aparato es apropiado para la limpieza de todos los objetos previstos para la limpieza en un
limpiador por ultrasonido. Nosotros, el fabricante, no nos hacemos responsables en modo
alguno de lesiones o bien dafios en personas u objetos que resultan de no tener en cuenta
esta adverfencia. Deseamos que su nuevo Promed UC-50 le dé muchas satisfacciones.
A continuacién deseamos que se familiarice con el aparato. Rogamos lea el manual de
instrucciones antes del primer uso..

[ INFORMACION SOBRE EL APARATO / ACCESORIOS ]

Compruebe por favor que el suministro estd completo y que la tensién de red es la correcta,

comprobando si la tensién necesaria para el aparato (puede obtenerla de la placa de

caracteristicas) se corresponde con la del suministro local (tensién de servicio 230V~ conexién

a una toma de corriente instalada de forma reglamentaria con una tensién de suministro de

230V-).

* El aparato de limpieza por ultrasonido Promed UC-50, con lo soportes de limpieza
suministrados, es extraordinariamente adecuado para la limpieza de todos los objetos que
pueden ser limpiados en un limpiador por ultrasonido.

* El Promed UC-50 puede llenarse también con soluciones de limpieza / desinfectantes
especiales admitidos para limpiadores por ultrasonido.

e El Promed UC-50 debe desinfectarse exclusivamente frotandolo con pafios desinfectantes

* Puede obtener en Promed informacién sobre desinfectantes apropiados asi como sobre
productos de limpieza apropiados para instrumentos y muelas abrasivas;

Para la desinfeccion de instrumentos y muelas abrasivas:

Promed Pure ID (artn® 330810)

Para la desinfeccién de superficies y aparatos:

Promed Pure FD (artn® 330815)

Si fuera necesario puede adquirir el porta-brocas (porta-bits) (artn® 198916) poste-
riormente en Promed.

* Volumen de entrega: UC-50, porta-brocas (porta-bits), soporte de CD / DVD, cesta de
limpieza, soporte de relojes




PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

A. Antes de poner el aparato en funcionamiento debe comprobar si el dato en el aparato
referente a fensién coincide con la fensién de la red local. Introduzca el enchufe de
alimentacién de red (A) en la toma de corriente.

B. Abra el aparato levantando la tapa (B).

C. Liene el recipiente de limpieza (€) con agua o con un producto de limpieza liquido
admitido hasta la altura méxima de llenado (H).

D. Deposite el objeto a limpiar directamente en la cesta de limpieza (l) o utilice un soporte
previsto para el caso (J - L) y cierre la tapa (B).

Presione ahora el interruptor de alimentacién (E) para encender el aparato.

Seleccione ahora el tiempo de limpieza deseado (1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30 minutos)
pulsando el interruptor de ajuste de tiempo (F). Los tiempos son indicados en la pantalla

LCD (D).

mm

G. Para iniciar el proceso de limpieza pulse ahora el botén de inicio (G). El tiempo de
limpieza seleccionado corre ahora hacia atrds, en cuanto el tiempo ha finalizado se
detiene el aparato de forma automdtica.

H. Ahora puede volver a abrir la tapa (B) y volver a sacar el objeto a limpiar.

En caso de mal funcionamiento:

e Compruebe la correcta alimentacién de corriente.

* Controle si se encuentra un liquido en el recipiente de limpieza (C).

* Controle si el liquido no supera la altura maxima de llenado en el recipiente de limpieza
(C).

® Si con esto no se han resuelto aln los problemas debe dirigirse de inmediato a su punto
de servicio.



EJEMPLOS DE APLICACION

Con el aparato de limpieza por ultrasonido Promed UC-50 puede limpiar los siguientes objetos:

® equipo de trabajo de disefiadores de ufias (muelas abrasivas / brocas (bits), instrumentos,
efc.)

* joyas (collares, anillos, pendientes, pulseras, cadenas, efc.)

® objetos metdlicos (relojes, monedas, medallas, insignias, valvulas, piezas de aparatos, etc.)

e articulos de oficina (plumas, boligrafos, boquillas de impresora, sellos con firma, etc.)

* arficulos de higiene (cepillos de dientes, prétesis dentales, aparatos de ortodoncia, etc.)

Los siguientes objetos no pueden ser limpiados con Promed UC-50:

* maderas

* perlas auténticas

* articulos de piel

* relojes no resistentes al agua

® mecanismos de reloj —

Limpieza de muelas abrasivas (brocas/bits):

1. Encaje las brocas (bits) en el porta-brocas (porta-
bits) (L) y coléquelo con la cesta de limpieza (1) en el
recipiente de limpieza (C) lleno de agua o del producto
de limpieza liquido (por ejemplo Promed Pure ID
(artNe 330810)).

2. Inicie el proceso de limpieza como descrito

anteriormente.

3. Una vez findlizado el proceso de limpieza saque el
porta-brocas (porta-bits) (L) y la cesta de limpieza (1) y
deje que las brocas (bits) se sequen bien.

Limpieza de instrumentos:

1. Deposite los instrumentos en la cesta de limpieza (1)
y coléquela en el recipiente de limpieza (C) lleno de
agua o del producto de limpieza liquido (por ejemplo

Promed Pure ID (art-N® 330810) ).
2. Inicie el proceso de limpieza como descrito

anteriormente.

3. Una vez findlizado el proceso de limpieza saque la
cesta de limpieza (l) y deje que los instrumentos se
sequen bien.




EJEMPLOS DE APLICACION

Limpieza de joyas:

1.

Deposite las joyas en la cesta de limpieza (1) y coloque
esta en el recipiente de limpieza (C) lleno de agua.
Inicie el proceso de limpieza como descrito
anteriormente.

Una vez finalizado el proceso de limpieza saque la
cesta de limpieza (1) y seque las joyas con un pafio
limpio y seco.

Limpieza de relojes:

1.

Deposite el reloj sobre el soporte de relojes (J) y
coléquelo con la cesta de limpieza (1) en el recipiente
de limpieza (C) lleno de agua.

Inicie el proceso de limpieza como descrito
anteriormente.

Una vez finalizado el proceso de limpieza saque el
soporte de relojes (J) y la cesta de limpieza (1) y seque
el reloj con un pafio limpio y seco.

iIndicacion!
A iCon el aparato se pueden limpiar solamente

relojes resistentes al agua y que tienen una
pulsera metélica o de pléstico!

Limpieza de CDs / DVDs:

1.

Encaje los CD / DVD sobre el sobre el soporte de CD
/ DVD (K) y coléquelo en el recipiente de limpieza (C)
lleno de agua.

Inicie el proceso de limpieza como descrito
anteriormente.

Una vez finalizado el proceso de limpieza saque el
soporte de CD / DVD (K) y seque los CD / DVD con
un pafio limpio y seco. Puede limpiar hasta 2 CDs /
DVDs simultaneamente.




RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

A. Mantenga el recipiente de limpieza (€), en la medida de lo posible, libre de polvo y de restos
de limpieza

B. Preste atencion a que no se encienda el aparato nunca sin liquido en el recipiente de limpieza (C).

C. Elimine en el aparato la suciedad mediante un pafio humedecido con alcohol. Si el aparato
esté dafiado envielo en seguida a reparar.

[A NORMAS DE SEGURIDAD ]

Antes de la puesta en funcionamiento deberia tener en cuenta:
Mantener el aparato siempre fuera del contacto directo con fuego, gas u oxigeno, asi como
de objetos muy calientes, como por ejemplo placas eléctricas.

Deberia tenerse en cuenta para el uso:

A. Tension de alimentacién del aparato: 230V~.

B. Apague el aparato antes de introducir un objeto a limpiar.

C. Tome todas las precauciones posibles para que el aparato no se caiga o sea dafiado de
cualquier ofra forma.

D. Si el aparato da problemas envielo en seguida a reparar.

E. No debe encender el aparato mientras esté abierta la tapa (B).

F. No debe encender el aparato si no se encuentra ningin liquido en el recipiente de limpieza
(C).

G. No debe encender el aparato si se ha rebasado la altura méxima de llenado (H).

H. Sélo para uso doméstico.

I. Si utiliza el aparato cerca de nifios es necesario mantener cierta vigilancia.

A ;PELIGRO!
J No coloque el aparato nunca sobre superficies mojadas ni lo utilice en recintos

homedos.
* No toque el aparato con las manos mojadas.
e Utilice el aparato solamente con la tensién de red indicada.
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/\ NORMAS DE SEGURIDAD

A jADVERTENCIA!

El dispositivo no es un juguete. No deje que los nifios jueguen con él.

Jamés deje el aparato sin vigilar, estando nifios préximos o personas inexpertas manejando
este aparato.

Utilice el aparato Gnicamente para aplicaciones como se describen en este manual de
instrucciones.

No use el aparato jamés si se ha dafiado el cable eléctrico, se ha caido el aparato, o ha
entrado en contacto con agua

Este dispositivo puede ser utilizado por nifios a partir de ocho afios y por personas
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o faltas de experiencia y
conocimientos solo si son vigilados por una persona encargada de su seguridad o si han
recibido de dicha persona instrucciones detalladas para el uso del dispositivo de modo
tal que conozcan los riesgos que conlleva el empleo del mismo.

No permita nunca a nifios jugar con material de embalaije, existe peligro de asfixia.

Un aparato eléctrico no es un juguete para nifios. Los nifios no reconocen los peligros, que
se pueden producir en el manejo de aparatos eléctricos. Por lo tanto se debe guardar el
aparato fuera del alcance de los nifos.

No colocar o utilizar el aparato sobre superficies muy calientes o préximas a llamas de
gas, para evitar que se derrita la carcasa.

No poner el aparato jamés en contacto con agua. Utilizar un trapo himedo para la
limpieza del aparato. No emplear disolventes.

No sostener nunca el aparato o tirar de éste por el cable eléctrico. Extraiga el cable de la
toma de corriente tirando del enchufe y jamés del cable.

No desplazar el cable de red sobre cantos afilados ni aprisionarlo, no dejarlo colgando,
ni colocar o colgar sobre objetos muy calientes (por ejemplo placas eléctricas) o llamas
abiertas, asi como protegerlo de altas temperaturas y del aceite.

Emplear alargaderas solamente, si ha comprobado previamente su correcto estado

Con el fin de evitar que se produzcan accidentes, el cable de conexién a la red dafiado
sélo debe ser repuesto por el fabricante, el servicio al cliente o una persona cualificada.
No coloque el aparato cerca de lavabos o baferas, ya que podria caer dentro de ellas.




ELIMINACION DE RESIDUOS

Herramientas eléctricas, accesorios y envoltorios deben de ser dirigidos a un reciclado
ambientalmente sostenible.
Solo para paises de la UE:
iNo deposite herramientas eléctricas en la basura doméstical De acuerdo con
lo Directriz Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrénicos y su ransformacién a derecho nacional, ya no es necesario llevar
herramientas eléctricas Otiles de formaselectiva y a un reciclado ambientalmente
sostenible.
Este simbolo utilizado por la UE indica que el producto no debe ser eliminado tirdndolo a la
basura doméstica. Los aparatos viejos contienen algunos materiales que pueden ser reciclados
para evitar posibles dafios personales o medioambientales debidos a la eliminacién
incontrolada de basura. Por favor, elimine los aparatos viejos a través de sistemas de recogida
adecuados o envielos al comercio donde los compré para su eliminaciéon y reciclaje.

PRESTACIONES DE LA GARANTIA

Este producto ha sido fabricado con toda la precaucién posible y, antes de abandonar la
fabrica, ha sido sometido a pruebas con detenimiento. Por ello, ofrecemos para él una garantia
de 24 meses a partir de la fecha de la compra. Los productos de Promedse corresponden con
su descripcién y con las especificaciones correspondientes; es su responsabilidad asegurarse
de que los productos que compra estén disefiados para el uso que prevé darles.

e Si se detectan fallos de los materiales o de fabricaciéon que se produzcan con un uso
conforme a las indicaciones y durante el periodo de garantia, dentro de este sustituiremos
de manera gratuita todas las piezas defectuosas del producto, incluyendo la parte de los
costes salariales de las reparaciones de garantia.

¢ La garantia no incluye:

e El desgaste normal del producto.

e Defectos causados por el transporte o el almacenamiento del producto.

e Defectos o dafios causados por un uso contrario a las disposiciones o un mal
mantenimiento.

*  Dafios derivados del incumplimiento de las indicaciones de las instrucciones de uso.
Dafos derivados de modificaciones del producto no llevadas a cabo por Promed.
Dafios causados por objetos afilados como consecuencia de torsiones, aplastamientos,
caidas, ungolpeanormaluotrasmanipulacionesque queden fueradel controlrazonable
por parte de Promed.

e  Por lo general, las piezas de desgaste (p. ej. las piezas méviles como los
cojinetes de bola, Motores, escobillas de carbén de los motores, etc. o los cierres)
quedan excluidas de la garantia.

¢ No se pueden ejercer los derechos de garantia si:
®  Elproducto no se devuelve en su embalaje original o un embalaje seguro y adecuado.
*  Hasido modificado o reparado por una persona o una empresa que no sea Promedo

un vendedor autorizado por Promed.

El producto ha sido reparado con recambios no autorizados por Promed.

El nimero de serie o de lote del producto ha sido retirado, borrado, modificado o estd
ilegible.




PRESTACIONES DE LA GARANTIA
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Por motivos de higiene, los productos expuestos a un contacto directo con el cuerpo o con
liquidos corporales (p. ej. sangre) deben embalarse en una bolsa de pléstico adicional
antes de la devolucién. En estos casos, se debe realizar una indicacién especial al
respecto en el paquete o en los documentos de acompafamiento.

Para los componentes reparados o los productos cambiados durante el periodo de
garantia, esta solo se concederd para el resto del periodo original de garantia; siempre y
cuando dicho cambio o reparacién haya sido llevado a cabo por Promed o un vendedor
autorizado por Promed.

El periodo de garantia comienza el dia de la compra. Los derechos de garantia deben
hacerse valer dentro del periodo de garantia. Las reclamaciones que lleguen una vez
transcurrido el periodo de garantia no podrén ser tenidas en cuenta.

En el marco de estas condiciones de garantia, la garantia solo entraré en vigor si la fecha
de compra se documenta con un ticket de compra o similar.

jQuedan reservadas las modificaciones técnicas y épticas asi como las modificaciones en
el equipamiento!

Esta garantia solo tendrd vigencia y se podrd ejecutar en el pais en el que el primer
comprador haya adquirido el producto, siempre y cuando Promed tuviera la intencién
de comercializar el producto en dicho pais. Asimismo, esta garantia es ejecutable en todos
los paises del Espacio Econémico Europeo en los que Promed cuente con un importador
autorizado o un socio comercial. En funcién de cada pais, pueden aplicarse garantias
especiales y diferentes por la legislacién vigente en cada caso. Estas condiciones de
garantia no excluyen ni limitan dichas disposiciones legales. Siempre que la ley del pais
correspondiente lo permita, el periodo de garantia no se prolongard, se renovard ni se
verd afectado de ofro modo por una reventa posterior, una reparacién o un cambio del
producto.

No se aplican las disposiciones del derecho de compraventa de la ONU.

El deber legal de garantia del vendedor no se ve afectado por nuestras condiciones de
garantia.

En la medida en que la legislacién aplicable obligatoria lo permita, estas condiciones de
garantia son el dnico y exclusivo recurso legal del cliente y se aplican en lugar del resto
de condiciones de garantia expresas o concluyentes de otra indole.Promed no se hace
responsable de los dafios penales o consecuentes inusuales o que se hayan producido
de manera incidental, incluyendo (sin limitarse a esto) las ganancias, las pérdidas de
uso y de ingresos, los costes del equipamiento o los dispositivos de sustitucién, las
pretensiones de los seguros de terceros o los dafios de la propiedad que se produzcan
por la adquisicién o el empleo del producto o debido a una infraccién de la garantia
o del contrato, una negligencia, fallos en el producto u otras circunstancias juridicas o
legales, incluso si Promed tfenia conocimiento de la posibilidad de que se produjeran
dichos dafios. Promed no asume responsabilidad por los retrasos en la recepcion de las
prestaciones de garantia.

Por los posibles errores de traduccién, Promed no puede asumir ninguna responsabilidad.

Para que la garantia se tramite sin problemas, son imprescindibles los siguientes datos:

1. Ticket/confirmacién de compra original o sello del vendedor con la fecha de la compra
2. Defecto defectado

3. Denominacién del producto / modelo / nimero de serie y de lote



VOOR INGEBRUIKNAME

A. Stroomstekker
B. Deksel

C. Reinigingsbak
D. LCD-scherm

E. Aan/uitknop

F. Tijdkeuzeknop
G. Startknop

H. Niveau maximale inhoud
I. Reinigingsmand
J. Horlogehouder
K. CD/DVD-houder
L. Bithouder




BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT  Gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig bewaren!

A Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het apparaat de
eerste keer gebruikt.

Hartfelijk dank voor de aanschaf van de Promed UC-50 ultrasoon reiniger. Dit apparaat is
speciaal ontworpen en ervoor gemaakt om de kwaliteit van de ultrasone reiniging zeker te
stellen en kan zowel door gekwalificeerd personeel als door particulieren worden gebruikt,
na het lezen van deze handleiding. Dit apparaat is geschikt voor het reinigen van alle
voorwerpen die ulirasoon kunnen worden gereinigd. Wij als fabrikant kunnen op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade aan personen of voorwerpen
die voortvloeit uit het niet in acht nemen van de waarschuwingen in deze handleiding. Wij
wensen u veel plezier met uw nieuwe Promed UC-50. Hieronder willen wij u vertrouwd
maken met het apparaat. Lees a.u.b. voor het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing.

[TOESTELINFORMATIE / ACCESSOIRES ]

Controleer voor de ingebruikname de volledigheid van de levering en de correcte netspanning,
door te controleren, of de voor het apparaat benodigde netspanning (u kunt deze op het
typeplaatie vinden) met de plaatselijke levering overeenstemt (Bedrijfsspanning 230V~
aansluiting aan een volgens de normen geinstalleerd stopcontact met een voedingsspanning
van 230V~)
® De ultrasoon reiniger Promed UC-50 is met de meegeleverde reinigingshouders
vitermate geschikt voor het reinigen van alle voorwerpen die in een ultrasoon reiniger
mogen worden gereinigd.
e De Promed UC-50 kan ook worden gevuld met speciale, voor ultrasoon reinigen
goedgekeurde reinigings-/ontsmettingsoplossingen.
e De Promed UC-50 mag alleen door schoonwrijven worden ontsmet.
* Nadere informatie over geschikte ontsmettingsmiddelen en reinigingsproducten is te
verkrijgen bij Promed:
Voor het ontsmetten van het apparaat en de onderdelen:
Promed Pure ID (artikelnr. 330810)
Voor het ontsmetten van oppervlakken en het apparaat:
Promed Pure FD (artikelnr. 330815)
De bithouder (artikelnr. 198916) kunt u eventueel bij Promed nabestellen.
e Leveromvang: UC-50, Bithouder, CD/DVD-houder, Reinigingsmand, Horlogehouder



INGEBRUIKNAME VAN HET APPARAAT

A. Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt of het op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de aanwezige netspanning. Steek de stroomstekker (A) in het
stopcontact.

B. Open het apparaat door het deksel (B) naar boven te tillen.

C. Vul de reinigingsbak (C) tot het maximale niveau (H) met water of een goedgekeurde
reinigingsvloeistof.

D. Plaats het te reinigen voorwerp direct in de reinigingsmand (1) of gebruik een ervoor bestemde
houder (J - L) en doe het deksel (B) dicht.

E. Druk nu op de aan/uit-knop (E) om het apparaat aan te zetten.

F. Kies nu door indrukken van de tijdkeuzeknop (F) de gewenste reinigingstijd (1:30, 3:00,
4:30, 6:00, 7:30 minuten). De tijden worden weergegeven op het LCD-scherm (D).

G. Druk om het reinigingsproces te starten nu op de startknop (G). De geselecteerde reinigingstijd
telt nu terug en zodra de tijd verlopen is, stopt het apparaat automatisch.
H. Nu kunt u het deksel (B) weer opendoen en het gereinigde voorwerp eruit halen.

Bij storingen:

e Controleer of de netstroom correct is aangesloten.

e Controleer of de reinigingsbak (C) met vloeistof gevuld is.

e Controleer of de vloeistof in de reinigingsbak (€) het maximale niveau (H) niet overschrijdt.

* Neem als de problemen daarmee niet zijn opgelost onmiddellik contact op met uw
servicecenter.




TOEPASSINGEN

Met de ultrasoon reiniger Promed UC-50 kunt u de volgende voorwerpen reinigen:

®  Onderdelen van manicure-apparatuur: (slijpstenen, bits, gereedschap, etc.)

e Sieraden (kettingen, ringen, oorbellen, armbanden, etc.)

*  Metalen voorwerpen (horloges, munten, medailles, insignes, ventielen, onderdelen van
apparatuur, etc.)

* Kantoorartikelen (pennen, printkoppen, stempels, etc.)

® Hygiénische artikelen (fandenborstels, kunstgebitten, beugels, efc.)

De volgende voorwerpen mogen niet worden gereinigd met de Promed UC-50:
* hout

® echte parels

® lederwaren

* niet waterdichte horloges

e uurwerken

Reiniging van slijpstenen (bits): ]
ging iP (bits) , ‘\\‘\\\\ -
1. Plaats de bits in de bithouder (L) en plaats deze met de i /
reinigingsmand (I) in de met water of reinigingsviceistof
(bijv. Promed Pure ID (artikelnr. 330810)) gevulde
reinigingsbak (C).
2. Start het reinigingsproces, zoals boven beschreven.
3. Verwijder zodra het reinigingsproces voltooid is de
bithouder (L) en de reinigingsmand (1) en laat de bits
goed drogen.

Reiniging van gereedschap:

1. Leg het gereedschap in de reinigingsmand (1) en
plaats deze in de met water of reinigingsvloeistof
(bijv. Promed Pure ID (artikelnr. 330810)) gevulde
reinigingbak (C).

2. Start het reinigingsproces, zoals boven beschreven.
Verwijder zodra het reinigingsproces voltooid is de
reinigingsmand (I) en laat het gereedschap goed
drogen.




TOEPASSINGEN

Reiniging van sieraden:

1.

Leg de sieraden in de reinigingsmand (1) en plaats deze
in de met water gevulde reinigingbak (C).

Start het reinigingsproces, zoals boven beschreven.
Verwijder zodra het reinigingsproces voltooid is de
reinigingsmand (I) en droog de sieraden met een
schone, droge doek of.

Reiniging van horloges:

1.

Leg het horloge over de horlogehouder (J) plaats deze
met de reinigingsmand (I) in de met water gevulde
reinigingbak (C).

Start het reinigingsproces, zoals boven beschreven.
Verwijder zodra het reinigingsproces voltooid is de
horlogehouder (J) en de reinigingsmand (1) en droog
het horloge met een schone, droge doek af.

é Let op!

Alleen horloges die waterdicht zijn en zijn
voorzien van een metalen of plasfic armband
mogen met het apparaat worden gereinigd!

Reiniging van CD’s / DVD’s:

. Leg de CD / DVD op de CD/DVD-houder (K) en plaats

deze in de met water gevulde reinigingbak (C).

Start het reinigingsproces, zoals boven beschreven.
Verwijder zodra het reinigingsproces voltooid is de
CD/DVD-houder (K) en droog de CD / DVD met een
schone, droge doek af. U kunt 2 cd’s / dvd’s tegelijk

reinigen.




TOEPA VERZORGING VAN HET APPARAAT SSINGEN

A. Houd de reinigingsbak (€) voor zover mogelijk vrij van stof en reinigingsresten

B. Zorg ervoor dat het apparaat nooit zonder reinigingsvloeistof in de reinigingsbak (€) wordt
aangezet

C. Verwijder vuil van het apparaat met een met alcohol bevochtigde doek. Stuur het apparaat
als deze beschadigd is onmiddellijk ter reparatie.

[A VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN }

Voor ingebruikname a.u.b. nakomen:
Het apparaat nooit in direct contact met vuur , gas of zuurstof, alsmede hete voorwerpen zoals
bijv. kookplaten brengen.

Bij het gebruik a.u.b. nakomen:

A. Voeding van het apparaat: 230V~.

B. Zet het apparaat uit voordat u er een te reinigen voorwerp in plaatst.

C. Tref alle moge|i]ke voorzorgsmaotrege|en om ervoor te zorgen dat het apparaat niet valt of
op andere wijze beschadigd raakt.

D. Laat het apparaat in geval van problemen meteen repareren.

E. Zet het apparaat niet aan als het deksel (B) open staat.

F. Zet het apparaat niet aan als er zich geen vloeistof in de reinigingsbak (C) bevindt.

G. Zet het apparaat niet aan als het tot boven het maximale niveau (H) is gevuld.

H. Alleen voor huishoudelijk gebruik.

I. In geval van gebruik van het apparaat in de buurt van kinderen is nauwgezet toezicht een
noodzakelijke voorwaarde.

/\ GEvaar!
. Het apparaat nooit in een natte of vochtige omgeving
plaatsen of gebruiken.

® Raak het apparaat nooit met natte handen aan.
e Gebruik het apparaat alleen met de voorgeschreven netspanning.



/\  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

A WAARSCHUWING!

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Laat het apparaat nooit zonder toezicht, indien kinderen of in de omgang met het apparaat
onbedreven personen zich in de buurt van het apparaat bevinden.

Gebruik het apparaat alleen voor toepassingen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde opzetstukken en accessoires.

Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke,
sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en kennis gebruikt worden,
indien ze onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon staan of
van deze persoon een uitvoerige instructie aangaande het gebruik van het toestel hebben
ontvangen op een dergelijke wijze dat ze de ermee gepaard gaande gevaren begrijpen.
Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen, hier bestaat verstikkingsgevaar.
Een elekirisch apparaat is geen kinderspeelgoed. Kinderen kunnen de gevaren, die bij
de omgang met elekirische apparaten kunnen ontstaan, niet herkennen. Het apparaat
daarom buiten de reikwijdte van kinderen gebruiken en bewaren.

Het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open gasvlammen neerzetten
of gebruiken, opdat de kast niet smelt.

Het apparaat nooit met water in verbinding brengen. Voor het schoonmaken van het
apparaat een vochtige doek gebruiken. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Het apparaat nooit aan de kabel dragen of trekken. Trek de kabel aan de stekker en nooit
aan de kabel vit het stopcontact.

De netkabel niet over scherpe kanten trekken of vastklemmen, niet naar beneden laten
hangen en niet boven hete voorwerpen (bijv. kookplaten) of open vlammen leggen of
hangen, alsmede tegen hitte of olie beschermen.

Verlengsnoer alleen dan gebruiken, als deze van te voren op zijn onberispelijke staat is
gecontroleerd.

Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, dient dit om gevaar te voorkomen door de
fabrikant, de klantenservice of een soortgelijk gekwalificeerde persoon te worden vervangen.
Bewaar het apparaat niet in de buurt van een wasbak of badkuip, omdat anders het
gevaar bestaat, dat het in de wasbak of de badkuip kan vallen of wordt getrokken.

IT




AFVALVERWIJDERING

Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen moeten milieuvriendelijk worden

verwijderd.
Alleen voor EU-landen:

Gooi elekirische gereedschappen niet bij het huisvuill In overeenstemming met de
Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de omzetting naar nationaal recht moeten afgedankte elekirische
r— gereedschappen apart van elkaar worden verzameld en milieuvriendelijk worden
verwijderd.
Binnen de EU duidt dit symbool aan, dat dit product niet via het normale huisvuil mag worden
verwijderd. Afgedankte apparaten bevatten kostbare recyclebare materialen, die hergebruikt
moeten worden, om het milieu c.q. de gezondheid niet door ongecontroleerde vuilverwijdering
schade te berokkenen. Verwijder afgedankt apparaten daarom a.u.b. via een daarvoor bestemd
verzamelsysteem of stuur het apparaat voor de verwijdering terug naar de verkoopplek. Deze zal
het apparaat dan laten verwijderen.

[GARANTIEBEPALINGEN }

It product werd met de grootste zorgvuldigheid vervaardigd en voér verlaten van de fabriek

nauwlettend gecontroleerd. Derhalve verstrekken wij op dit product een garantie van 24 maanden

vanaf de datum van aankoop. Promed-producten beantwoorden aan hun beschrijving en de
desbetreffende specificaties; het is uw verantwoordelijkheid, ervoor te zorgen dat de producten die

u koopt, voorzien zijn voor het gebruik dat u op het oog hebit.

* Bij aantoonbare materiaal- en/of fabricagefouten die bij beoogd gebruik optreden en tijdens
de garantieperiode opgemerkt worden, vervangen wij binnen de garantieperiode kosteloos
alle gebrekkige onderdelen van het product, met inbegrip van het aandeel aan loonkosten voor
de garantiereparaties.

¢ De garantie omvat niet:

e de normale slijtage van het product

e gebreken die door het transport of de opslag van het product veroorzaakt worden

e gebreken of beschadigingen die door niet beoogd gebruik of gebrekkig onderhoud
veroorzaakt worden
schade door toedoen van het niet naleven van de instructies in de bedieningshandleiding
schade door toedoen van aanpassingen aan het product die niet door Promed
vitgevoerd werden

®  beschadigingen door scherpe voorwerpen, ten gevolge van wringen, verbuigen, vallen, een
abnormale botsing of overige handelingen die buiten de adequate controle van Promed
liggen.

e  Slijfageonderdelen (bv. bewegende onderdelen zoals kogellagers, Motoren,
motorkoolborstels, enz., afsluitingen) zijn algemeen van de garantie vitgesloten.

¢ Een aanspraak op garantie kan niet geldend worden gemaakt indien:
®  het product niet in zijn originele verpakking of een geschikte veilige verpakking wordt

teruggestuurd;
*  hetproductdooreenanderepersoonofeenonderneming, uitgezonderd Promedofeendoor



GARANTIEBEPALINGEN

Promed geautoriseerde handelaar, aangepast of gerepareerd werd;

®  het product met niet door Promed goedgekeurde vervangingsonderdelen gerepareerd
werd;

®  het serienummer / lotnummer van het product verwijderd, gewist, gewijzigd of
onleesbaar gemaakt werd.

*  Om hygiénische redenen moeten producten die aan rechtstreeks lichaamscontact of contact met
lichaamsvloeistoffen (bv. bloed) blootgesteld zijn, voér het terugsturen in een extra kunststoffen
zak verpakt worden. In deze gevallen moet in het pakket of de begeleidende papieren een
speciale verwijzing naar deze omstandigheid worden opgenomen.

* Voor tijdens de garantieperiode gerepareerde componenten of vervangen producten wordt de
garantie enkel voor de resterende garantieperiode verstrekt, vooropgesteld dat deze vervanging
of reparatie door Promed of een door Promed geautoriseerde handelaar uitgevoerd werd.

* De garantieperiode begint op de dag van aankoop. Garantieaanspraken moeten binnen de
garantieperiode geldend gemaakt worden. Met na het verstrijken van de garantieperiode
optredende reclamaties kan geen rekening gehouden worden.

* De garantie treedt in het kader van de onderhavige garantievoorwaarden slechts in werking
indien de aankoopdatum middels een aankoopbewijs of iets vergelijkbaars aangetoond wordt.

® Technische en optische wijzigingen, alsmede wijzigingen aan de uitrusting zijn voorbehouden!

* Deze garantie is enkel rechtsgeldig en toepasbaar in het land waarin het product door de eerste
koper verworven werd, vooropgesteld dat het de bedoeling van Promed was, dat het product
voor verkoop in dit land aangeboden wordt. Deze garantie is eveneens in elk land in de
Europese Economische Ruimte toepasbaar waarin Promed over een geautoriseerde importeur
of een verkooppartner beschikt. Naargelang van het desbetreffende land kunnen bijzondere
en afwijkende garanties en waarborgen op grond van de telkenmale toepasbare wetgeving
aan de orde zijn. Deze rechtsvoorschriffen worden door de onderhavige garantiebepalingen
noch vuitgesloten, noch beperkt. Voor zover door nationaal recht toegestaan, wordt de
garantieperiode door een volgende herverkoop, reparatie of vervanging van het product niet
verlengd of vernieuwd, noch komt ze anderszins in het gedrang.

* De bepalingen van het VN*koopverdrag worden niet toegepast.

e De wettelijke garantieplicht van de verkoper blijft door onze garantiebepalingen onaangetast.

® In de grootste mogelike mate krachtens de toepasbare dwingende wetgeving vormen de
onderhavige garantiebepalingen uw enige en uitsluitende rechtsmiddel en gelden zij in stede van
alle overige uitdrukkelijke of geimpliceerde garantiebepalingen. Promed is niet aansprakelijk
voor ongewone, terloops ontstane, boete- of gevolgschade, met inbegrip van, doch niet
beperkt tot, winstderving, genotsderving, inkomstenverlies, kosten voor vervangingsuitrusting
of -inrichtingen, verzekeringsaanspraken door derden, eigendomsschennissen die aan het
verwerven of gebruik van het product ontspruiten of wegens een garantie-inbreuk, contractbreuk,
nalatigheid, productfouten of andere gerechtelijke of wettelijke omstandigheden ontstaan,
ook indien Promed weet had van de mogelijkheid van dergelijke schade. Promed is niet
aansprakelijk voor een vertraging bij het doen van een beroep op de garantieverstrekkingen.

*  Voor eventuele vertaalfouten kan Promed niet aansprakelijk gesteld worden.

Voor een vlekkeloze verwerking zijn de volgende opgaven onontbeerlijk:

1. Oorspronkelijk aankoopbewijs/kwitantie of handelaarsstempel met aankoopdatum
2. Vastgesteld gebrek

3. Productomschrijving / type / serie- / batchnummer

IT




.D,O BBEOAEHNA NPUBOPA B 3KCMNNYATALUIO

. LLivexep cetesoro kabens

. XKK-moHutop

. KHorika nycka
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3aLmTHBIA KOXYX

Emkoctb AN OYUCTKH

KHonka BktoueHus B ceTb

KHorka biGopa BpemeHm

. OTMeTKa MaKCMMAnbHOIO KOAMYECTBA 3anonHsawero pewecrtsa

PewéTuaras ecTaska ans ouncTkm
[epxartens gns yacos
Hepxarens gns auckos CD / DVD

[epxarens s HOKOHEYHUKOB MHCTPYMEHTA




OnNUCAHUE YCTPOMCTBA CoxpaHsiiTe, NOXANYNCTA, UHCTPYKLMIO GepexHol

A\

Braronapum 3a nokynky npubopa ynstpassykoeoit ounctk Promed UC-50. Stor npubop CKOHCTPYWpOBGH

[lo nepBoro 1cnonb3oBaHWs NPMGOPA BHUMATENBHO NPOYUTAMTE MHCTPYKLMIO MO MPUMEHEHMIO.

M BBIMYLLEH CMELMAITBHO C LIEMbIO FAPAHTMPOBATL KAYECTBO MPW MPOBEAEHMM YSIbTDU3BYKOBOM OUMCTKM, MOSTOMY
OH MOXET MCrMOSb30BATLCA KAK KBASIMULIMPOBAHHBIMM CMIELMANMCTOMM, TOK M OBbIYHBIMA NOTPEBUTENAMU MO
NPOYTEHNM IOHHOTO PYKOBOACTBA MO SKCMTyaTaLMM. [laHHbIM MPUMBOP NPEIHA3HAYEH 1t OYMCTKU BCEX MPEIMETOB,
MPEyCMOTPEHHBIX [If1sl OYMCTKM B MPUMBOPAX YSILTPA3BYKOBOM OUUCTKM. M3roTosiTens Mprbopa Hi B koem Cliyuae He
HECET OTBETCTBEHHOCTM 301 TPGBMBI M PAHEHMS,, MPMUMHEHHBIE NIMLIOM, MM 30 YLLIEPD, HOHECEHHBIA MPEIMETOM, NPK
HECOBIIoNEHNM AAHHOTO PYKOBOACTBA.

Xenaem MHoro pagocti npu nonbzoeanuu Bawmm Hoebim npubopom Promed UC-50. B pansheiwem
Mbl XOTUM 03HaKOMHTL Bac ¢ npubopom. o nepeoro Mcnonb3oBaHus npubopa BHUMATENBHO NPOYUTAITE

MHCTPYKUUIO NO NPUMEHEHMIO.

MUHooPMAUMS O NPUBOPE / OCHALLEHMUE

Moxanyicta, nposepbTe A0 BBEAEHWS NPMOOPA B SKCMYATALMIO MOSHOTY KOMMNEKTauMM W ybeautecs
B TOM, 4TO Yyka3aHHoe Ha npubope HanpsxeHue (ykasbiBaercs Ha Tabnuuke ¢ 06O3HAuEHMEM
mopenn npubopa) COOTBETCTBYET HAMPSKEHWIO B MeCTHOM ceti (pabouee Hanpsxenne 230B™ -
NOAKIIOYEHNE YEPE3 YCTAHOBIEHHYIO B COOTBETCTBUM C MPEANMCAHUAMM PO3ETKY C HAMPSKEHMEM MUTAHMS
230B 7)

*  Otor npubop ynbTpassykosoit ounctkn Promed UC-50 c noctaensembimm Bmecte ¢ mpuGopom
AEPXATENsIMU NPEKPACHO MOAXOAUT AN OYUCTKM BCEX MPEAMETOB, MPEAYCMOTPEHHBIX K OYMCTKE B
npnbopax AAHHOro TMNA.

* Promed UC-50 moxeT TaKxXe HOAMOMHATLCH CMELMANbHbIMM, AOMYLLEHHbIMM ANS UCMONb3OBAHUS B
NprBopax ynbTpa3ByKOBOM OYUCTKH, AE3UHPEKLMOHHBIMU M YUCTSLLUMMA CPEACTBAMM.

* PexkomeHmyem npoeoauTh peamHdekumio npubopa Promed UC-50 Ttonbko nocpepctsom
NPOTUPAHMS.

*  Uudpopmaumio 0 Nopxopswmx Ae3MHGULMPYIOWMX CPEACTBAX, A TAKXKE O MPUrOAHbIX MPOAYKTAX
ANS OYUCTKW MHCTPYMEHTOB U LNUGOBANbHLIX HACOROK Bbl MoxeTe nonyuuts Ha dupme Promed:
[ns npoeepieHms Ae3MHPEKLMM UHCTPYMEHTOB M WAMPOBANbHBIX
HACARoK:

Promed Pure ID (Apt.-N2 330810)
[ns ne3anHpH3npoBaH1s NoBepxHOCTEN M NPUBOPOB:
Promed Pure FD (Apt.-N2 330815)
Mpu HeobxoaMMOcCTH Bbl MOXeTe AOKYNUTL AepXaTeNb AN HAKO HEYHUKOB MHCTPYMEHTA
(Apt.-N2 198916) Ha pupme Promed.
*  O61bém nocraeku: UC-50, [epxarens ans HakoHeuHmKoB WHCTpymenTa, Lepxarens ans auckos CD /

DVD, Pewéryaras Bcraska aist oumcTku, Jepskarens ans 4acos.
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Beon NPUBOPA B 3KCMAYATALMIO

G.

H.

Mepen BkmoueHnem npubopa ybeputecb B TOM, 4TO YKA3GHHOE Ha npubope HanpsxeHue
COOTBETCTBYET HAMPSXEHUIO B MECTHOM 3nekTpoceTu. BerassTe wrekep cetesoro kabens (A) B posetky.
Orkpoiite npubop, NOAHSB BBEPX 30LUMTHBIM KOXYX (B).

Hanonxute émkocts anst ounctkm (C) 4O OTMETKM MOKCMMAMBHOTO KOMMYECTBA 3AMOSHSIOWErO BELLECTBA
(H) Bogo# 1nm ogHUM 13 BOMYLLEHHBIX K UCMOb3OBAHMIO PACTBOPOB ff1st OYMCTKM.

lMonoxute npepMmer, KOTOPbIA CledyeT OYUCTUTb, NGO HEMOCPEACTBEHHO B PELLETYATYIO BCTABKY
ans ounctku (1), nubo mcnonbayite npeaycMoTpeHHsIM ans atoro aepxatens (J - L), u satem sakpoiite
3aWMTHBIA KoXyX (B).

[lns skntoueHms npMBopa HOXMMTE HA KHOMKY BKoYeHHs B ceTs (E).

Haxatem Ha kHonky seiGopa spemenn (F) Buibepute Teneps xenaemoe spems oumctkm (1:30, 3:00,
4:30, 6:00, 7:30 muHyT). Bpems nokasbisaetcs Ha XXK-morutope (D).

EANER

[na sanycka npouecca OuMCTKM HaxmuTe Tenepb Ha kHomnky nycka (G). Tenepb BbibparHoe
BPEMSI OYMCTKM OTCYMTBIBAETCS B OBPATHOM HAMPABNEHMM; KAK TOMbKO BPEMS MCTEKNO, npubop
OBTOMOTMYECKM OCTAHABIMBAETCS.

Tenepb Bbl MoxeTe cHOBA CHATb 3aLLUMTHBIN KOXYX (B) 1 onsTb BbIHYTS OuMLLGEMbIN NpeamerT.

Mpu HenpasunbHOM cpabaTbiBaHUM:

lMepenposepbTe NOAAYY 3NEKTPONUTAHMS.

lMpoBepbTe, eCTb M XMAKOCTb B EMKOCTH Ans oumncTkm (C).

lMpoBepbTe, He NPEBLILLIAET M XMAKOCTb B EMKOCTH s o4nCTKH (C) OTMETKM MOKCMMANBHOMO KOAMYECTBa
ans sanonHsioltero selectsa (H).

Ecnu npoBnembl Tem cambim eLug He YCTpaHeHb!, HE3OMETUTENBHO OBPATUTECH B CEPBMCHBIN LEHTP.



MMPUMEPLI UICMOMNb3OBAHMS MPUBOPA

C nomolusio npubopa ynstpaseykosoit ounctku Promed UC-50 Bl MoxeTe oCyLecTBRsT: YMCTKY CrepytoLLmx

npeamMeTos:

O60pyAoBaHMe CNeuManicTos Mo POCMUCH HOTTed: (WwnuposanbHble HACAAKM / HOKOHEYHMKM
MHCTPYMEHTOB, MHCTPYMEHTbI 1 T. A.)

Ykpatiuenus (oxepenss, konbLa, cepbri, GpacneTs, uenu u T. 4.)

Metannuyeckne npeameTsl (4ach, MOHETb, MERANM, 3HOKM OTAWYMS, KNANAHbI/BEHTUNM, AeTanM
npubopos U T. 4.)

KaHuensipckue usnenus (nepbs, WApHKOBbIE py4YkH, POPCYHKM MPUHTEPOB, WTEMMENM C NOAMMCHIO W
T. A.)

M3penns caHUTapHO-TUrMEHMYECKOro NPUMEHeHHS (3yBHble WETKH, 3yBHble NpoTessl, 3yGHbie ckobku
Ut A

CreytoLupe NpenmeTsl HeMb3s OUMLLIATL C TomoLLbio Nprbopa Promed UC-50:

OuucTia WinpoBaANbHLEIX HACAROK (HOKOHEUHNKOB
MHCTPYMEHTOB):
1.

OuncTka MHCTPYMEHTOB:

Ouumcrka

Mapenus u3 nepesa

HarypanbHbii xemuyr

M3penms us koxu

He sBnsioLyecst BOAOHENPOHULAEMbIMU YaCI

Yacosble MEXAHW3MbI

MoMmecTHTe HOKOHEUYHWMKM MHCTPYMEHTOB B Aepxatens (L)
YCTQHOBMTE €ro BMECTe C PelléTHaTOM BCTABKOM 1S OYMUCTKM
() B 3anonHeHHylo BOAOM WM PACTBOPOM ANiSi OHYMCTKM
(hanpumep, Promed Pure ID (Apt.-N2 330810)) émkocts

oumctkm (C).

CrapTy#tTe NpOLECC OYMCTKM COMACHO OMUCAHMIO BbILE.

Mo OKOHYGHWMM MPOLECCa OYMCTKM BbIHBTE AEpXaTenb s
HOKOHeuHMKoB WHcTpymenTa (L) u  pewéruatyio Bctaeky
ana ounctkm () M Kak cregyeT npocywnTe HAKOHEYHWKM
MHCTPYMEHTOB.

MoMeCTHTE MHCTPYMEHTBI B PELUETYATYIO BCTABKY A1Sl O4UCTKM
(I) v nomecTuTe €8 B 3aNONHEHHYIO BOAOM MW PACTBOPOM anis
ounctkn (Hanpumep, Promed Pure ID (Apt.-N2 330810))
émkocTb ans oumctkn (C).

CrapTyiiTe NpoLecc OYMCTKM COFACHO OMMCaHMIO Bhiwe. o
OKOHYQHMM MPOLLECCA OYUCTKM BhIHBTE peluétdaTyio scrasky (1)
M KOK CieflyeT NPOCYLUMTE MHCTPYMEHTS.
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[MPUMEPBI UICMONB3OBAHMS MPUBOPA

YKPOLUEHUIA:

1. Tlonoxute yKpalleHus B peéTiaTyio BCTABKY A5 O4UCTKM
(I) v nocTaebTe €& B HANONHEHHYIO BOAOH BMKOCTb 1Sl OYUCTKM
(C).
Crapryiite NpoLEecc OYMCTKM COMIACHO OMUCAHMIO BbILLIE.

3. Tlo OKOHYGHMM MPOLECCA OYUCTKM BbiHbTE PELLETHATYIO
BCTABKY Ans ouncTkm (l) M npocywmre ykpaweHms ncTon 1

CYXOM TKAHbIO.

Ouucrka yacos:

1. Tlonoxwre yackl Ha pepxarens gna yacos (J) u noctasste ero
BMeCTe C peléTiaTol BcTaekol ans oumnctky (I) B HanonHeHHyio
BOLOW EMKOCTb /11 O4YMCTKM (C)

CrapTyifTe NpOLECC OYNUCTKU COMNACHO OMUCAHHOMY BbILLE.

3. Korma npouecc ouMCTKM 3QKOHYEH, BbiHbTE AepXATenb Anis
yacos (J) u pewétyaryio scraeky ans ounctku (I) u Hacyxo
NPOTPUTE HACHI YACTOM M CYXOM TKAHBIO.

YkasaHus!
C noMoLLO MpHBOPa CrefyeT NPOBOATL YKCTKY TOMBKO SiB-
NISIOLLXCS BOLOHEMPOHMULIOEMBIMI HOCOB, OfIMH MMEIOLLMX

METAIMYECKOTO UK MIACTMACCOBOro 6pocneTo!

OuuncTka KOMNAKT-AUCKOB / LMpPOBLIX BUAEOANCKOB:

1. Bcraeste komnakT-guck / DVD B gepxatens CD / DVD (K) u
NOMECTUTE ero B 8MKOCTb [l OYMCTKM, HAMOSHEHHYIO BOAOM
(C).

CrapTyiitTe NPOLECC OYMCTKM COTIACHO OMMUCAHMIO BbILLE.

3. Korma npouecc OYMCTKM 3QKOHYEH, BbIHLTE AEpPXATenb
komnakT-puckos / undpossix suaeoamckos (K) u nporpure
anck CD / DVD umcToit 1 cyxolt Tkakbio. Bbl MoxeTe nposoauTs

ouMCTKY opHoBpemeHHo aByx anckos CD / DVD.




UHcTPYKUMM NO yxoay

Copepxute mkoctb ans ounctku (C) no Mepe BO3MOXHOCTM B uncToM, 6e3 nbinu M Hanéta mau
OTIOXEHWUM, COCTOSIHMM.

ObpawaiTe BHUMAHWE Ha TO, 4TOBbI NPUEOP HE BKMIOYANCS B CETb MPU OTCYTCTBMM XMAKOCTH B
&mkoctn ans ounctku (C).

YaansiTte 3arpsasHeHus npubopa yBAGXHEHHOW ankoronem Tkawbio. Ecnn npubop nospexaéH,
HE3OMEANUTENbHO MOLAUTE Er0 B PEMOHT.

A MPEANUCAHMSA MO TEXHUKE BE3ONACHOCTU

o Hauana skcnnyarauum npubopa cobniopaiite cneaylowme npasuna:

M3beraiite BCAYeCckmx KOHTAKTOB I'Ipl460pC| C OI'HéM, I'(]3006pC|3HbIMM BELECTBAMMU, KUCNIOPOAOM, a TAKXKE C

ropavMmm NnpeaMeTamu, Kak, Hanp. HarpeBaTeIbHbIMU SNEMEHTAMU SNEKTPOMIINTLI.

Moxanyiicra, cobniopaiTe cneayroLME NONOXEHNS MPU UCMONb3OBAHUM:

>

emmonw®

Hanpsixexuem nutarus npubopa: 230B ™.

Boiknioyaiite npubop A0 TOro KOK NOAOXMTb B HErO NPEAMEThI, KOTOPbIE CIERYeT O4UCTMTL.
MpumuTe BCE BO3MOXHbIE MEpbI C TeM, 4ToBbl nprbBop He NOAAN MK HE NOBPEXAANCS MHBIM OBPA3OM.
Ecnu BosHuknu npobnemsl ¢ NpuBOPOM, HE3AMEASUTENBHO MOLUTE Er0 B PEMOHT.

He Bknioyaitte npubop npu OTKpbITOM 3aLUMTHOM Koxyxe (B).

He skniouaitte npubop, ecnn émkocts anst ounctku (C) He 3anonHeHa XMakocTbio.

He Bkniouaiite npubop NpW NpeBbILLEHMM XMAKOCTHIO OTMETKM MOKCMMANBHOMO KOMWMYECTBa
sanonusiowero sewectaa (H).

I'Ipe,uHoaHoqu JIAWb Ong JOMALWHEro MCnosb30BAHKS.

Mpu ncronb3oeaHMK NpUbOPa B NPUCYTCTBIM AeTer TpebyeTcs 0cobbii HOA3oP.

A OMNACHOCTb!

. @ Mprbop HM B KOEM ClyYaE HE MOMELLATL B MOKPYIO WIIM BO BIGXKHYIO CPELY.

MaberaiTe NpuKOCHOBEHHS K TPUBOPY MOKPbIMM PYKAMM.
Mprbop NOAXOAMT TONMBKO AN WCMONb3OBAHMSA OT CETM MUTAHWS C YKO3QHHBIM HAMPSXEHUEM

nepemMeHHOoro Toka.
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A MPENYMPEXAEHME!

[leTsam He paspeluaeTcs MrpaTh ¢ 3TMM TPMBOPOM.

He octaensitte npubop 6e3 NpUCMOTPA B MPUCYTCTBMM AETEM MM MPOYUX HEOMBITHBIX JIMLL
Mcnonbayiite npuGop MCKIOYUTENBHO B LIEASIX, OMMCAHHBIX B AAHHOM MHCTPYKLMK MO MPUMEHEHMIO.
Hukoraa He Mcnonbayitte npubop B ciyyasx NoBpexaeHus ceTesoro kabens, ecnv npubop noaseprancs
NAAEHHIO MK HA HEro MoNand BOAQA.

StoT nprbop MOXeT UCMONb30BATLCS AETbMM B BO3PACTE CTApLUE 8 NET M NMLAMM C OFPAHMYEHHBIMM
bUINYECKNMM, CEHCOPHBIMU UM YMCTBEHHBIMW CMOCOBHOCTAMM MM He OBNAAAIOLLMMA FOCTATONHBIM
OMBITOM U YMEHWEM TOLKO MPH YCIOBHH, YTO OHM HOXOAATCS MOA TPUCMOTPOM JTUL, OTBETCTBEHHOTO 3
1x 6e30MaCHOCTb, MM 3TO AMLO NOAPOGHO MPOMHCTPYKTUPOBANO MO MCMONL30BAHMIO 3Toro npubopa
TAKMM OBPA3OM, YTO OHM OCO3HAIOT CBA3AHHbIE C STUM ONACHOCTH.

Hukoraa He no3sonaiTe AETAM UrPATL C YNAKOBOYHbIM MATEPUAIOM, MOCKOMbKY CYLLECTBYET ONACHOCTD
yAyLWweHns.

Snektponpubop — He UrpyLuka ans aeteit. [leTsim HeBe[OMA NOTEHLMANBHAS ONACHOCTb, BO3HUKAIOLLAS
npu obpalennn ¢ anektponpubopamu. MNpubop nosTomy crnegyer MCNONb3OBATH M XPAHWTbL B
HE[OCTYMHLIX ANS AETE MECTaX.

Mp1bop He cnemyeT CTABUTL HA FOPSAYME NOBEPXHOCTH MITM MOAHOCHTL BAM3KO K OTKPLITOMY MAGMEHH,
4TOBbI MAACTMACCOBBIN KOPMYC NPMBOPA He PachNaBMACS.

Cnepyet n3beratb ntobbix KOHTAKTOB NpUGOpPaA ¢ Bopoi. Mcnonbaosats ans 04UCTKM NpUBOPA BAAXHYIO
BeToLLb. He 1cnonb3osats npu 5TOM HUKAKMX PACTBOPSIOLLMX BELLECTB.

Mp1Bop He NEePeHOCHTb C MECTA HA MECTO WM He TaHYTb 3a ceTeBoit kabenb. Buinumaiite kabenb 13
PO3€TKM 34 LITENCENbHYIO BUIKY — O He 3a Cam kaberb.

CeteBol kabenb He NEPETArMBATL Yepe3 OCTPbIE KPOMKM MAM Yribl M HE 3QKMMATb, HE AOMyCKaTb
CBUCAHMA kabens Hap, ropAYMMM NPEAMETAMH (HanpUMep, Hap KOMPOPKAMM MAKTLI), He UCONB30BATH
ero BONM3K OTKPLITOrO MAAMEHM, O TAKXKE 3QXMLLATb OT Neperpesa M NONAAAHMS HA HEro MACAAHBIX
6pbiar.

Mcnonb3osats yasmHuTenu kabens nub B Cliy4asix, ecnm Bl yBepeHb! B 6e3ynpeyHOCTi MX COCTORHMS.
Ecnu nposop ans npucoepmHeHns npubopa K CeTM NOBPEXAEH, OH AONMXeH ObiTb 3aMeHEH
NPeanpUATUEM-M3FOTOBHUTENEM MW €0 CEPBMCHON CYXGOM MnM APYTMM KBATMULMPOBAHHBIM
NEepPCOHANOM BO M36eXaHMEe OMACHOCTH, CBA3AHHOMN C UCMOb30BAHMEM 3EKTPOSIHEPTMM.

He xpaHuTe npnbop B6nM3M yMBIBANLHUKG MM BAHHI, TOK KK CYLLECTBYET ONACHOCTb TOro, 4T Npubop

MOXET YyNnacTb Uin 6bITh 3ATAHYT B PAKOBMHY UITA BAHHY.




Ytunusaumsg

DNeKTPOMHCTPYMEHTbI, APMATYpd M YNAKOBKA [OSKHbI  ObiTb  YTUIM3MPOBAHBI HE  3QrPA3HSIOLMM
OKPYXQIOLLYIO cpefly CnocoboMm.
ans crpaH EC:

He sbibpacbiBaiite anektponpubopbl B KOHTeHHepbl ¢ pomawum Mycopom! CornacHo

avpexktveam 2012/19/EC 06 anekTpo- M 3neKTPOHHLIX MPUBOPAX M MPETBOPEHUIO WX B
I HOLMOHABHOE NPABO He rofiHble Goree K ynoTpebnenmio snekTponprbopbl SOSKHb! AOMXHbI ObiTb

cOBpaHbl OTAENBHO M YTUNU3UPOBAHBI HE 3ArPA3HIIOLLMM OKPYXAIOLLYIO Cpedy CNOCOBOM.
B npenenax EC 1ot cimeon ykasbiBaeT Ha To, YTO M3fenMe Henb3s BbIBPACHIBATL BMECTE C AOMALLHMM Mycopom. Crapble
MPMBOPLI COREPXAT LEHHbIE MATEPHQITBI, MOMIOAHbIE A5t BTOPHYHON NMEpepaboTKy, KOTOpbIE ClIETyET NOFBEPTHYTH MOBTOPHOMY
MCMONb3OBAHMIO TOKMM OBPA3OM, YTOBbI HE 30rPS3HATb OKPYXGIOLYIO CPESY MM HE HOHOCHTL YLIEpba YenoBEeYeckoMy
3[0POBIO HEMPOBEPEHHOM YTUIM3aLel. [osToMy ciaBaiTe CTapble NPUBOpPBI Ha BTOPMUHYIO NepepaboTKy B NOAXOAALMX 4
1151 5TOT0 COOPHBIX MyHKTAX I OTCHIAITE MPHUBOP € LIEMbIO YTHM3ALMN OTXOFOB B TOPIOBBIN MYHKT, B KOTOPOM Bbl kynniin npubop.

FAPAHTUMAHBIE YCNIYTH

STOT NPOAYKT BblN MTOTOBMIEH CO BCEM TLLATESLHOCTBIO, M MPEXAE HYEM MOKMHYTb 30BOZ, MPOLUEN TLIATENbHYIO
npoBepky. [103TOMy HQ STOT MPOAYKT Mbl MPEAOCTABIINEM FAPAHTMIO CPOKOM HA 24 MeCsiLId C MOMEHTA MOKYTIKM.
Mpoayktsl komnanm Promed oteeuator ux onvcanmsim 1 cootsetcrayiolmm creumdbmkaumsm; Ha Bac nexur

OTBETCTBEHHOCTb YCTAHOBMTb, COOTBETCTBYIOT /I MPOAYKTHI, KOTopble Bbl nprobpetaete, npepycmotperHoi Bamu

LieM UCMONb30BAHMS.

* B cnyuae Hanuums fokasyemsix aedekTos MaTeprana u/unm 3aBoAckMX AedeKTOB, KOTOpbIE BO3HUKAIOT BO
BPEMS NPUMEHEHMS MPOLYKTA B COOTBETCTBIU C UHCTPYKLIMEN, U KOTOPbIE OBHAPYXMBAIOTCS BO BPEMS AEMCTBMS!
TOPQHTUM, Mbl B TEYEHUE TAPAHTUMHOMO CPOKA BGE3BO3ME3THO OCYLLECTBIIEM 30MEHY BCEX HEMCTPOBHBIX
AeTanem NpoayKTa, BKIIOYAS BO3MELLEHWE JONW PACXOAOB HA 3aPABOTHYIO MAATY 30 FAPAHTUIAHBIA PEMOHT.

* [apaHTVa He pacNpoCTPaHSeTcs Ha:

. HOPMAIbHBIM M3HOC NPOAYKTA,

. HEOCTATKM, KOTOPbIE BO3HUKAIOT B PE3YIbTATE TPAHCMOPTUPOBKM MITM XPAHEHMS NPOAYKTA,

. DedeKTbl UM MOBPEXAEHMS, KOTOPble BO3HMKAIOT M3-30 HEHOJIEXALLETO WCMONb30BAHMS MM
HELOCTATOYHOTO TEXHUYECKOTO OBCIYXMBAHMS,

. NOBPEXAEHMS! MO MPUYMHE HECOBMIOAEHNS YKA3AHMI MHCTPYKLIMM MO SKCMYaTaLMM,

. NOBPEXAEHMS MO MPUUYMHE BHECEHHMS M3MEHEHWIM B MPOLYKT, KOTOPbIE bl BEINOMHEHbI HE KOMMAHMEN

Promed.

. NOBPEXAEHMS OCTPLIMM MPEAMETAMM, B PE3YNLTATE KPYHEHHsI, OKATHS, NAAEHMS, HEOBbIYHOTO TONYKA
WIIA MHBIX EFCTBMH, KOTOPbIE HOXOMSTCS BHE PA3YMHOTO KOHTPONS €O cTopoHs! komnanmi Promed.

. BbICTPOM3HALLMBAIOLLMECS AETANM (HANPHUMEP, MOABUKHBIE YOCTH, TAKME KOK LUIAPHKOBbIE NOALIMIHMKH

W T. ., 3ACTEXKH) B MPMHLMME HE OXBATHIBAKOTCS FAPAHTMEN.
* TapaHTuiiHoe TpeboBAHUE HE PUCCMATPUBAETCS, ECIN:

. NPOAYKT BO3BPALLAETCS HE B CBOEM OPUIMHAMBHOM YNOAKOBKE Wik HE B COOTBETCTBYIOLLEH 6e30nacHoM
YNOKOBKE,

. OH Bbit M3MEHEH [PYTUM IMLOM WM MpeanpusTMem, 3a mckriouermrem komnarn Promed v
NpoAdewad, aBTop13mMpoBaHHoro komnakueii Promed;

. PEMOHT NpoAyKTa BbiN NPOM3BEAEH C MCMONb3OBAHMEM 3AMACHBIX YACTEMN, HE PA3PELIEHHBIX

komnanuer Promed; ynanewn, [leurateny, yronbHble WeTKM ABMraTens, CTEpT, M3MEHEH WM
CAenaH Hepa3bopUMBLIM CEPHIHBINA HOMep / HOMEP NAPTMM NPOAYKTA.
* Ha OCHOBGHMM COHMTAPHBIX HOPM MPOMYKThl, KOTOpble MOABEPTaNMCL MPSMOMY KOHTOKTY C TEJIOM WM
KOHTOKTY C BMONOMMYECKMMM XMEKOCTAMM (HaMpUMeEp, KPOBb), Nepes, OTNPABKOM AOMXHbI BbiTb YNAKOBAHbI
B CMELabHbINA NIACTMKOBLIM MAKET. B 31X cryyasx B nakeTe mim B CONPOBOAUTENbHBIX AOKYMEHTAX AOMKHA
HOAXOAMTLCS CMELMAbHAS MOMETKA C YKA3QHMEM HA STOT BaKT.
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FTAPAHTUMHBIE YCNYTU

[lns komnoHeHToB, AedeKTbl KOTOPbIX BbiK YCTPAHEHbI BO BPEMS FAPAHTUMHOTO CPOKQ, MIU 1St 3BAMEHEHHBIX
MPOMYKTOB TAPAHTMS MPEAOCTABMSETCS TOMLKO HA OCTABLUEECS BPEMS MEPBOHAYANBHOMO FAPAHTUIHOMO
CPOKQ; MM YCTIOBMM, HTO 3T 3UMEHA WM STOT PEMOHT Gbinn nposeaetbi komnanuer Promed
NPOACBLIOM, OBTOPU3OBAHHbIM KOMMAHMEN Promed.

[ApAHTUIHBIA CPOK HAYMHAETCS CO AHS MOKYMKM. [apaHTUiiHbIe TPeBGOBAHMS BOMXKHBI MOAGBATLCS B TEYEHWE
TOPOHTUIHOTO BpemeHM. Peknamaupi, BO3HMKAIOWME MO MCTEYEHMIO TOPAHTUMHOTO CPOKA, HE MOryT
NPUHUMATLCS! BO BHUMAHME.

[apaHTHs BCTynaer B cuny B PAMKOX STUX TOPAHTMIMHBIX YCIOBMIA SMLIb TOTAQ, KOTAQ AATA MOKYMKM
NOATBEPXAAETCS AOKYMEHTOM O COBEPLLEHNM MOKYKM M YEM-TO MOFOBHBIM.

CoxpahsieM 30 coboil MPABO HA TEXHMYECKME WM BU3YQrbHbIE M3MEHEHMS, O TAKKE WM3MEHEHMs
komnnektaupum!

70 rapaHTUS UMEET 30KOHHYIO CUITY W MPMMEHSIETCS TOSBKO B TOM CTPAHE, rae NpopyKT Bbin npuobpeteH
NEpBbLIM MOKYNIATENeM, NPK YCIOBMM, 4To HamepeHmem komnarry Promed sensnocs seictasnenve npogykta
HO MPOAAXY B 3TOM CTPAHe. 3Ta rapaHTUs paBHbiM 06pa3om NpumersieTcst B nioboi crpare Esponeiickoro
3KOHOMMYECKOTO MPOCTPAHCTBA, B koTopoM Komrawus Promed umeer asropusosanHoro mmnoprepa
WK NAPTHEPA Mo cObITY. B 30BUCMMOCTH OT COOTBETCTBYIOLLEH CTPAHBI MOTYT NPEAOCTABNSATLCS OCOBbIE Uik
OTIMYAIOLLMECS FAPAHTUM U OBECNEYeHUs COMACHO COOTBETCTBEHHO MPUMEHSEMOMY 30KOHOAATESLCTBY.
STV NPeanmMcaHMs 30KOHA HE MCKITIOHAIOTCS M HE OTPAHMYMBAIOTCS STUMM FAPAHTMIMHBIMK yCoBHamM. B
Cy4ae eCri HALWMOHABHOE MPABO AOMYCKAET, FAPAHTMIAHBIMA CPOK HE MPOAIEBAETCS, BO3OBHOBIINETCS M He
M3MEHSIETCS MHBIM OBPA3OM B pe3ynbTaTe NoCNeaytoLEN NEPENPOAKHM, PEMOHTA MM 30MEHbI NPOAYKTA.
Monoxenus Korserun OOH o npase kynnu-npoaaxu He HaXOZAT MPUMEHEHMS.

Howw rapaHTtuitHble ycroBus He 3aTPATMBAIOT 3QKOHHYIO OBS30HHOCTb MPENOCTABIIEHMS TAPOHTMM
MPOACBLIOM.

STU rapaHTHIHbIE YCTIOBMS NPEACTABASIOT cob0# Balue eaMHCTBEHHOE M UCKNIOYMTENBHOE NPABOBOE CPEACTBO
B MOKCMMOTbHOM OGbeme BCIEACTBUE MPUMEHSIEMOTO MMMEPATMBHOTO 30KOHOLATENLCTBA M AEHCTBYIOT
BMECTO BCEX MHbIX YETKMX MM KOHKIOREHTHBIX rapaHTMitHbIX ycnosuid. Komnanns Promed e necer
OTBETCTBEHHOCTM 30 HETUMMYHBIM, CIYYAMHO BO3HUKLLMIA LUTPAGHOM Wik KOCBEHHBIN YLLepb, BKIIOYAS, HO He
OrPAHUYMBASACH, YMYLLEHHYIO BbIFOAY, NOTEPH B PE3YSLTATE M3HOCA, YMEHBLLEHWE HASIOrOBbIX MOCTYIEHHH,
pacxodpl HA 3aMACHbIE MPUHONEXHOCTH Ui OBOPYAOBAHWE, CTPAXOBble TPEGOBAHMS TPETLErO NMLQ,
HOpYLUEHWE NPaB COBCTBEHHOCTH, KOTOPbIE BO3HWKAIOT B CUITy MPUOBPETEHMS UK MPUMEHEHMS NMPOAYKTA,
WM M3-30 HOPYLUEHMS TOPOHTMM, HOPYLIEHMs AOTOBOPM, XQIGTHOCTM, AeEKTOB MPOAYKTA MM ApYrX
MPABOBbLIX MM 3AKOHOAATENBHLIX ObCTOsTENLCTE, Aaxe eciu komnanus Promed snana o sosmoxHocTH
BO3HMKHOBEHMs Takoro ywepba. Komnarms Promed we necer otsetcraentocv sa sanepxky rapamtmitHoro
PEMOHTA.

3a Bo3MoxHbie olwmbku B nepesose komnaus Promed orsetcreentocts He Hecer.

[nst ckopeiueit 06paboTki rapaHTUIHOTO Cy4asi HEOBXOAMMBI CleayIoLLME AAHHBIE:

1.

2.
3

OpyriHan [OKyMeHTa, MOATBEPXACIOLErO MOKYNKy, / KBUTGHLMS WM LUTAMN MPOJABLA C YKA3GHWMEM ACTbI
TOKYTIKM.

YcTaHOBNEHHbIE HE[OCTATKM

O6os3Havetie npogykra / Tin / cepuitHbii Homep / HoMep napTu
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. Wiyczka sieciowa
Osfona

. Zbiornik czyszczenia

. Wskaznik LCD

Wylqgcznik sieciowy

. Przycisk startowy
. Znacznik maksymalnej ilosci napetnienia

Uchwyt CD / DVD
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. Uchwyt do zegara SE
E



DE

OPIS URZADZENIA rosimy o staranne przechowywanie instrukji!

A Przed pierwszym uzyciem urzqdzenia prosimy o rzetelne przeczytanie instrukgii.

Dzigkujemy Parstwu za zakup urzgdzenia oczyszczania ultradzwigkami Promed UC-50. Urzgdzenie
to zaprojekiowane i wyprodukowane zostafo specjalnie do zagwarantowania wyzszej jakosci
czyszczenia z pomocq ultradzwigkéw. Uzywaé mogq go zaréwno fachowcy, jok i osoby prywatne.
Przed jego uzyciem przeczytaé nalezy instrukcje obstugi. Urzqdzenie to stuzy do czyszczenia wszystkich
przedmiotdw, kidre mogq byé czyszczone w urzgdzeniv oczyszczania ultradzwigkami. My, jako producent
przedmiotowego urzqdzenia, nie odpowiadamy w zaden sposéb z tytulu obrazen, urazéw czy szkéd
zdrowotnych i rzeczowych, ktére powstaé mogg w wyniku nieprzestrzegania niniejszego ostrzezenia.
Zyczymy Paristwu wiele radosci z korzystania z wyspecjalizowanego urzqdzenia, jakim jest nowy Promed UC-
50. W dalszym ciqgu opracowania chcieliby$my Paistwa zapoznaé z samym urzqdzeniem. Przed pierwszym

uzyciem urzqdzenia prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi.

[lNFORMACJE O URZADZENIU / OPRZYRZADOWANIE ]
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Przed uruchomieniem urzqdzenia nalezy sprawdzi¢ kompletnoéé dostawy, a takze doktadne napigcie sieciowe.
W tym celu nalezy sprawdzi¢, czy napiecie sieciowe potrzebne dla przedmiotowego urzgdzenia (ktére
odczyta¢ mozna na tabliczce identyfikacyjnej urzqdzenia) odpowiada miejscowemu napieciu sieciowemu

(napiecie eksploatacyjne 230V™, podigczenie do przepisowo zainstalowanego gniazda wiykowego z

napieciem zasilania rzedu 230V7)

* Urzqdzenie oczyszczania ultradzwiekami Promed UC-50 nadaie sie wspaniale wraz z dostarczonymi
uchwytami czyszczenia do czyszczenia wszystkich przedmiotéw, ktére mogqg byé czyszczone w
urzqdzeniu oczyszczania ultradzwigkami.

e Urzqgdzenie Promed UC-50 napetniaé mozna specjalnymi roztworami czyszczgcymi i
dezynfekcyjnymi dopuszczanymi do stosowania w urzqdzeniach oczyszczania ultradzwiekami.

* Urzqdzenie Promed UC-50 dezynfekowaé mozna wylqcznie z pomocq dezynfekeji w formie
przetarcia.

* Informacji dotyczqcych odpowiednich $rodkéw dezynfekcyjnych i przystosowanych produktéw
czyszczenia narzedzi i materialéw $ciernych uzyskaé mozna w firmie Promed:

Do dezynfekciji narzedzi i materiatéw $ciernych:
Promed Pure ID (Numer artykutu 330810)
Dezynfekcja powierzchni i urzqdzen:
Promed Pure FD (Numer artykutu 330815)
Uchwyt wktadéw (numer artykutu 198916) kupié mozna w razie potrzeby w firmie Promed.
e Zakres dostawy: UC-50, uchwyt wktadéw, uchwyt CD/DVD, kosz czyszczenia, uchwyt do zegara,



URUCHOMIENIE URZADZENIA

H.

Przed wigczeniem urzqdzenia nalezy sprawdzié, czy dane dotyczqce napigcia znajdujgce sie na urzqdzeniu
zgodne sq z miejscowym napieciem sieciowym. Whozy¢ wiyczke sieciowq (A) do gniazda wiykowego.
Otworzy¢ urzqdzenie poprzez odpowiednie podniesienie osfony (B).

Zbiornik czyszczenia (C) napetni¢ do maksymalnej wysokosci napefnienia (H) wodg lub dopuszczonym
plynem czyszczqcym.

Przedmiot, kidry ma zostaé oczyszczony, wlozyé nalezy albo bezposrednio do kosza czyszczenia (1) albo
uzy¢ w tym celu przewidzianego uchwytu (J - L), po czym zamkngé urzqdzenie osfong (B).

Teraz wcisngé wytqgcznik sieciowy (E) w celu wigczenia urzqdzenia.

Nastepnie nalezy wybra¢ poprzez weiénigcie wytgcznika wyboru czasu (F) odpowiedni czas czyszczenia w

minutach (1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30). Czasy te ukazujq si¢ na wskazniku LCD (D).

. W celu rozpoczecia procesu czyszczenia wcisnqé przycisk wigczenia (G). Wybrany czas czyszczenia

ukazywany jest na wskazniku w kierunku jego malenia. Z chwilg uplywu czasu czyszczenia urzqdzenie
zatrzymuije si¢ automatycznie.

Teraz mozna otworzyé ostone (B) i wyjqé przedmiot czyszczony.

W przypadku zaktécen funkcjonowania urzgdzenia:

Sprawdzi¢ doptyw prqdu elekirycznego.

Skontrolowaé, czy w zbiorniku czyszczenia (C) znajduje sig plyn czyszczqcy.

Sprawdzi¢, czy ptyn znajdujqcy sie w zbiorniku czyszczenia (C) nie przekracza przypadkiem maksymalne;
wysokoéci napetnienia (H).

W przypadky, gdy powyzsze czynnosci nie doprowadzq do usunigcia problemu, zwréci¢ nalezy sie
niezwlocznie do Paristwa serwisu.
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PRZYKLADY UZYCIA

Z pomocgq urzqdzenia oczyszczania uliradzwigkami Promed UC-50 czysci¢ mozna nastepujgce przedmioty:

*  urzqdzenia robocze projektantéw paznokci (materiaty écieme, wkiady, instrumenty, narzedzia itd.)

* ozdoby (fadcuszki na szyje, piericienie, kolczyki, obraczki, faricuchy itd.)

* przedmioty metalowe (zegarki, monety, medale, medaliki, odznaki, odznaczenia, zawory, czeéci urzqdzen
itd.)

e materiaty kancelaryjne (wieczne pidra, dlugopisy, dysze drukowania, pieczatki imienne podpiséw itd.)

* artykuly higieny osobistej: (szczoteczki do zebéw, sztuczne szczeki, aparaty na zeby itd.)

Nastepujqce przedmioty mozna czysci¢ z pomocq urzgdzenia Promed UC-50:
e drewno

e perly szlachetne

e wyroby skérzane

e zegarki bez cechy wodoszczelnosci

* mechanizmy zegarowe

Czyszczenie materialéw $ciernych (narzedzia - wklady): \\

1. Wklady wlozyé do uchwytu wkladéw (L) i wraz z koszem

czyszczenia (I) wstawié do zbiornika czyszczenia (C)

wypetnionego wodg lub innym plynem czyszczgcym (np.

Promed Pure ID (numer artykutu 330810)).

Uruchomi¢ procedure czyszczenia wedlug powyzszego opisu.
3. Po zakonczeniu procesu czyszczenia, wyjaé uchwyt wktadéw

(L) wraz z koszem czyszczenia (1) i dobrze wktady osuszy¢.

Czyszczenie instrumentéw (narzedzi):

1. Instrumenty/narzedzia wlozyé do kosza czyszczenia (1) i wstawi¢
do zbiomika czyszczenia (C) wypetnionego wodgq lub innym
plynem czyszczqcym (np. Promed Pure ID (numer artykutu
330810)).

2. Uruchomié procedure czyszczenia wedfug powyzszego opisu. Po

zakoniczeniu procesu czyszczenia, wyjaé kosz czyszczenia (1) i

dobrze osuszyé instrumenty/narzedzia.




PRZYKLADY UZYCIA

Czyszczenie ozdéb:

1. Ozdoby wkiadamy do kosza czyszczenia (1), kosz z kolei
wstawiamy do zbiornika czyszczenia napetnionego wodg
(C).

2. Uruchamiamy proces czyszczenia wedfug powyzszego opisu.

3. Po zakoriczeniu procesu czyszczenia wyjmujemy kosz
czyszczenia (l) a nastgpnie osuszamy ozdoby z pomocq czystej

suchej chusty.

Czyszczenie zegardw i zegarkéw:

1. Zegar/zegarek ukladamy na uchwycie zegaréw,/zegarkéw (J) i
wkiadamy wraz z koszem oczyszczania (1), do zbiomika oczyszczania
(C) napetnionego wodaq.
Uruchamiamy proces czyszczenia wedlug powyzszego opisu.

3. Po zakorczeniu procesu czyszczenia, wyjmujemy uchwyt
zegaréw,/zegarkéw (J) oraz kosz czyszczenia (I) i osuszamy

zegarek z pomocq czystej suchej chusty.

2 Wskazéwkal
Przedmiotowym urzqdzeniem czysci¢ mozna wy-

tqcznie zegarki posiadajgce ceche wodoszezelnosci,
posiadajqce obrgczki metalowej lub obrgczki z two-

rzywa sztucznegol!

Czyszczenie plyt CD / DVD:

1. Ptyte CD / DVD wkiadamy do uchwytu CD / DVD
(K), po czym wkigdamy go do zbiornika czyszczenia
wypetnionego wodgq (C).

2. Uruchamiamy proces czyszczenia wedfug powyzszego opisu.

3. Po zakonczeniu procesu czyszczenia, wyjmujemy uchwyt CD /
DVD (K), po czym osuszamy plyty CD / DVD z pomocq czystej
suchej chusty
Jednoczesnie czyscié mozna 2 ptyty CD / DVD.
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W'SKAZOWKI DO PIELEGNACJI URZADZENIA

Zbiomik czyszczenia (C) nalezy utrzymywaé w maksymalnej czystoéci, sirzec przed obecnosciq pytu i
pozostatosci po procesie czyszczenia.

Zwracaé nalezy takze uwage nato, by urzqdzenie nigdy nie byto wigczane bez obecnosci ptynu czyszczqeego
w zbiorniku czyszczenia (C).

Zanieczyszczenia w obrebie urzgdzenia usuwaé nalezy z pomocq wilgonej chusty nasqczonej alkoholem. W

przypadku uszkodzenia urzqdzenia nalezy je niezwlocznie przystaé do naprawy.

[A PRZEPISY BEZPIECZENSTWA }

Przed uruchomieniem urzqdzenia zwréci¢ uwage na nastepujgce czynniki:

Urzqdzenie nie powinno stykaé sie bezposrednio z ogniem, gazem lub tlenem, a takze z gorgcymi

przedmiotami takimi jak np. ptyty kuchenne.

W przypadku uzywania urzgdzenia przestrzegaé nalezy:

A.
B.
C.

mom

Zasilanie napieciem urzqdzenia: 230V™.

Przed wlozeniem przedmiotu do oczyszczenia nalezy urzqdzenie wytqczyé.

Wdrozyé wszelkie $rodki ostroznosci chronigce urzqdzenie przed spadkiem z wysokosci lub
uszkodzeniem go w inny sposéb.

W przypadku powstania jakichkolwiek probleméw w zakresie funkcjonowania urzgdzenia, nalezy
je niezwlocznie odda¢ do naprawy.

Urzqdzenia nie nalezy wigczaé w sytuacii, gdy otwarta jest jego ostona (B).

Nie nalezy wigcza¢ urzqdzenia, jesli w zbiorniku czyszczenia (C) brak jest ptynu czyszczqcego.
Nie nalezy wigczaé urzqdzenia, gdy przekroczona zostata maksymalna wysoko$é napetnienia (H)
zbiornika.

Wytqcznie do uzytku domowego.

W przypadku korzystania z urzqdzenia w poblizu dzieci wymagane jest stosowanie sumiennego

nadzoru.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

. @ Urzqdzenia nie nalezy przechowywaé w miejscach mokrych lubwilgotnych, w takich ofoczeniach
nie wolno go takze uzywadé.

Urzqdzenia nie nalezy dotykaé mokrymi rekami.

Urzqdzenie powinno byé eksploatowane wytqgcznie z pomocq zaprojektowanego napiecia sieciowego.



/N\ PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

A OSTRZEZENIE!

Dzieciom nie wolno bawic¢ sig tym urzqdzeniem.

Urzqdzenia nie powinno pozostawiaé sie bez opieki w obecnosci dzieci lub oséb nie potrafigeych
urzqdzenia obstugiwaé.

Urzqdzenia uzywaé nalezy tylko do tych celéw, ktére opisane zostaty w niniejszej instrukeiji obstugi.
Urzqdzenia nie nalezy uzywaé w przypadku uszkodzenia kabla prqdowego, po upadku urzqdzenia z
wysokosci lub w sytuacji, gdy zetkneto sie ono z wodg.

Z urzqdzenia mogq korzystaé dzieci powyzej 8 lat oraz osoby o zmniejszonej zdolnosci fizycznej,
psychicznej i sensorycznej, a takze osoby z niewystarczajgcym do$wiadczeniem i wiedzq, jezeli pilnuje ich
osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeristwo bgdz gdy otrzymaty one od tej osoby szczegétowq instrukcje
korzystania z tego urzqdzenia i zdajq sobie sprawe z ewentualnych zagrozer.

Dzieci nie powinny bawi¢ sie materiafem opakowaniowym, zachodzi bowiem niebezpieczeristwo
uduszenia.

Urzqdzenie elekiryczne nie jest zabawkq dla dzieci. Dzieci nie ozpoznajq niebezpieczeristw czyhajqcych
na nie w przypadku zabawy z urzqdzeniami elekirycznymi. Stqd urzqdzenia uzywaé nalezy z dala od
obecnoici dzieci i przechowywaé je w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Urzqdzenia nie nalezy odkladaé na powierzchnie gorgce lub w poblizu otwartego ptomienia (np.
gazowego), nie nalezy go tez w poblizu tych powierzchni lub ognia uzywaé (niebezpieczeristwo stopienia
obudowy).

Urzqdzenia nie nalezy narazaé na oddziatywanie wody. Do czyszczenia urzqdzenia uzywaé nalezy
wylgcznie wilgotnej $ciereczki. Nie uzywaé srodkéw rozpuszczalnych.

Urzqdzenia nie nalezy nosi¢ frzymajqc je za kabel sieciowy, nie nalezy je takze ciqggnqé za kabel sieciowy.
Kabel sieciowy wyciggamy z gniazda wiykowego trzymajqe go za wiyczke, a nie za sam przewdd.
Przewodu sieciowego nie nalezy przeciqgaé przez ostre krawedzie, unikaé nalezy takze zakleszezenia
przewodu sieciowego. Przewdd sieciowy nie powinien zwisa¢ nad gorgcymi powierzchniami (np. ptytami
kuchennymi) lub przedmiotami. Nie nalezy go kia$é lub wieszaé blisko otwartego ognia, chronié¢ przed
gorgcem i zetknigciem z olejem.

Przedfuzaczy uzywaé wolno tylko wtedy, gdy mamy pewnos¢, ze ich stan nie wykazuje zadnych brakéw.
W przypadku, gdy przewdd przylgczenia do sieci danego urzqdzenia jest uszkodzony, nalezy go zmienié,
tzn. wymieni¢ na nowy. Czynnoici tej dokonaé moze producent lub jego dziat obstugi klientéw. Zmiany
tej dokona¢ moze takze osoba odpowiednio wykwalifikowana. Dzigki temu uniknie sie zagrozen wskutek
zastosowania nieodpowiedniego przewodu.

Nie nalezy przechowywaé urzqdzenia w poblizu umywalki lub w poblizu wanny. W tym przypadku

istnieje bowiem niebezpieczeristwo wpadnigcia urzqdzenia do umywalki lub wanny lub

weciqggnigcia go tam.
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USUWANIE ZBEDNYCH URZADZEN

Zuzyte urzqdzenia elekiryczne, oprzyrzqdowanie i opakowania nalezy przekazywaé do oérodkéw
powtdrnego przetwarzania surowcédw zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska naturalnego.
Wytqgcznie dla krajéw Unii Europeijskiej:

Urzqdzer: elekirycznych nie nalezy wrzucaé do émieci domowych! Zgodnie z dyrektywg Wspdlnoty
E Europejskiej 2012/19/EU dotyczqcej zuzytych urzqdzer elekirycznych i elektronicznych oraz jej

przeksziatceniem w prawa krajowe zuzyte narzedzia elekiryczne nalezy zbiera¢ oddzielnie, a nastepnie
B przekazywad do odrodkéw powtdrnego przetwarzania surowcdw zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska

naturalnego.
W ramach Wspdlnoty Europejskiej symbol ten wskazuje na to, iz przedmiotowego produktu nie mozna usuwaé i unieszkodliwiaé
poprzez mieszanie go z fzw. $mieciami domowymi. Stare i zuzyte urzqdzenia zawierajq pelnowartosciowe materialy i surowce
nadaijqce sig do recyklingu, kiére powinno przekazywaé sie do powtérnego przetwarzania. W ten sposéb nie powoduie sie
szkéd $rodowiskowych, nie szkodzi sie tez zdrowiu cztowieka wskutek niekonfrolowanego usuwania $mieci. Stare i zuzyte
urzqdzenia usuwaé nalezy w ramach odpowiednio zaakceptowanych systeméw zbierania i sortowania
surowcoéw. Mozna je takze przesylaé do miejsc i sklepdw, w ktérych urzqdzenia te byty kupowane.
Pracownicy tych miejsc i sklepédw doprowadzq urzqdzenie do punktéw utylizacji materiaféw.

SWIADCZENIA GWARANCYJNE
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Produkt ten zostal wyprodukowany z najwyzszq starannoiciq i dokfadnie sprawdzony przed
opuszczeniem zaktadu, Produkt ten zostat wyprodukowany z najwyzszq starannosiciq i doktadnie
sprawdzony przed opuszczeniem zakladu, dlatego tez udzielamy na niego 24 — miesigcznej gwarancji
obowiqzujqgcej od daty zakupu. Produkty marki Promed sq zgodne z opisem i odpowiednimi
specyfikacjami. Klient ma obowigzek upewnienia sie, czy nabywane przez niego produkty nadajq sie do
zamierzonego wykorzystania.

* W przypadku mozliwych do udowodnienia wad materiatu i/lub usterek, za ktére odpowiada
producent, stwierdzonych w trakcie prawidfowego uzytkowania i obowigzywania gwarangjj,
zobowigzujemy sie do nieodptatnej wymiany (w okresie gwarancyjnym) wszelkich wadliwych czesci
produktu oraz do zwrotu czeici kosztéw wynagrodzenia wynikajgcych z napraw gwarancyjnych.

e Gwarancja nie obejmuje:

. normalnego zuzywania sig produktu

. usterek powstatych podczas transportu lub przechowywania produktu

. wad lub uszkodzed powstatych na skutek niewfasciwego wykorzystania lub nienalezytej
konserwaciji

. uszkodzen spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazéwek zawartych w instrukciji obstugi

. uszkodzen wynikajgcych z modyfikacji produktu, dokonywanych przez podmioty inne niz

Promed.

. uszkodzen spowodowanych przez ostre przedmioty na skutek skrecania, zgniecenia, upadku,

silnego uderzenia bgdz innych dziatan wykraczajgcych poza nalezytq kontrole zapewniang
przez Promed.

. Wszelkie czeici ulegajgce zuzyciu (np. czeéci ruchome takie jak fozyska kulkowe Silniki,
szczotki weglowe do silnikéw itd., zamki/zamkniecia) nie sq objete gwarancjq.

* Roszczenie gwarancyjne nie zostanie uwzglednione, jesli:

. produkt nie zostanie odestany w oryginalnym lub w innym odpowiednim i bezpiecznym
opakowaniy,

e osoba lub firma obca, inna niz Promed bqdz autoryzowany punkt sprzedazy Promed
dokona modyfikacii lub naprawy produktu;

. do naprawy produktu zostang wykorzystane czeéci zamienne niezatwierdzone przez
Promed;



SWIADCZENIA GWARANCYJNE

. Numer seryjny / Numer LOT produktu usunieto, wykasowano, zmieniono lub zamazano.

e Ze wzgledéw higienicznych produkty narazone na bezposredni kontakt z ciatem lub ptynami
ustrojowymi (np. z krwig) nalezy przed odesfaniem zapakowaé w osobnq torebke z tworzywa. W
takim przypadku do przesytki lub dokumentéw przewozowych nalezy dofqczyé specjalng informacje
wskazujgcq na tego rodzaju okolicznosé.

e Elementy i produkty podlegajgce naprawie lub wymianie w okresie gwarancyjnym objete bedq
gwarancjq tylko przez okres pozostaly do uptywu jej waznoséci. Warunkiem zachowania prawa
do gwaranciji jest wykonanie wymiany lub naprawy przez firme Promed lub jej autoryzowanego
dystrybutora.

e Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu. Roszczenia z tytulu gwarancji nalezy zgtaszaé w
terminie jej obowigzywania. Reklamacije zglaszane po uptywie gwarancii nie bedg uwzgledniane.

* W ramach niniejszych warunkéw ustala sie, ze gwarancja obowigzuje tylko wtedy, gdy data nabycia
potwierdzona jest dokumentem zakupu lub podobnym.

* Zastrzega sie mozliwo$é wprowadzania zmian technicznych, wizualnych oraz zmian w wyposazeniu!

* Niniejsza gwarancja obowigzuje i moze byé realizowana tylko w kraju, w ktérym produkt zostat
zakupiony przez pierwotnego nabywce, pod warunkiem, ze zamiarem firmy Promed byto
oferowanie owego produktu w sprzedazy w danym kraju. Gwarancja ta obowigzuje takze w
kazdym kraju nalezgcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktérym firma Promed
posiada autoryzowanego importera lub partnera handlowego. W zaleznosci od kraju zastosowanie
mogq mieé specjalne i odrebne warunki gwarancii i rekojmi wynikajgce z wlaéciwego lokalnego
ustawodawstwa. Niniejsze warunki gwarancii nie wylgczajqg ani nie ograniczajq regulacji prawnych,
o ktérych mowa powyze. Jesli przepisy danego kraju nie stanowiq inaczej, pézniejsza odsprzedaz
produktu, jego naprawa lub wymiana nie spowodujg przediuzenia ani odnowienia okresu
gwarancyjnego, a nie bedq skutkowaty ograniczeniem praw z tytutu gwarancii.

* Przepisy prawa prywatnego migdzynarodowego nie majq zastosowania.

*  Nasze warunki gwarancyjne nie majq wptywu na ustawowy obowigzek z tytutu rekojmi spoczywaijqcy
na Sprzedajgcym.

* Niniejsze warunki gwarancyjne stanowiq jedyny i wylqczny $rodek zaskarzenia przystugujgcy
klientowi w mozliwie najszerszym zakresie okreslonym przez wiasciwe i bezwzglednie obowigzujqce
przepisy prawa, zastepujgc wszelkie inne warunki wyraznie okreslone lub dorozumiane. Firma
Promed nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyjagtkowe, zaistiate przypadkowo, szkody
podlegajgce karze lub szkody w nastepstwie wigcznie, lecz nie wylgcznie z utraconymi zyskami,
stratami w zwigzku z niemoznosciq korzystania, utratq zarobku, kosztami produktéw lub wyposazenia
zastepczego, roszczeniami oséb trzecich oraz naruszeniami prawa wiasnoici do ktérych dojdzie w
zwiqzku z nabyciem lub uzytkowaniem produktu lub na skutek naruszenia gwaranciji, warunkéw
umowy, zaniedbania, wad produktu lub innych okolicznosci prawnych, nawet gdy firma Promed
byta $wiadoma mozliwosci powstania takich szkéd. Promed nie ponosi odpowiedzialnosci za
zwloke w korzystaniu ze $wiadczen gwarancyjnych.

e Firma Promed nie odpowiada za ewentualne btedy w umaczeniu.

W celu sprawnego realizowania przypadkéw gwarancyjnych niezbedne sq nastepujgce dokumenty i
dane:

1. Oryginalny dokument zakupu/Pokwitowanie lub pieczeé punktu sprzedazy wraz z datq zakupu

2. Okreslenie stwierdzonej wady

3. Oznaczenie produktu / typ / nr seryjny/nr partii
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FORE IDRIFTTAGNINGEN

Natstickkontakt
Overtéckning

L <

(2]

Rengdringskar
LCD-skérm
Natbrytare

F. Tidvdljare
Startknapp

o

I.  Rengdringskorg

J. Klockhéllare

K. CD-/ DVD-hdllare
L. Bithdllare

. Markering maximal fyllméngd




BESKRIVNING AV APPARATEN Férvara anvisningen sorgfalligt!

Las noggrant igenom bruksanvisningen, innan du anvédnder apparaten den forsta
gdngen.
Tack fér att du képte ultraljudsrengéraren Promed UC-50. Denna apparat koncipierades och
tillverkades speciellt fr att kunna garantera kvaliteten pé ultraljudsrengéringen och far anvéndas
likaval av kvalificerade specialister som av privatpersoner, under férutséttning att de dessférinnan
har last och férstétt denna bruksanvisning. Denna apparat lampar sig fér rengéringen av alla
foremal, som ar avsedda aft rengéras i en ultraljudsrengérare. Vi, tillverkaren, kan inte p& négot
vis géras ansvariga for olycksfall alt. skador p& personer eller saker, som uppstér pa grund av
att denna varning inte iakitas.
Vi 6nskar dig mycket glddje med din nya Promed UC-50. | det som fdljer dnskar vi géra dig
fértrogen med apparaten. Innan du anvénder apparaten for forsta gangen, 1és bruksanvisningen.

[APPARATINFORMATION / TILLBEHOR }

Innan apparaten tas i bruk, kontrollera att leveransen &r fullsténdig och att nétspénningen
&r den rdtta, genom att verifiera aft den ndtspdnning som apparaten behdver
(Gterfinns  pd typpldten) &Sverensstammer med den lokala férsdriningen  (driftsspénning
230V~ anslutning till ett uttag, som har installerats enligt féreskrifterna och som har en
forsorjningsspénning p& 230V~)
e Tillsammans med de bifogade rengéringshéllarna lémpar sig ultraljudsrengéraren Promed
UC-50 utmarkt for att rengdra alla fdremal, som fér rengdras i en ultraljudsrengérare.
* Promed UC-50 fér fyllas Gven med speciella rengérings- / desinfektionslésningar, som &r
godkénda fér ultraljudsrengérare.
* Desinfektionen av Promed UC-50 fér uteslutande utféras som avtorkningsdesinfektion.
e Promed tillhandahdller informationer éver desinfektionsmedel och rengéringsprodukter, som
|&mpar sig for instrument och slipkroppar;
For att desinficera instrumenten och slipkropparna:
Promed Pure ID (art. nr 330810)
For att desinficera ytorna och apparaten:
Promed Pure FD (art. nr 330815)
Vid behov kan nya bithdllare (art. nr 198916) képas hos Promed.
e Leveransomféang: UC-50, Bithdllare, CD-/DVD-héllare, Rengdringskorg, Klockhdllare

F
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IDRIFTTAGNING AV APPARATEN

A. Innan apparaten tas i drift, kontrollera aft den spdnning som &r angiven pé& apparaten

Sverensstémmer med den lokala nétspdnningen. Stick in nétstickkontakten (A) i stickuttaget.

B. Oppna apparaten genom att lyfta upp dvertéckningen (B).

C. Fyll rengdringskaret (C€) fill den maximala fyllhdjden (H) med vatten eller en godkénd
rengoringsvatska.

D. Placera féremdlet som ska rengéras antingen direkt i rengéringskorgen (I) eller anvénd en
hdllare (J - L) som &r avsedd for detta och stdng Svertdckningen (B).

E. Tryck nu pé nétbrytaren for att koppla in apparaten.

F. Genom att trycka pé tidvaljaren (F), vélj nu den 6nskade rengéringstiden (1:30, 3:00, 4:30,
6:00, 7:30 minuter). Tiderna visas pd LCD-skarmen

G. For att starta rengéringsforloppet, tryck nu pé startknappen (G). Den valda rengéringstiden
l6per nu baklanges, sa snart som tiden har [8pt ut, stannar apparaten automatiskt.
H. Nu kan évertickningen (B) &ter ppnas och det rengjorda féremalet kan &ter tas ur.

Vid funktionsstorning:

e Kontrollera, att stromtillférseln sker korrekt.

* Kontrollera, om det finns vatska i rengéringskaret (C).

* Kontrollera, att vétskan i rengdringskaret (C) inte dverskrider den maximala fyllhjden (H).
®  Om detta inte skulle avhijalpa problemen, vand dig genast till din kundtjénst.



ANVANDNINGSEXEMPEL

Med ultraljudsrengéraren Promed UC-50 kan fsljande féremd rengéras:

Arbetsverktyg for nageldesigners: (slipkroppar / bits, instrument osv.)

Smycken (halsband, ringar, érhéngen, armband, kedjor osv.)

Foremdl av metall (klockor, mynt, medaljer, marken, ventiler, komponenter till apparater
osv.)

Kontorsmaterial: (bléckpennor, kulspetspennor, munstycken till skrivare, stémplar osv.)
Hygienartiklar: (tandborstar, tandproteser, tandstdllningar etc.)

Foljande féremal fér inte rengéras med Promed UC-50:

Rengédring av slipkroppar (bitar):

1.

Rengéring av instrument:

1.

Tré

Akta pérlor
Laderartiklar

Ej vattentdta klockor
Urverk

Satt i bitarna i bithdllaren (L) och stall den i
rengoringskorgen  (I) som sedan placeras i

rengdringskaret  (€), som &r fylt med vatten
eller rengdringsvatska (L.ex. Promed Pure ID
(art. nr 330810)).

Starta rengdringsférloppet, sé som redan beskrivet.
Nér rengéringsforloppet ar avslutat, ta ur bithéllaren

(L) och rengdringskorgen (I) och lat bitarna torka
ordentligt.

Placera instrumenten i rengéringskorgen (I) och stdll
den i rengéringskaret (C), som &r fyllt med vatten eller
rengoringsvatska (t.ex. Promed Pure ID (art. nr
330810)).

Starta rengdringsférloppet, sé som redan beskrivet.

Nar rengéringsférloppet  @r avslutat, ta ur ren-
goringskorgen (l) och lat instrumenten torka ordentligt.
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ANVANDNINGSEXEMPEL

Rengdring av smycken:

1.

Lagg smycket i rengdringskorgen (I), och placera
korgen i rengéringskaret (€), som &r fyllt med vatten.
Starta rengdringsférloppet, sé som redan beskrivet.
Nar rengoringsforloppet  ar  avslutat, ta  ur
rengéringskorgen (l) och torka av smycket med en ren
och torr trasa.

Rengdring av klockor:

1.

Lagg klockan ver klockhéllaren (J), och placera den
tillsammans med rengéringskorgen (1) i rengdringskaret
(C), som &r fylld med vatten.

Starta rengdringsforloppet, sé som redan beskrivet.
Nar rengdringsférloppet ar avslutat, ta ur klockhéllaren
(J) och rengéringskorgen (I) och torka av klockan med
en ren och torr frasa.

A Hénvisning!

Endast vattentata klockor, som en har nagot armband av

metall eller plast, far rengéras med denna apparat.

Rengdring av CD- / DVD-skivor:

1.

Stick in CD- / DVD-skivan i CD- / DVD-héllaren (K) och
stall den i rengéringskaret (€), som &r fyllt med vatten.
Starta rengdringsforloppet, s& som redan beskrivet.
Nar rengdringsforloppet ar avslutat, ta ur CD / DVD-
hé&llaren (K) och torka av CD- /DVD-skivan med en ren
och torr trasa.

Det ar mojligt aft rengéra max. 2 CD- / DVD-skivor
samtidigt




HANVISNINGAR ANGAENDE VARDEN

A. Hall rengdringskaret (C) s& fritt fran damm och rester efter rengéringen som majligt.

B. Akta pd att aldrig koppla in apparaten utan att det finns vétska i rengdringskaret (C).

C. Ta bort smuts p& apparaten med en trasa som har fuktats med alkohol. Om apparaten &r
skadad, skicka genast in den fér reparation.

[A SAKERHETSFORESKRIFTER ]

Plnnan apparaten tas i bruk, observera:
Aldrig l&ta apparaten komma i direkt kontakt med eld, gas eller syre, liksom inte heller med heta
foremal, som t.ex. kokplattor.

Under anvéndningen, akta pa:

A. Spanningsforsorining fér apparaten: 230V~.

B. Koppla frén apparaten, innan du légger i det féremal som ska rengéras.

C. Ta alla m&jliga étgdrder, f5r att undvika att apparaten faller ned eller skadas pé annat vis.

D. Om det skulle uppsta négot problem p& apparaten, ldmna genast in den for reparation.

E. Sattinte pd apparaten, ndr dvertackningen (B) &r Sppen.

F. Koppla inte in apparaten, nér det inte finns ndgon vétska i rengéringskaret (C).

G. Koppla inte in apparaten, nér den maximala fyllhdjden (H) har éverskridits.

H. Endast fér hemmabruk.

I. N&r en apparat anvénds i nérheten av barn, méste man vara ytterst forsiktig och skarpa
Svervakningen.

/N Faral
o Aldrig placera eller anvénda apparaten i en vét eller fuktig omgivning.

® Berdr inte apparaten med véata hander.
* Driv apparaten endast med den féreskrivna nétspénningen.

F
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/\ SAKERHETSFORESKRIFTER

A VARNING!

Barn far inte leka med apparaten.

Ldmna aldrig apparaten utan uppsikt, nar barn eller personer som inte ar vana att hantera
denna apparat befinner sig i narheten.

Anvand apparaten endast fér sadana anvéndningar, som beskrivs i denna bruksanvisning.
Anvénd aldrig apparaten, nér elkabeln har skadats, nér apparaten har fallit ned eller nér
den har kommit i kontakt med vatten.

Denna apparat kan anvéndas av barn fran 8 ar och personer med reducerade fysiska,
sensoriska eller mentala férmégor eller bristande erfarenhet och kunskap, om de évervakas
av en person, som dar ansvarig fér deras sdkerhet eller har fatt en utférlig anvisning for
anvandandet av apparaten av denna person pé sadant satt att de forstdr riskerna férbundna
med denna.

L&t aldrig barn leka med férpackningsmaterialet, det finns risk fér kvévning.

En elapparat &r ingen leksak for barn. Barn kan inte identifiera de faror, som kan uppsté nér
elapparater hanteras. Darfér ska apparaten anvéndas och férvaras utom réckhdll fér barn.
Placera och anvénd inte apparaten p& heta ytor eller i nérheten av ppna gaslagor, for aft
undvika att héljet smalter.

L&t aldrig apparaten komma i kontakt med vatten. Fér rengéringen av apparaten, anvénd
en fuktig trasa. Anvénd inga 8sningsmedel.

Bér eller drag aldrig apparaten genom att hélla den i nétkabeln. Dra ut kabeln ur stickuttaget
genom att hdlla i stickkontakten och inte i kabeln.

Dra inte natkabeln dver vassa kanter, klam den inte, I&t den inte hdnga ner, lagg den inte pa
och héng den inte éver heta foremdl (r.ex. vérmeplattor) eller Sppen eld, samt skydda den
mot vérme och olja.

Anvéand en férléangningskabel endast nar du dessférinnan har férsckrat dig om att den ér i
ett oklanderligt skick.

Nar natanslutningskabeln fill denna apparat ar skadad, méste den ersattas av tillverkaren,
hans kundtijcnst eller en liknande kvalificerad person, fér att undvika att det uppstar en farlig
situation.

Forvara inte apparaten i ndrheten av ett tvattstall eller ett badkar, eftersom det finns risk for
att det kan trilla ned eller dras ned i tvattstéllet eller badkaret.




AVFALLSHANTERING

Elverktyg, tillbehor och férpackningar ska tillféras en miligvanlig dtervinning.
Endast for EG-lénder:

Kasta inte elverktyg i hushallssopornal Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU

angdende begagnade eloch elekironik apparater och dess omsattning i den

nationella lagen maste elverktyg som inte kan anvandas langre samlas in separat
B och fillféras dtervinningen enligt miliéskyddslagarna.
Inom EU héanvisar denna symbol till att denna produkt inte fér kastas i hushdllssoporna.
Begagnade apparater innehdller vardefulla material som kan atervinnas, vilka méste fillféras
tervinningen for att inte kunna skada milién alt. ménniskors halsa genom en icke kontrollerad
sophantering. Eliminera dérfér de begagnade apparaterna via passande uppsamlingssystem
eller skicka apparaten fér skroting fill det stdlle, dér du képte den. Detta stdlle fillfér sedan
apparaten till materialatervinningen.

[GARANTlANSPRi\K ]

Denna produkt har tillverkats med stor omsorg och testats grundligt innan arbetet slappts. Vi ger

darfér en garanti pd 24 maénader fran inkdpsdatum pa denna produkt. Promeds produkter

motsvarar dess beskrivning och de aktuella specifikationerna; det ér ditt ansvar att sékerstélla att
produkterna som du har képt ér avsedda fér det anvéndande som du avser.

e Vid pdvisbara material- och/eller fillverkarfel, som uppkommer vid anvéndning enligt
freskrifterna och som identifieras under garantitiden ersatter vi kostnadsfritt inom garantitiden
alla bristfalliga delar i produkten inklusive 16nekostnadsandelar fér garantireparationerna.

* Garantin omfattar inte:

e Normalt slitage av produkten

*  Fel som orsakats av transport eller férvaring av produkten

e Feleller skador som orsakats av anvéndning i strid med bestémmelserna eller bristfalligt
underhall

e Skador pa grund av att upplysningar i bruksanvisningen ignorerats
Skador pa grund av modifieringar i produkten, vilka inte genomférts av Promed.
Skador pé grund av vassa féremadl, till fslid av vridning, bockning, fall, en anormal stét
eller dvrigt agerande som ligger utanfér lémpliga kontroller av Promed.

e  Slitagedelar (t.ex. rorliga delar som kullager, Motorer, motorkolborstar, etc.
tillslutningar) &r principiellt undantagna frén garantin.

¢ Eft garantiansprék kan inte genomdrivas om:
®  Produkten inte skickas tillbaka i sin originalfdrpackning eller i en adekvat sdker

férpackning,
e Den modifierad eller repareras av en annan person eller eft féretag, undantaget

Promed eller en handlare auktoriserad av Promed;

° Produkten reparerades med reservdelar, som inte godkénts av Promed;
produktens serienummer/partinummer tagits bort, raderats, féréndrats eller gjorts
olasligt.

* Av hygieniska orsaker méste produkter som utsétts fér en direkt kroppskontakt resp. en kontakt
med kroppsvétskor (t.ex. blod) férpackas i en extra plastbehdllare innan den skickas tillbaka.
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GARANTIANSPRAK

| dessa fall maste en sarskild upplysning om sakldget ges i paketet resp. i medféljande
dokument.

* Komponenter som reparerats eller produkter som byts ut under garantitiden ges bara garantin
for den kvarvarande ursprungliga garantitiden; férutsatt att detta byte eller denna reparation
genomférdes av Promed eller av en handlare auktoriserad av Promed

® Garantitiden borjar med inképsdagen. Garantiansprak maste goras géllande inom
garantitiden. Reklamationer som intréffar efter att garantitiden forflutit kan inte beaktas.

®  Garantin trader bara i kraft inom ramen f5r dessa garantivillkor dé& inkdpsdatumet intygas
genom ett inkdpskvitto eller liknande.

e Tekniska och optiska férandringar séval som féréndringar i utrustningen ar férbehdllinal

* Denna garanti &r bara réttsgiltig och genomférbar i det land dér produkten inkdptes av
forstag&ngskoparen, forutsatt att avsikten frdn Promed var att produkten utbjuds till forséljning
i defta land. Denna garanti &r genomférbar i varje land i den europeiska ekonomiska
regionen i vilket Promed har en auktoriserad importor eller en distributionspartner.
Beroende pa respektive land kan sdrskilda och avvikande garantier vara tillampliga pa

_ grund av aktuell anvéndbar lagstiftning. Dessa rattsliga foreskrifter blir varken uteslutna eller
DE begransade av dessa garantivillkor. | den mén som det &r till&tet genom nationell lagstiftning
blir garantitiden inte férlangd, férnyad eller p& annat sétt péverkad av en efterféljande
— aterférsaljning, reparation eller byte av produkten.
* Bestdmmelserna i FN:s képrétt har ingen anvéndning.
EN| o Den rattsliga garantiplikten for forséljaren forblir oberdrd av véra garantivillkor.
—— ® Genom detta skildrar dessa garantivillkor, genom den anvéndbara tvingande lagstiftningens
stdrsta mdjliga omfattning, fér dig unik och uteslutande réttsmedel och gdller i stallet for
FR samtliga &vriga uttryckliga eller tysta garantivillkor. Promed ansvarar inte fér ovanliga,
— tillfalligt uppstadda straffskador eller félidskador, inklusive, men utan begrénsning Htill
utebliven vinst, nyttjandebortfall, inkomstbortfall, kostnader fér ersattningsutrustning eller
T -anordningar, férsékringsansprék fran tredje person, intrdng i d@ganderdtten, som blir
J resultatet p& grund av kép eller anvandning av produkten eller pé grund av ett garantibrott,
avtalsbrott, oaktsamhet, produkifel eller andra réttsliga eller juridiska omstandigheter,
ES dven om Promed visste om mojligheten till sédana skador. Promed ansvarar inte fér en
) férdréjning vid ianspréktagande av garantildmnandet.
e Promed kan inte géras ansvarigt for eventuella Sversatningsfel.
NL
Féljande uppgifter ar absolut nédvéndiga fér en friktionsfri bearbetning:

—
1. Originalinkapskvitto/kvitto eller handlarstémpel med inképsdatum
RUI" 2 Faststéilld brist
—
PL

3. Produktbeteckning/Typ/Serie-/Partinummer

[—

]



ENNEN KAYTTOONOTTOA
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Verkkopistoke
Kansi
Puhdistusallas
LCD-naytts
Verkkokytkin
Ajastuspainike
K&ynnistyspainike
Maksimitayttdmaaran merkinta
Puhdistuskori
Kelloteline
CD/DVD-teline
Bitteline




LAITTEEN KUVAUS Sailyta ohje huolellisesti!

A Lue kayttdohije huolellisesti lapi ennen kuin kaytét laitetta ensimmdaisen kerran.

Kiitos, ettd ostit Promed UC-50 ultraddnipesurin. Tama laite on suunniteltu ja valmistettu
ultraganipuhdistuksen laadun takaamiseksi, ja sita saavat kayttaa seka alan ammattilaiset ettd
yksityishenkilét taman kayttdohjeen lukemisen jdlkeen. Tama laite on tarkoitettu kaikkien sellaisten
esineiden pesuun, jotka soveltuvat ultraddnelld pestaviksi. Me, valmistaja, emme vastaa millaan
tavoin henkildiden loukkaantumisista tai tavaroiden vaurioitumisista, jotka johtuvat taman
kéyttdohjeen noudattamatta jGtémisestd.

Toivomme, eftd sinulla on paljon iloa uvudesta Promed UC-50 : sta. Seuraavassa esittelemme
sinulle laitteen. Lue kayttdohje huolellisesti IGpi ennen kuin kaytat laitetta ensimmaisen kerran.

[LAITETIETOA / LISAVARUSTEET ]

Tarkista ennen kéyttddnottoa toimituksen tdydellisyys ja oikea verkkojénnite samalla kuin
tarkistat, toimitetaanko paikallisesti laitteen tarvitsemaa verkkojannitettd (voit saada tiedon
tyyppikilvestd; kayttdjannite 230V~ liitéintd madrdysten mukaisesti asennettuun pistokkeeseen,
jonka systtdjénnite on 230V~)
e Ultraganipesuri Promed UC-50 ja sen mukana toimitettava puhdistusteline soveltuvat
erinomaisesti kaikkien sellaisten esineiden pesuun, jotka soveltuvat ultradicinellé pestéviksi.
* Promed UC-50 -laite voidaan my8s téytd erityiselld ultradénipesurille tarkoitetulla puhdistus-
/ desinfiointilivoksella.
e Promed UC-50 -laitteen saa desinfioida vain pyyhkimaila.
* Tietoa sopivista desinfiointiaineista sekd sopivista vélineiden ja hiontapdiden
puhdistustuotteista saat Promedilta.Vdlineiden ja hiomapdiden desinfiointi:
Promed Pure ID (tuotenro 330810)
Pintojen ja laitteen desinfiointi:
Promed Pure FD (tuotenro 330815)
Karkitelineen (tuotenro 198916) voit tarvittaessa ostaa Promedilta.
¢ Toimituskokoonpano: UC-50, Bitteline, CD/DVD-teline, Puhdistuskori, Kelloteline



LAITTEEN KAYTTOONOTTO

A. Tarkista ennen laitteen kéyttddnottoa, et laitteen jénnitetiedot vastaavat paikallista
verkkojénnitettd. Tydnnd verkkopistoke (A) pistorasiaan.

B. Avaa laite nostamalla kansi (B) ylos.

C. Téytd puhdistusallas (€) maksimaaliseen tayttékorkeuteen (H) saakka vedelld tai pesuun
tarkoitetulla puhdistusnesteelld.

D. Aseta puhdistettava esine suoraan puhdistuskoriin (I) tai kéytd siihen tarkoitettua telinettd
(J - L) ja sulje kansi (B).

E. Paina verkkokytkintd (E) ja kéynnista laite.

F. Vadlitse sitten ajastuspainiketta (F) painamalla haluamasi puhdistusaika (1:30, 3:00, 4:30,
6:00 tai 7:30 minuuttia). Aika nakyy LCD-naytdssa (D).

G. Aloita puhdistus painamalla kéynnistyspainiketta (G). Valittu puhdistusaika kéy alaspdin, ja
kun aika on kulunut, laite pysahtyy automaattisesti.
H. Nyt voit jalleen avata kannen (B) ja poistaa puhdistetut esineet.

Toimintahdirion ilmetessa:

o Tarkista oikea virransystto.

o Tarkista, eftd puhdistusaltaassa (€) on nestettd.

* Tarkista, ettd puhdistusaltaassa (C€) oleva neste ei ylitd maksimikorkeutta (H).
* Jos ongelma ei poistunut, kaanny vélitdmasti huollon puoleen




KAYTTOESIMERKKEJA

Ulira&énipesurilla Promed UC-50 voi puhdistaa seuraavia esineitd:
* Kynsienhoidon tarvikkeet: (hiontap&at / kérjet, vélineet jne)
e Korut (kaulaketjut, sormukset, korvakorut, rannekorut, ketjut jne.)

Mefalliesineet (kellot, kolikot, mitalit, arvomerkit, venttiilit, laitteiden osat jne.)

Kirjoitustarvikkeet: (kynan padt, kuulakyndt, tulostinkasetit, leimasimet jne.)

Hygieniatuotteet: (hammasharjat, hammasproteesit, hamma-sraudat jne)

Seuraavia esineitd ei saa pestd Promed UC-50 -laitteella:

Hiontapdiden puhdistus (karki): \
A
et

1. Aseta karjet karkitelineeseen (L) ja aseta teline N

puu

aidot helmet

nahkatuotteet

kellot, jotka eivét ole vesitiiviitd
kellokoneistot

puhdistuskorin (1) kanssa vedelld tai puhdistusaineella
(esim. Promed Pure ID (tuotenro 330810)) taytettyyn
puhdistusaltaaseen (C).

2. Aloita puhdistus aiemmin  selostetun  kuvauksen
mukaisesti.
3. Kun puhdistus on pédttynyt, poista kérkiteline (L) ja

puhdistuskori (1) ja anna kérkien kuivua hyvin.

. Aseta vélineet puhdistuskoriin (1) ja aseta kori vedelld tai

puhdistusaineella (esim. Promed Pure ID (tuotenro.
330810)) téytettyyn puhdistusaltaaseen (C).

Aloita
mukaisesti.

Kun puhdistus on pdattynyt, poista puhdistuskori (I} ja
anna vdlineiden kuivua hyvin.

aiemmin  selostetun  kuvauksen

puhdistus




KAYTTOESIMERKKEJA

Korujen puhdistus

1.

Aseta koru puhdistuskoriin (1) ja aseta kori vedellé
téiytettyyn puhdistusaltaaseen (C).

Aloita puhdistus aiemmin selostetun kuvauksen
mukaisesti.

Kun puhdistus on padattynyt, poista puhdistuskori (I) ja
kuivaa koru puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Kellojen puhdistus:

. Laita kello kellotelineeseen (J) ja aseta teline

puhdistuskorin (1) kanssa vedella taytettyyn
puhdistusaltaaseen (C).

. Aloita puhdistus aiemmin selostetun kuvauksen

mukaisesti.

Kun puhdistus on pécittynyt, poista kelloteline (J) ja
puhdistuskori (1) ja kuivaa kello puhtadlla ja kuivalla
liinalla.

/N Huomiol

Laitteella saa pestd ainoastaan kelloja,
jotka ovat vesitiiviitd, ja joissa metallista tai
muovista rannekettal

CD/DVD-levyjen puhdistus:

1.

Laita CD/DVD-levy CD/DVD-elineeseen (K) ja aseta
teline vedelld téytettyyn puhdistusaltaaseen (C).

Aloita puhdistus ciemmin selostetun kuvauksen
mukaisesti.

Kun puhdistus on pédttynyt, poista CD/DVD-eline (K)
ja kuivaa CD/DVD puhtaalla ja kuivalla linalla.

Voit puhdistaa yht& aikaa 2 CD/DVD-levya.




HoiTo-0oHJEITA

A. Vil polyn ja puhdistusicitteiden joutumista puhdistusaltaan (€) sisécn.

B. Varmista, ettd laitetta ei kdynnistetd, kun puhdistusaltaassa (C) ei ole nestettd.

C. Puhdista laitteesta lika alkoholiin kostutetulla liinalla. Jos laite on vaurioitunut, léhetd se
valittdmasti huoltoon..

[A TURVALLISUUSMAARAYKSET }

oo o0

Huomioi ennen kéyttéonottoa:
Alg paastd laitetta koskaan suoraan kosketukseen tulen, kaasun tai hapon kanssa @léké kuumien
esineiden, kuten esim. lieden levyjen kanssa.

Ota kéytéssa huomioon:

A. Laitteen jcénniteléhde: 230V~.

B. Sammuta laite ennen kuin asetat puhdistettavan esineen paikoilleen.

C. Kasittele laitetta varovasti, jotta se ei putoa tai vaurioidu muulla tavoin.
D. Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelmia, vie se vélitémésti korjaamoon.
E. Ala kéynnistd laitetta kannen (B) ollessa auki.

F. Alg kéynnista laitetta, kun puhdistusaltaassa (€) ei ole nestettd.

G. Alg kéynnisté laifetta, jos maksimaalinen téyttskorkeus (H) on ylittynyt.
H. Vain kotitalouskayttéén

I. Kun laitetta kéytetdan lasten laheisyydessd, heitd on valvottava tarkasti.

AVAARA!
. Ala koskaan sailytd tai kéytd laitetta kosteas sa tai mérdssa paikassa.

o Alg koske laifetta marillg kasilla.
* Kaytd laitetta vain annetulla verkkojannitteella.



/\ TURVALLISUUSMAARAYKSET

A VAROITUS!

Lapset eivat saa leikkia laitteella.

Alg koskaan jata laitetta valvomatta, kun lapsia tai muita kouluttamattomia henkilsita
oleskelee taman laitteen |&heisyydessa.

Kayta laitetta vain sovelluksiin, joita on kuvattu téssé kdytdohjeessa.

Ala koskaan kéytd laitetta sen jélkeen, kun virtajohto on vaurioitunut, laite on pudonnut tai
se on joutunut kosketuksiin veden kanssa.

Tata laitetta saa kayttad yli 8-vuotiaat lapset ja henkilét, joilla on alentunut fyysinen tai
henkinen toimintakyky, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitd valvotaan vastuullisen
henkildn toimesta tai jos he ovat saaneet kyseiseltd henkildlta laitteen kaytoon liittyvét ohjeet
siinG madrin, ettd he ymmartavat kaytdon liittyvat riskit.

Alg anna lasten leikkia pakkausmateriadlilla, on olemassa tukehtumisvaara.

Sahkolaite ei ole lasten leikkikalu. Lapset eivét tunnista vaaraa, joka saattaa syntyd
sahkolaitteiden kaytosta. Kaytd ja s@ilytd laitetta siksi lasten ulottumattomissa.

Laitetta ei saa aseftaa kuumien pintojen tai avointen kaasuliekkien IGheisyyteen tai kayttaa
siella, jotta kotelo ei sulaisi.

Alg anna laitteen koskaan joutua kosketuksiin veden kanssa. Kéytd laitteen puhdistukseen
kosteita liinoja. Alé kéytd livotinaineita.

Alg kanna tai vedad laitetta koskaan verkkojohdon viereen. Veda johto pistokkeeseen dléké
koskaan johdosta pois pistorasiasta.

Alg veda verkkojohtoa terdvien reunojen yli tai kiinnitd niitd, @lé anna heilua alas Glaka
aseta tai anna riippua kuumien esineiden (esim. lieden levyjen) tai avointen liekkien ylla seka
suojaa kuumuudelta tai dljylta.

Kayta pidennysjohtoa vain silloin, kun sen moitteeton kunto on tarkastettu etukdteen.

Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sen vaihtaa valmistaja tai sen asiakaspalvelu tai
vastaava ammattitaitoinen henkild vaarojen valtamiseksi.

Alg sailyta laitetta pesualtaan tai ammeen léhelld, koska vaarana on laitteen putoaminen
altaaseen tai ammeeseen.




HAVITTAMINEN

Sahkolaitteet, varusteet ja pakkaukset on vietéva ympdéristoystavilliseen kierrétykseen.
Vain EU-maissa:

Alg heita séhkolaitettasi talousjatteeseen! Sahké- ja elekironiikkalaiteromua koskevan

direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisen oikeuden mukaisen sovelluksen mukaan

ei saa endd kerdtd erikseen kaytdkelvottomia sahkdlaitteita. Ne on myds vietéva
E  ymparistoystavalliseen kierrdtykseen.
EU:n sisalla tama symboli tarkoittaa, eftd tata tuotetta ei saa havittaa sekajatteen mukana.
Kaytetyt laitteet sisaltavat arvokasta, kierrdtyskelpoista materiaalia, joka kannattaa toimittaa
hyotykayttoon, jotta se ei aiheuttaisi ymparistolle tai ihmisten terveydelle haittaa huolimattoman
jatehuollon takia. Toimita sen vuoksi kaytetyt laitteet niille tarkoitettuun kierratyskeskukseen tai
|Ghetd laite havitettavaksi paikkaan, josta olet sen ostanut. Sieltd laitteen materiaalit toimitetaan
hyotykayttoon.

[TAKUUEHDOT J

Tama tuote on valmistettu huolellisesti ja tarkistettu perusteellisesti ennen tehtaalta toimittamista.
Siksi annamme ftdlle tuotteelle 24 kuukauden takuun ostopdivémadrasta. Promed-uotteet
vastaavat kuvaustaan ja vaatimuksiaan: sinun vastuullasi on varmistaa se, eftd ostamasi tuotteet
sopivat suunniteltuun kayttdtarkoitukseen.
¢ Todistettavissa olevissa materiaali- ja/tai valmistusvirheissd, jotka havaitaan ja kirjataan
takuuaikana, vaihdamme takuuaijan sisallé veloituksetta tuotteen vialliset osat mukaan lukien
takuukorjausten tydkustannukset.
¢ Takuu ei kata:
tuotteen normaalia kulumista
vikoja, jotka aiheutuvat tuotteen kuljetuksesta tai varastoinnista
vikoja tai vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestd kéytdstd tai puutteellisesta huollosta
vaurioita, jotka aiheutuvat kéytdohjeen ohjeiden noudattamatta jattémisestd
vaurioita, jotka johtuvat tuotteen muutoksista, joita ei ole suoritettu Promedin toimesta.
terdvien esineiden aiheuttamia vahinkoja, jotka ovat seurausta vaannésta, puristuksesta,
epanormaalista iskusta tai muista kasittelyista, jotka ovat Promedin valvonnan
ulottumattomissa.
e kulutusosat (esim. liikkuvat osat, kuten kuulalaakerit, Moottorit, moottorin hiilihariat, jne.,
sulkimet) eivat yleensd kuulu takuuseen.
¢ Takuuvaatimus ei ole taytantéénpanokelpoinen, jos:
®  tuotetta ei lahetetd takaisin alkuperdispakkauksessaan tai muussa riittavan turvallisessa
pakkauksessa,
e se on toisen henkiln tai yrityksen, muun kuin Promedin tai Promedin valtuuttaman
jélleenmyyijén, muuntama tai korjaama.
®  tuotetta ei ole korjattu kayttden Promedin hyvaksymié varaosia;
tuotteen  sarjanumero/erénumero on poistettu, pyyhitty, muutettu  tai  tehty
lukukelvottomaksi.
* hygieniasyist on tuotteet, jotka altistuvat suoralle kehokontaktille tai kehonesteille (esim.
veri), pakattava erilliseen muovipussiin ennen niiden palauttamista. Néissd tapauksissa on

e o o o o o



TAKUUEHDOT

paketissa tai liitteend olevissa papereissa oltava néistd erityinen maininta.

* Takuuaikana kunnostetuille osille tai vaihdetuille tuotteille annetaan takuu ainoastaan jélielld
olevan alkuperdisen takuuajan ajaksi; edellyttden, etté nédma vaihdot tai korjaukset on tehty
Promedin tai Promedin valtuuttaman jélleenmyyijén toimesta.

* Tokuuaika alkaa ostopdivasta. Takuuvaatimukset on tehtavé takuuajan aikana. Takuuajan
padttymisen jalkeen tehtyja vaatimuksia ei huomioida.

e Takuu on ndiden takuuehtojen mukaisesti voimassa vain, jos ostopdivéméadrd voidaan
todistaa kuitilla tai muulla tositteella.

® Tekniset ja optiset muutokset, kuten kokoonpanomuutokset, varataan!

e Tama takuu on voimassa ja tdytantédnpanokelpoinen vain siind maassa, jossa tuote on ostettu
ensiostajan toimesta, edellyttden, ettd Promedin oli tarkoitus myyda tuote tassa kyseisessa
maassa. Tama takuu on taytantddnpanokelpoinen myds jokaisessa Euroopan talousalueen
maassa, jossa Promed on valtuutettu maahantuoja tai jakelija. Maasta riippuen voi olla
olemassa erityisia ja erilaisia takuita ja takauksia perustuen sovellettavaan lainsaadantdsn.
Tallaiset lainsaadannét eivét sulje pois tai rajoita t6td takuuta. Kansallisen lainséadénndn
sallimissa rajoissa ei takuuaikaa pidennetd, vusita tai muuten muuteta johtuen mydhemmasta
jalleenmyynnistd, korjaamisesta tai tuotteen vaihtamisesta.

*  YK:n osto-oikeussaannoksia ei sovelleta.

*  Takuumme ei vaikuta myyijcn oikeudelliseen takuuvastuuseen.

® Soveltaen pakottavaa lainsé&dantéd niin hyvin kuin mahdollista, muodostavat nama
takuuehdot ainoan ja yksinomaisen oikeutenne ja korvaavat kaikki muut, nimenomaiset ja
oletetut takuut. Promed ei ole vastuussa epatavallisista, satunnaisista, rangaistuksellisista
tai valillisista vahingoista mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, saamatta jGéneet voitot,
kayttomenetykset, tulonmenetykset, korvaavien laitteiden tai tilojen kustannukset, kolmansien
osapuolten vakuutuskorvaukset, omaisuusvahingot, jotka johtuvat tuotteen kaytdstd tai
hankinnasta tai takuurikkomuksista, sopimusrikkomuksista, huolimattomuudesta, tuotevioista
tai muista oikeudellisista tai saadoksellisistd olosuhteista, mydskaan silloin, kun Promed
on tietoinen tdllaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Promed ei ole vastuussa takuuhuollon
kayton viivastymisesta.

* Promedia ei voida asettaa vastuuseen mahdollisista kaanndsvirheistd.

Seuraavat tiedot ovat véltamattdmia sujuvan késittelyn takaamiseksi:

1. Alkuperdinen ostotodistus/kuitti tai jalleenmyyjan leima ostopdivamaaralla
2. Havaittu vika

3. Tuote / tyyppi / sarja-/erdnumero
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ERLAUTERUNG DER SYMBOLE |

EXPLICATION DES SYMBOLES | SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

EXPLANATION FOR THE SYMBOLS

|  EXPLICACION DE LOS SiMBOLOS

Symbol fir Gerate der Schutzklasse Il

Symbol for protection class Il
appliances

Symbole pour les appareils de la classe
de protection Il

Simbolo per apparecchi della classe di
protezione Il

Simbolo para aparatos de la clase
de proteccion I

Symbol fir WARNUNG! Hinweis auf
sicherheitsrelevante Abschnitte der
Betriebsanleitung!

Symbol for WARNING! Indicates
sections of the user manual that are
relevant for safety!

Symbole d’AVERTISSEMENT ! Indique
les sections essentielles du mode
d’emploi pour la sécurité!

Simbolo di AVVERTENZA!
Segnalazione di paragrafi importanti
per la sicurezza!

iSimbolo para ADVERTENCIA!
iIndicaciéon de del |
de instrucciones relevantes para la
seguridad!

P I

e

Symbol fir Gebrauchsanweisung
beachten!

Pay attention to the symbol for the
user manual!

Respecter le symbole du mode
d’emploi !

Prestare attenzione al simbolo
relativo alle istruzioni!

iObserve el simbolo de las
instrucciones de manejo!



VERKLARING VAN DE SYMBOLEN |
WYJASNIENIE SYMBOLI

FORKLARING AV SYMBOLERNA

OFBbACHEHUE CUMBOJIOB

MERKKIEN SELITYKSET

Symbool voor apparaten met
beschermingsniveau Il

Cumson ans npubopos ¢ knaccom sawwmrsi Il

Symbol urzqdzen Il klasy ochronnej

Symbol fér apparater av
kapslingsklass Il

Merkki suojausluokan Il laitteille

Symbool voor WAARSCHUWING!
A ijzing voor veiligheidsrel
passages van de gebruiksaanwijzing!

Cumeon MPEQYMPEXXAEHUE! Ykazanme Ha

K yactm

PYKOBOACTBA MO 3KCrUTyaTaLmm!

Symbol OSTRZEZENIA! Wskazéwka
dotyczqca rozdziatéw instrukeji obstugi

istotnych dla bezpieczenstwal

Symbol f6r VARNING! Hénvisning
till séker-hetsrelevanta avsnitt i
bruksanvisningen!

VAROITUKSEN merkki! Neuvotaan
katsomaan kéyttsohjeen turvallisuuden
L Ita keskeisid | leital

e

Symbool voor gebruiksaanwijzing in
acht nemen!

C CUMBOSILI PY no

akennyarauvn!

Prosimy zwracaé uwage na symbol instrukeji

uzytkowanial

Beakta symbolen for bruk-
sanvisningen!

Huomioi kéyttdohjeen symbolit!

1
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CE-RicHTLNIEN | CE-Directives | Directives CE | Dirertive CE | Directivas CE

€

D | Dieses Gerdt st fiir einen
Netzspannungsbetrieb von
240V~, 50Hz ausgelegt.

CE gemdf EGRichtlinie
2014/35/EU in Ubereinstim-
mung mit den EGRichtlinien
87/308/EG,
2004/108/EG,
2011/65/EG,
1907/2006/EG,
2009/125/EG,
2005/69/EG,
2001/95/EG

und 93/68/EWG.

Des Weiteren erfillt das
Gerit die Anforderungen der
Normen:

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001

€

EN | Itis designed for
operation with a line voltage of
100 -240V~, 50 Hz.

CE according fo EC Directive
2014/35/EU in accordance
with the EC Directive
87/308/EC,
2004/108/EC,
2011/65/EC,
1907/2006/EC,
2009/125/EC,
2005/69/EC,
2001/95/EC

and 93/68/EEC.
Furthermore, the device

fulfi lls the requirements

of the standards:

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001

€

FR | Il est concu pour
fonctionner sur une tension
secteur de 100 - 240V~,

50 Hz.

CE conformément & la directive
CE conformément
2014/35/EU

4 la directive CE
87/308/EC,
2004/108/EC,
2011/65/EC,
1907/2006/EC,
2009/125/EC,
2005/69/EC,
2001/95/EC

et 93/68/EEC.

L'appareil est en

outre conforme aux

spécifi cations des normes :
EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001

(€

IT | E predisposto per una
tensione di rete di

100 -240V~, 50 Hz.

CE conformemente alla
direttiva CE 2014/35/EU in
oftemperanza alla direttiva CE
87/308/EC,
2004/108/EC,
2011/65/EC,
1907/2006/EC,
2009/125/EC,
2005/69/EC,
2001/95/EC

e 93/68/EEC.

L'apparecchio inoltre
soddisfa i requisifi delle
norme:

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001

C€

ES | El aparato ha sido
disefiado para ser utilizado
con una tensién de servicio de
100 -240V-~, 50 Hz.

CE segin la directiva
2014/35/EU en
correspondencia con la
Directriz de la Comunidad
87/308/EC,
2004/108/EC,
2011/65/EC,
1907/2006/EC,
2009/125/EC,
2005/69/EC,
2001/95/EC

y 93/68/EEC.

El aparato cumple por lo
demés los requisitos de las
normas:

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001



CE-RicHTLUNEN | CooTeetcteue gupextusam EC | Dyrexktywy CE | CE-DirekTiv| CE-DIREKTIVIT

(€

NL | Het is voor gebruik bij
een netspanning

van 100 -240V~, 50 Hz
bestemd. CE in overeenstemming
met EUsichtlijn

2014/35/EU in
overeenstemming

met EUrichtlijn

87/308/EC,
2004/108/EC,
2011/65/EC,
1907/2006/EC,
2009/125/EC,
2005/69/EC,
2001/95/EC

en 93/68/EEC.

Bovendien voldoet het
apparaat

aan de vereisten van de
normen:

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001

C€

RU | Mpubop npuroaen

ANS 3KCANYQTALMK OT CeTH C
Hanpsxernem 100 - 240 B~
uacroroi 50 lu. A takxe
COFNACHO ANPEKTUBAM
2014/35/EU & cootserctamm
c aupexmvsoit EC
87/308/EC,

2004/108/EC,
2011/65/EC,
1907/2006/EC,
2009/125/EC,
2005/69/EC,

2001/95/EC

1 93/68/EEC.

Kpome Toro npu6op orsedaer
TpeboBaHHS HOPM:

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001

C€

PL | Zaprojektowane zostato dla
eksploatacji z pomocq napiecia
sieciowego od 100 do 240V~,
50 Hz. Posiada znak jakosci
CE zgodhnie z dyrektywq EG
2014/35/EU oraz zgodny z
dyrektywq Wsp6lnoty
Europeijskiej

87/308/EC,

2004/108/EC,
2011/65/EC,
1907/2006/EC,
2009/125/EC,
2005/69/EC,

2001/95/EC

i93/68/EEC.

Urzqdzenie spetnia ponadto
wymagania wszystkich
obowiqzujgeych norm: i

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001

€

SE| Den ér byggd for att
drivas med en natspanning p
100-240V~, 50 Hz.

CE enligt EG-direkfivet
2014/35/EU
Sverensstimmelse

med EG-direktivet
87/308/EC,
2004/108/EC,
2011/65/EC,
1907/2006/EC,
2009/125/EC,
2005/69/EC,
2001/95/EC

och 93/68/EEC.

Vidare uppfyller apparaten
kraven i normerna:

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001

€

Fl | Laite on

tarkoitettu 100 -240V~,

50 Hz verkkojénnitteelle.

CE EU-direktiivin
2014/35/EU mukaan

ja yhteensopivasti direkfiivin
87/308/EY,
2004/108/EY,
2011/65/EY,
1907/2006/EY,
2009/125/EY,
2005/69/EY,
2001/95/EY

ja 93/68/ETY.

Liséiksi laite tayttaa seuraavien
standardien vaatimukset:

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55011:2007 +A2:2007
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-:1995
+A1:2001 +A2:2005

EN 55014-2:1997 +A1:2001
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TecuNiscHE DATEN | TecHNicaL SpeciFications | CaractirisTiues | Dami Tecnict | DAtos Técnicos

Gerdatetyp:
Ultraschallreinigungsgerdt
Spannungsversorgung:
230V~, 50/60 Hz, 50 W
maximale Fillmenge:
550 ml

Betriebszeiten:

1:30, 3:00, 4:30,

6:00, 7:30 Minuten
Ultraschallfrequenz:

43 kHz

MaBe: (LxBxH in cm):
70,6 x 7,5 x14,7

Mafe des Reinigungskorbes
(LxBxH in cm):

15x13x5

Appliance type:

Ultrasonic cleaner

Power supply:

230V~, 50/60 Hz, 50 W
Maximum filling capacity:
550 ml

Operating times:

1:30, 3:00, 4:30,

6:00, 7:30 minutes
Ultrasonic frequency:

43 kHz

Dimensions: (LxWxH in cm):
70.6 x7.5x14.7
Dimensions of the
cleaning basket:

(LXWxH in cm):

15x13x5

Type d’appareil :

Nettoyeur ultrasons
Alimentation électrique :
230V~, 50/60 Hz, 50 W
Quantité maximale de rem-
plissage :

550 ml

Durées de fonctionnement :
1:30, 3:00, 4:30,

6:00,

7:30 minutes

Fréquence ultrasons :

43 kHz

Dimensions : (Lx I xhencm):

70,6 x7,5x 14,7
Dimensions du panier de
nettoyage (L x | x h en cm) :
15x13x5

Tipo di apparecchio:
Apparecchio di lavaggio a
ultrasuoni

Alimentazione:

230V~, 50/60 Hz, 50 W

Livello max. di riempimento:
550 ml

Tipo de aparato:
Aparato de limpieza por
ultrasonido

Tensién de alimentaciéon:
230V~, 50/60 Hz, 50 W
volumen méximo de llenado:
550 ml

Tempi di f

i de funci

1:30, 3:00, 4:30,

6:00, 7:30 minuti

Frequenza degli ultrasuoni:
43 kHz

Dimensioni: (LxPxH in cm):
70,6 x7,5x14,7

Dimensioni del cestello

di lavaggio (LxPxH in cm):
15x13x5

1:30, 3:00, 4:30, 6:00,
7:30 minutos

frecuencia de ultrasonido:
43 kHz

dimensiones: (largo x
ancho x altura en cm):
70,6 x7,5 x14,7
dimensiones de la cesta
de limpieza:

(largo x ancho x altura en cm):
15x13x5



TECHNISCHE GEGEVENS | TexHuueckue panHbie| DANe Techniczne | TEKNISKA SPECIFIKATIONER | TEKNISET TIEDOT

Type apparaat:

Ultrasoon reiniger
Spanningsverzorging:
230V~, 50/60 Hz, 50 W
Maximale inhoud:

550 ml

Werkingsduur:

1:30, 3:00, 4:30, 6:00,

7:30 minuten

Ultrasone frequentie:

43 kHz

Afmetingen: (LxBxH in ¢cm):
70,6 x7,5x14,7
Afmetingen van de reinig-
ingsmand (LxBxH in cm):
15x13x5

Tun npubopa:

Mpubop ans ynbTpaseykoBOM OYUCTKM

YMNapameTpel ceTei nuTaHms:
230B7, 50/60 Iu, 50 Br
MakcumansHoe konuuectso
3ANOMNHAIOWEro BELecTBAa:
550 mn

MpoponxurensHocTs pabotsi:

1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30 MusyT

Yacrora ynbtpassyka:

43 klu

Pasmepsi: (anvHa x wupuua
X BbICOTA B CM):

70,6 x7,5x14,7

Pasmepe! peluéryarom Bcrasku

(anmHa x wWupuHa x BbicoTa B cm):

Typ urzadzenia:

Urzqdzenie oczyszczania
ultradzwigkami

Zasilanie napigciem:

230V~, 50/60 Hz, 50 W
Maksymalna ilo$é napetnienia
(ptynem czyszczqcym):

550 ml

Czas eksploatacii:

1:30, 3:00, 4:30,

6:00, 7:30 minut

Czestotliwosé ultradzwiekowa:
43 kHz

Wymiary: (dtugosé x
szerokosé x wysoko$é w cm):
70,6 x7,5x14,7

15x13x5 Wymiary kosza czyszczenia
(dtugosé x szerokosé x wysokosé
w cm):
15x13x5
Apparattyp: Laitetyyppi:

Ultraljudsrengérare
Spanningsforsorjning:
230 V~, 50/60 Hz, 50 W
maximal fyllméngd:
550 ml

Funktionstider:

1:30, 3:00, 4:30, 6:00,
7:30 minuter
Ultraljudsfrekvens:

43 kHz

Matt: (LxBxH i cm):
70,6 x7,5x14,7
Rengéringskorgens
matt (LxBxH i cm):
15x13x5

Ultra&dnipesuri
Jénnitteensy6tto:
230 V~, 50/60 Hz, 50 W

tay
550 ml
Toiminta-ajat:
1:30, 3:00, 4:30,
6:00, 7:30 minuuttia
Ultraédnen taajuus:
43 kHz
Mitat: (P x L x K em):
70,6 x7,5x14,7
Puhdistuskorin mitat
(PxLxKcm):
15x13x5
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TRANSPORT-/LAGER-/ BETRIEBSBEDINGUNGEN | TRANSPORT/STORAGE/ OPERATING CONDITIONS | CONDITIONS DE TRANS-
PORT/STOCKAGE/ SERVICE | CONDIZIONI DI TRASPORTO / STOC CAGGIO / FUNZIONAMENTO | CONDICIONES DE FUNCIONA-

MIENTO/TRANSPORTE/ ALMACENAJE

Transport nur in der Original-
verpackung

Transport- und Lagertemperatur:
+5°C-+50°C

Betriebstemperatur:
+10° C - +40° C

Relative Luftfeuchtigkeit:
30% bis 75% nicht kondensierend

Luftdruck: 700 bis 1.060 hPa

Ein abrupter Temperaturwechsel ist
wegen evil. Betauung des Gerdtes
zu vermeiden, nehmen Sie das
Gerdt erst nach einem Temperatur-
angleich in Betrieb.

Only transport in the original
packaging.

Transport and storage temperature:
+5°C-+50°C
(+41° Fto +122° F)

Operating temperature:
+10°C-+40°C
(+50° F to +104° F)

Relative humidity:
30% to 75% non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1.060 hPa

An abrupt change in temperature is
to be avoided as condensation may
arise in the unit. Only operate the
unit after the temperature has been
equalized.

Uniquement transporter dans
I'emballage d'origine.

Température de transport et
de rangement :
+5°C-+50°C

Température de service :
+10° C - +40° C

Humidité relative de I'air :
30% & 75% non condensante

Pression atmosphérique :
700 & 1.060 hPa

Eviter fout changement brusque de
température en raison des risques
de condensation et ne mettre
I'appareil en service qu’aprés une
compensation de température.

Trasporto esclusivamente nella
confezione originale.

Temperatura di trasporto e di
stoccaggio:

+5°C-+50°C

Temperatura di esercizio:

+10°C - +40°C

Umidita relativa:
da 30% a 75% senza formazione
di condensa

Pressione dell’aria:
da 700 a 1.060 hPa

Evitare sbalzi improvvisi di
temperatura che possono causare
la formazione di condensa
sull’apparecchio; mettere in
funzione I'apparecchio solo dopo

un adeguamento della temperatura.

Transporte el aparato sélo en
el paquete original.

Temperatura de fransporte y
almacenaie:

de +5° C a +50° C

Temperatura de servicio:

de +10° C a +40° C

Humedad relativa del aire:
de 30% a 75% no condensable

Presion atmosférica:

de 700 a 1.060 hPa

Evite los cambios bruscos de
temperatura, ya que de lo contrario
podria formarse condensacién en
el aparato. Ponga el aparato en

funcionamiento sélo tras haber realizado

una compensacién de temperaturas.



TRANSPORT-/ OPSLAG-/ GEBRUIKSVOORWAARDEN | Ycnosus tPaHcniopTMPOBKM / CKNALMPOBAHMS / Ycnosus skcnnyATAumn |
WARUNKI TRANSPORTU / SKtADOWANIA / EKSPLOATACSI | KRAV ANGAENDE TRANSPORT / LAGRING / DRIFT |
KULJETUS-/ VARASTOINTI- / KAYTTOOLOSUHTEET

Transport alleen in de originele

verpakking.

Transport- en opslagtemperatuur:
+5°C-+50°C

Bedrijfstemperatuur:
+10°C-+40°C

Relatieve luchtvochtigheid:
30% bis 75% niet condenserend

Luchtdruk: 700 tot 1.060 hPa

Een plotselinge verandering van de
temperatuur moet in verband met
een eventuele condensvorming van
het apparaat worden vermeden,
neem het apparaat pas na een

temperatuuraanpassing in gebruik.

Mepesosky npubopa nponssoanTs

TONbKO B OPUTMHANBHOM YNAKOBKE.

TemnepaTypa TPAHCMOPTUPOBKM M
CKNaanupoOBAHUA:

+5° C-+50°C

Temnepatypa npw skcnyataumm:

+10° C-+40°C

OtHocuTenbHas BAAXHOCTb
BO3AYyXQ:

30% - 75% 6e3 koHpeHcaumm

AtmocdepHoe aaeneHme:

ot 700 o 1.060 Ma

CnepyeT u36erars BHE3ANHOrO M3MEHEHMs
TEMNepPaTypbl U330 BOMOXHOTO
NPOHM-KHOBEHMS! BIIAKHOCTH B NPHEOp.
Ucnonbayitre npubop Tonbko nocne

BLIPABHMBAHMA TEMNEPaTyp.

Transport wylqcznie w opakowaniu

oryginalnym.

Temperatura w czasie transportu i
temperatura magazynu:

+5° C-+50°C

Temperatura eksploatacyjna:

+10° C-+40° C

Wzgledna wilgotnosé powietrza:

30% bis 75% nicht kondensierend

Cisnienie powietrza: 700 do 1.060 hPa

Unika¢ nalezy nagtej zmiany
temperatury (nagltych przeskokéw
temperaturowych), poniewaz w tym
przypadku dojé¢ moze

do obroszenia urzqdzenia. Urzqdzenie
nalezy wigczaé i eksploatowaé dopiero

po wyréwnaniu temperatur.

Transporteras endast i

originalférpackning.

Transport- och lagringstemperatur:

+5°C-+50°C

Driftstemperatur:

+10°C - +40°C

Relativ luftfuktighet:
30% till 75% icke kondenserande

Lufttryck: 700 till 1.060 hPa

Fér att undvika risken fér en
eventuell

kondensbildning p&

apparaten under en plétslig
temperaturféréndring, ta apparaten
i drift, férst nér temperaturen har

utiamnats.

Kulieta vain alkuperdgispak-kauksessa.

Kuljetus- ja varastointilampétila:
+5°C-+50°C

Kayttslampstila:
+10° C - +40°C

Suhteellinen ilmankosteus:
30% — 75% ei tiivistynytta

limanpaine: 700 - 1.060 hPa

Vilta voimakkaita lampétilan vaihteluita

laitteen mahdollisen kondensaation

vélttémiseksi ja ota laite kdyttddn vasta

lédmpétilan tasaantumisen jélkeen.
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( Promed GmbH

SN: XOOKX-XXXX
N

Kosmetische Erzeugnisse

N
Lindenweg 11 IEI C G

D-82490 Farchant v
Typ: UC-50 B»glu-l§

Input: 230 V-, 50 Hz/60 Hz; 50 W
Fillmenge: 550 ml E ﬁ
—
Intertek G‘,E» ),

Ultraschallfrequenz: 43 KHz
Promed-No.: 330210
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GARANTIEKARTE | WARRANTY CARD | CARTE DE GARANTIE | CARTIFICATO DI GARANZIA | TARJETA DE
GARANTIA | GARANTIEKAART | TapanTuithbiii Tanon | KaRTA GwARANCYINA | GARANTIKORT | TAKUUKORTTI

Gerdtebezeichnung Device classification

I'appareil - Denominazione dell’apparecchio -
aparato - Naam apparaat -
urzdzenia - Apparatens bendmning - Laitteen nimi

Désignation de
Denominacién del

Haseanue npubopa - Oznaczenie

prorﬁve\d UC50

Ultraschallreinigungsgerdt - Ultrasonic cleaner - Nettoyeur ultrasonsy -
Apparecchio di lavaggio a ultrasuoni - Aparato de limpieza por
ultrasonido Ultrasoon  reiniger
KOBOM Urzqdzenie oczyszczania
Ultraljudsrengérare - Ultradénipesuri

Mpubop ana ynsTpassy-

OYUCTKM ultradzwiekami

Seriennummer - Serial Number - Numéro de série - Numero di serie -
Nomero de serie - Serienummer - Cepuithbiit N® . Numer seryjny .

Sarjanumero

Name/address of customer
Nome/indirizzo  dell’acquirente

Naam/adres van de koper -
Damunus / appec notpebutens . Nazwisko/adres KupujMcego -
K&parens namn/adress - Ostajan nimi/osoite

Name/Adresse  des Kaufers
Nom/adresse  du  client
Nombre/direccion del cliente

~

Kaufdatum - Purchase date - Date d”achat - Data di acquisto -
Fecha de compra . Koopdatum - fata nokynku - Data kupna -
Képdatum - Ostopdivé

Stempel/Unterschrift des Héndlers - Dealers stamp/signature -
Cachet/Signature du commercant - Timbro/Firma del venditore -
Sello/Firma del establecimiento - Stempel/handtekening van de

dealer - Meuars / noanuck npopasua - PieczbH,/Podpis dealera -

\Distributérens stémpel/underskrift - Kauppiaan leima/allekirjoitus

Wichtig: Im Garantiefall unbedingt die vollstéindig ausge-
filltle Garantiekarte und gegebenenfalls den Kaufnachweis
(Rechnung) dem Gerét beilegen. - Important: In a warranty
case, please return the fully completed warranty card, and if
required enclose the proof of purchase (receipt] to the device.-
Important: Dans le cas d'un recours & la garantie, il faut ab-
solument renvoyer la carte de garantie entiérement remplie avec
le tensiométre. - Importante: Accludere sempre il certificato
di garanzia compilato in ogni sua parte - Importante: En el
caso de ser necesaria la utilizacién de la tarjeta de garantia,
deberd remitirse totalmente cumplimentada junto con el aparo-
to. - Belangrijk: In geval van een garantieclaim in ieder ge-
val de volledig ingevulde garantiekaart en eventueel het bewijs
van aankoop (rekening) bij het apparaat insluiten. - BenkHo:
Mp1  BO3HUKHOBEHMM  MOTPEBHOCTU  BIAPAHTMIAHOM
PEMOHTE OBS3ATENBHO MPUNOXMT K NPUBOPY MOSHOCTBIO
3QMONHEHHBIFAPAHTUHBIA TANIOH M - MPK HEOBXOAUMOCTH
- TKXE W 4YeK, MOATBEPXAAIOLI PaKTIOKynk1 (onnatsl
cyéta). - Wazna informacja: W przypadku realizacji
roszczeniagwarancyjnego do urzMdzenia do€WczyH
nalesy  koniecznie  kompletnie  wype€nionMkarfh
gwarancyjnM i w razie potrzeby dowHd kupna-sprzedasy
(fakturB). - Viktigt: | garantifall, bifoga ovillkorligen det full
stindigt utfyllda garantikortet och, vid behov, beviset pd kdpet
(réikning). - Térke&d: Takuutapauksessa laitteen mukaan on eh-
dottomasti liitettéva kokonaan téytetty takuukortti ja mahdollisesti
kauppakuitti (lasku).
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